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Speed is the essence when one deals with bacterial infections.
Bergeron et al., 1998, J Clin Microbiol 36: 2169-2172
1.1 Hintergrund
In einem Minireview, welches sich mit der Identifikation von Antibiotikaresistenzen
auseinandersetzt, la¨sst sich der oben zitierte Satz finden [13]. Seine Aussage la¨sst
sich sicherlich unterstu¨tzen. Gerade bei langsam wachsenden und schwerkultivierba-
ren Bakterien, aber auch bei solchen die einen raschen foudroyanten Krankheitsver-
lauf bewirken, mu¨ssen schnelle Alternativen zur pha¨notypischen Resistenztestung
gefunden und entwickelt werden.
Laut einer Definition von Spencer und Wilcox (1993) [139] sind Agenzien der
Biologischen Kriegsfu¨hrung
”
...living organisms, whatever their nature, or infected
material derived from them, which are used for hostile purposes and intended to cau-
se disease or death in man, animals and plants, and which depend for their efforts on
the ability to multiply in the person, animal, or plant attacked.“ Ein multiresistenter
hochpathogener Organismus, sei er ku¨nstlich gezu¨chtet oder nicht, weist sicherlich
oben genannte Eigenschaften auf. Schnelles Handeln ist im Falle einer Infektion mit




Das Bundesministerium fu¨r Gesundheit in Zusammenarbeit mit der Zentralen Kom-
mission fu¨r die Biologische Sicherheit vero¨ffentlicht eine Liste von Organismen, in
der verschiedene Bakterien, Viren und Parasiten den sog. Risikogruppen 1 bis 4 nach
den allgemeinen Kriterien gema¨ß § 5 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 Satz 1 der Gentechnik-
Sicherheitsverordnung (GenTSV)[121] zugeordnet werden. Ausschlaggebend fu¨r die
Klassifizierung ist dabei das Gefa¨hrdungspotential, das von den einzelnen Organis-
men ausgeht. Es wird bewertet nach Ansteckungsart, mo¨glicher Schwere der auf-
tretbaren Infektion und Behandlungsmo¨glichkeiten.
Der ho¨chsten Risikogruppe - Risikogruppe 4 - werden nur die Viren zugeordnet,
die ein sehr hohes Risiko fu¨r den Menschen darstellen. Zu den der Risikogruppe
3 zugeordneten Bakterien za¨hlen unter anderen Yersinia pestis, Bacillus anthracis
und Francisella tularensis subsp. tularensis. Diese sind somit als hochpathogen ein-
zustufen und besitzen fu¨r den Menschen ein ma¨ßiges bis hohes Gefa¨hrdungspotential
[121].
Leider treten sie noch in einer weiteren Aufza¨hlung in Erscheinung. Dabei handelt
es sich um eine Klassifizierung der fu¨r Bioterrorismus geeigneten Agenzien, die das
Center of Disease Control and Prevention (CDC) [29] vero¨ffentlicht hat. Dort werden
diese drei Mikroorganismen zusammen mit dem Giftstoff von Clostridium botulinum,
Variola major und den ha¨morrhagischen Fieberviren, wie z.B. dem Ebola- oder auch
dem Lassavirus als Agenz einer Klasse A-Waffe eingestuft. Zur Klasse A za¨hlen sol-
che Waffen, die das gro¨ßte Potential fu¨r nachteilige Auswirkung des o¨ffentlichen
Gesundheitswesens bei einem Massenunfall haben und eine breitgefa¨cherte Vorbe-
reitung des o¨ffentlichen Gesundheitswesens, wie z.B. verbesserte U¨berwachung- und
Labordiagnose und Speichern der spezifischen Medikationen erfordern [29]. Agenzi-
en der Klasse A haben zusa¨tzlich die Eigenschaft, dass diese ein ma¨ßiges bis hohes
Potential fu¨r eine großra¨umige Verbreitung besitzen und in der O¨ffentlichkeit er-
ho¨hte Aufmerksamkeit erfahren, die im Falle eines Ausbruchs zu einer allgemeinen
Massenfurcht und Zusammenbruch des zivilen Lebens fu¨hren kann. Arbeiten mit
solchen Organismen du¨rfen nur unter hohen Sicherheitsvorkehrungen durchgefu¨hrt
werden, welche unbequem und kostspielig sind. Zwar ist man bei Beachtung dieser
vor einer Infektion geschu¨tzt, doch ein Restrisiko kann nie ausgeschlossen werden.
Aus diesen Gru¨nden versucht man in der Regel bei der Entwicklung einer De-
tektionsmethode anfangs mo¨glichst nur mit Nukleinsa¨uren oder genetisch sehr nahe
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verwandten Organismen zu arbeiten, welche nicht als hochpathogen eingestuft wer-
den. Zwar gibt es auch avirulente B. anthracis-Sta¨mme, doch gelten fu¨r sie ebenfalls
die hohen Sicherheitsbestimmungen [121]. In unserem Fall haben wir uns auf die ers-
ten zwei Organismen Y. pestis und B. anthracis focussiert und zwei genetisch nahe
verwandte und harmlosere Bacillus- bzw. Yersinia-Arten gewa¨hlt, mit denen wir
ein Detektionssystem entwickeln.
1.2.1 B. anthracis
Bacillus anthracis wurde erstmals von P. Fr. Rayer 1850 aus Schafblut isoliert [122,
34]. Die Name des Milzbranderregers stammt vom verursachten Krankheitsbild des
Erregers -
”
kohle“-artige (gr. anthracis) La¨sionen auf der Haut.
Robert Koch gelang es 1876 mit Hilfe dieses Krankheitserregers zum ersten Mal
die nach ihm benannten
”
Kochschen Postulate“ zu erfu¨llen, indem er den Erreger auf
Versuchstiere u¨bertragen und aus ihnen erneut isolieren konnte. Fu¨nf Jahre spa¨ter
konnte Louis Pasteur Versuchstiere mit attenuierten Sta¨mmen immunisieren und
einen Impfstoff gegen Milzbrand herzustellen [122, 34, 26].
Abb. 1.1: Bilder der Original Fotos von Robert Koch von B.anthracis
(www.pathmicro.med.sc.edu/ghaffar/koch.jpg)
Bei B. anthracis handelt es sich um ein aerobes, gram-positives, nicht-bewegliches,
sporenbildendes Sta¨bchen (Abb 1.1). Es ist 1-1,5µm breit und 3-10µm lang [94, 60].
Die Sporen treten in zentraler oder subzentraler Position auf und sind sehr resistent
gegen verschiedenste Umwelteinflu¨sse wie Hitze, Ka¨lte, Austrocknung, chemische
Behandlung oder ultraviolette Strahlung [94, 122]. Ein virulentes Isolat von B. an-
thracis besitzt die 2 Virulenzplasmide pXO1 und pXO2. Ersteres ist der Tra¨ger
der Gene fu¨r die Toxine, wie den O¨dem-Faktor (cya), das Lethal-Toxin (lef ) sowie
ein schu¨tzendes Antigen (pagA). Es ist a¨hnlich organisiert wie eine chromosomal
3
1 Einleitung
codierte Pathogenita¨tsinsel. Das Plasmid pXO2 tra¨gt unter anderem drei Gene fu¨r
die Kapselsynthese, die es der vegetativen Zelle ermo¨glicht, die Phagocytose des
Wirtsorganismus zu inhibieren. [122, 118, 120]
Drei verschiedene Krankheitsbilder sind je nach Infektionsweg mo¨glich: Hautan-
thrax, Lungenanthrax oder gastrointestinaler Anthrax. Die beiden letzteren Formen
sind die gefa¨hrlichsten, aber auch die seltensten [70, 22, 135].
Die Sporen von B. anthracis gelangen in der Regel durch offene Wunden, Nah-
rungsaufnahme oder Inhalation in den Ko¨rper. Am ha¨ufigsten ist das Eindringen
durch Wunden, in denen die Sporen keimen ko¨nnen. Das Bakterium vermehrt sich
dort schnell und produziert Toxinsekrete, die die typischen schwarzen La¨sionen ver-
bunden mit O¨demen sowie Nekrose verursachen. Bei tieferem Eindringen des Bakte-
riums in die Wunde kann das Bakterium dann eine systemische Infektion hervorru-
fen. In diesem Fall kann sich das Bakterium weiter vermehren und produziert dabei
so große Mengen an Toxin, dass Schock, Ausfall der Atmung und Tod die Folge sein
ko¨nnen.
Gelangen die Sporen u¨ber die Nahrung oder den respiratorischen Trakt in den
Ko¨rper, so werden sie in der Regel von den Makrophagen aufgenommen, keimen in
den Lymphknoten und verursachen von dort ausgehend eine systemische Infektion
mit meist to¨dlichem Ausgang. [70, 135, 164]
Zur Behandlung von infizierten oder mit B. anthracis exponierten Personen wird
zu Ciprofloxacin, Rifampicin, Doxycyclin oder Vancomycin geraten [29, 8, 18, 23].
1.2.2 Y. pestis
Yersinia pestis, der Erreger der Pest, ist ein gram-negativer, bekapselter und un-
begeißelter Vertreter der Enterobacteriaceae [94, 60]. Wa¨hrend die Differenzierung
gerade zu dem nahe verwandten Yersinia pseudotuberculosis sehr schwer ist, ist der
Unterschied im Krankheitsbild ungleich gro¨ßer [2, 112, 148].
Die verschiedenen Y. pestis-Sta¨mme lassen sich pha¨notypisch in Biovare aufteilen,
welche sich auf geographische und physiologische Merkmale hin definieren. Glyce-
rolfermentation, Nitratreduktion, Rhamnose- und Melibiosefermentation sowie Ara-
binosefermentation za¨hlen zu den physiologischen Unterscheidungskriterien dieser
Biovare. Phylogenetisch ist diese Unterteilung jedoch nicht sinnvoll, da gezeigt wer-
den konnte, dass beispielsweise die zur Nitratreduktion befa¨higten Sta¨mme keinen
monophyletischen Ursprung besitzen [1]. Mittels Genomvergleiche konnte man da-
gegen feststellen, dass Y. pestis-Sta¨mme in acht Populationen aufgeteilt werden
4
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ko¨nnen, die alle evolutionsbedingt auf Y. pseudotuberculosis zuru¨ckgefu¨hrt werden
ko¨nnen. Zusa¨tzlich konnte durch Microarrayanalysen gezeigt werden, dass das Chro-
mosom von Y. pseudotuberculosis sich von Y. pestis CO92 hauptsa¨chlich durch das
Fehlen von drei genomischen Inseln unterscheidet, die allesamt Prophagen codieren.
Solche Prophagen ko¨nnen Virulenzfaktoren codieren, die aus einem nicht-virulenten
Stamm einen solchen mit einer hohen bzw. erho¨hten Virulenz generieren [170] ko¨nn-
ten.
In der pathologischen Wirkung unterscheiden sich die Biovare oder Populationen
nicht. Ein voll virulenter Y. pestis-Stamm tra¨gt neben einer
”
High-Pathogenicity-
Island“ [27] mindestens drei spezifische Plasmide. Zwei Plasmide davon wurden bis
jetzt nur in Y. pestis-Sta¨mmen beobachtet. Dabei handelt es sich zum einen um das
Plasminogenplasmid pPst, das auch das Bacteriozid Pestizin codiert. Dieses ist das
kleinste pestis-spezifische Plasmid und codiert neben dem Aktivator des Plasmino-
gens und dem Bacteriozid auch das auf das Pesticin abgestimmte Immunita¨tsprotein
[33].
Das zweite pestis-spezifische Plasmid heißt pMT1 und ist das Toxin- und Kapsel-
codierende Plasmid. Gerade das Kapselprotein ist von besonderer Bedeutung, da
es einen passiven Abwehrmechanismus gegenu¨ber dem Immunsystem des Wirtsor-
ganismus darstellt. Das auf dem Plasmiden pMT1 ebenfalls codierte Mureintoxin
scheint besonders bei Ma¨usen und Ratten effektiv zu wirken, die den Hauptwirts-
organismus fu¨r Yersinia pestis darstellen [76].
Zusa¨tzlich zu diesen zwei Plasmiden ist jedoch fu¨r die Virulenz das Plasmid pCD1
von gro¨ßter Bedeutung, welches in allen humanpathogenen Yersinien zu finden ist.
Es codiert ein Typ III-Sekretionssystem, welches es ermo¨glicht die ebenfalls auf dem
Plasmid codierten Effektorproteine in die Wirtszelle zu injizieren. Deren Wirkung
reicht von Inhibierung der Phagocytierung u¨ber Induktion der Apoptose bis hin zu
noch unbekannten Funktionen, die ebenfalls eine erho¨hte Virulenz des Bakteriums
verursachen [40, 39].
Zusa¨tzlich weist speziell Y. pestis Pseudogene auf, die bei Y. pseudotuberculosis
und Y. enterocolitica noch funktionsfa¨hig vorliegen [33, 40].
Sind alle virulenzabha¨ngigen Gene in einem Stamm vorhanden, pra¨sentiert sich
eine Infektion mit Yersinia pestis in unterschiedlichen Krankheitsbildern.
Zuna¨chst bilden wildlebende Nagetiere fu¨r diese Zoonose das natu¨rliche Erreger-
reservoir, auf den Menschen wird die Krankheit durch Stiche oder Bisse infizierter
Mu¨cken und Flo¨he u¨bertragen [135, 116]. Ist der Wirtswechsel auf den Menschen
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vollzogen, kann sekunda¨r durch Tro¨pcheninfektion der Erreger wiederum auf ande-
re Menschen u¨bertragen werden. Diese erkranken dann an prima¨rer hochinfektio¨ser
Lungenpest, die in den meisten Fa¨llen letal verla¨uft. Am ha¨ufigsten ist jedoch die
Bubonenpest als Prima¨rinfektion durch infizierte Tiere anzutreffen. Sie zeigt sich
durch Anschwellen der Lymphknoten, starken Schu¨ttelfrost, Fieber und Diarrhoe.
Im fortgeschrittenen Zustand, der septischen Pest, kommen Organversagen, Kreis-
laufkollaps, Haemorrhagie sowie Nekrose der Extremita¨ten hinzu [70, 22].
Bei Infektionen mit Yersinia pestis wird in der Regel zu Antibiotika wie Ci-
profloxacin, Doxycyclin, Streptomycin und Gentamicin gegriffen [29, 8, 19]. Leider
wurde bereits im Jahre 1995 aus einem Jungen in Madagaskar ein Isolat gewonnen,
das einen Multiresistenzplasmiden trug, welches Resistenzgene gegen Chlorampheni-
col, Tetracycline, Streptomycin, Spectinomycin, Gentamicin, Sulfonamide, Cepha-
losporine und Trimethoprim aufwies [67, 59]. Durch das Auftreten dieses Isolats
reagierte die WHO und rief zu erweiterter Aufmerksamkeit hinsichtlich neuer Mul-
tiresistenzen und zur Warnung vor U¨berinterpretation der Ergebnisse auf [48]. Es
sei keineswegs sicher, dass dieser Stamm eine neue Pandemie hervorrufen ko¨nne [48].
1.2.3 Die nahen Verwandten
Aus politischen und ethischen Gru¨nden wurde bewusst beschlossen, nicht in hoch-
pathogenen Bakterien Mutationen zu erzeugen und Mutanten zu selektieren. Auch
das bewusste Einbringen von Resistenzgenen in das Genom dieser Bakterien sollte
fu¨r diese Arbeit nicht durchgefu¨hrt werden.
Daher entschieden wir uns fu¨r die Verwendung ebenfalls komplett sequenzierter
und sehr naher Verwandter von B. anthracis und Yersinia pestis.
B. anthracis za¨hlt phylogenetisch zur der Bacillus cereus-Gruppe. Diese Gruppe
gilt als sehr homogen. Genomvergleiche der Spezies dieser Gruppe zeigen, dass es
sich bei diesen Spezies eigentlich um Varianten einer Spezies handelt, welche sich
nur durch Unterschiede hinsichtlich der Anpassung an bestimmte Umweltbedin-
gungen unterscheiden [74, 73, 117]. Eine Speziesunterscheidung nur aufgrund von
physiologischen Tests wird aufgrund immer neuer Umweltisolate schwieriger und
la¨sst eine eindeutige Zuordnung nicht immer mo¨glich erscheinen [87, 86]. Dadurch
kann man nicht mehr generell von der Spezies auf ein mo¨gliches Gefa¨hrdungspo-
tential schließen, wie das Auftreten von B. cereus G9241, B. cereus Zebra Killer
oder B. thuringiensis 97-27 zeigt [117]. Bei der Abscha¨tzung des Gefa¨hrdungspo-
tentials gewinnen die codierten Sequenzen der vorhandenen Plasmide immer gro¨ßere
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Bedeutung. So besitzen die meisten virulenten Sta¨mme einen Plasmiden, der dem
Plasmiden pXO1 gerade im Bereich der Replikation sehr a¨hnelt. Anstelle der dort
codierten Pathogenita¨tsinsel besitzen die geringer virulenten Sta¨mme jedoch andere
Strukturgene [119].
Somit gewinnt die Genotypisierung immer mehr an Bedeutung und ist zudem
erforderlich um schnell die Pra¨senz mo¨glicher Virulenzfaktoren festzustellen [86].
Bei B. cereus ATCC14579 handelt es sich um einen allgemein akzeptierten avi-
rulenten Typstamm. Vogler et al. [154] arbeiteten mit ihm und erzeugten mit ihm
im Vergleich mit B. anthracis Sterne Rifampicin-resistente Mutanten. Rasko et al.
vero¨ffentlichten 2004 [118] das Genom von B. cereus ATCC10987, welches aufgrund
durchgefu¨hrter Vergleiche eine deutlich ho¨here A¨hnlichkeit zu B. anthracis aufweist
als der Typstamm ATCC14579. Auch wenn B. cereus ATCC10987 metabolische
Anpassungen und ein verwandtes Plasmid zu pXO1 von B. anthracis besitzt, verur-
sacht er kein Anthrax [118, 119] und wird wie ein L2-Organismus behandelt. Durch
die enge Verwandtschaft, seine verminderte Virulenz und der Tatsache, dass er in
den fu¨r diese Arbeit wichtigen Genomabschnitten eine fast identische Sequenz mit
B. anthracis-Sequenzen aufweist, eignet sich B. cereus ATCC10987 besonders in
dieser Arbeit als realita¨tsnaher Modellorganismus zur Entwicklung einer Diagnostik
verwendet zu werden.
A¨hnliche Argumente liegen bei der Wahl des Yersinia pestis-Verwandten vor. Bei
der Auswahl des verwendeten Stammes entschieden wir uns hier fu¨r den avirulenten
Typstamm Yersinia pseudotuberculosis DSM8992. Dieser ist in den relevanten Ge-
nabschnitten sequenz-identisch zu Yersinia pestis, besitzt kein Virulenzplasmid und
zeigt auch nicht das starke Krankheitsbild von Yersinia pestis. Aufgrund seiner im
letzten Abschnitt beschriebenen genotypisch sehr engen Verwandschaft zu Y. pestis
und seiner verminderten Virulenz wurde sich dafu¨r entschieden mit Y. pseudotube-
rulosis als Modellorganismus eine Diagnostik zu entwickeln, die eigentlich auf den
Organismus Y. pestis ausgerichtet ist.
Des Weiteren sind die beiden Organismen B. cereus und Y. pseudotuberculosis
in die Sicherheitsstufe 2 eingeteilt worden und somit kann unter L2-Bedingungen
bearbeitet werden, was neben einer deutlich vereinfachten Handhabung auch Kos-
tenersparnisse mit sich bringt.
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1.3 Antibiotika und Resistenzen
1.3.1 U¨berblick
Infektionen mit hochpathogenen Bakterien werden weltweit glu¨cklicherweise gerin-
ger, auch wenn sie immer noch auftreten (www.promedmail.org). Erfahrungen mit
solchen Infektionen beruhen daher auf klinischen Fa¨llen der 40er und 50er Jahre
des letzten Jahrhunderts. Dies ist auch zu erkennen, wenn man die Behandlungs-
empfehlungen betrachtet. Dort werden in erster Linie nur a¨ltere Antibiotikaklassen
empfohlen. Dies ist nicht verwunderlich, da erst nach den Postsendungen in den
Vereinigten Staaten von Amerika im Jahre 2001 klinische Erfahrungen mit neueren
Antibiotika wie Quinolonen gemacht wurden und auch nur wenige klinische Studien
mit neueren Cephalosporinen bekannt sind. In a¨lterer Literatur wird beispielsweise
noch zum Einsatz von Benzylpenicillin geraten. Spa¨ter wurde gezeigt, dass bei B.
anthracis eine natu¨rlich reprimierte β-Laktamase im Genom vorliegt, welche mit
der Zeit konstitutiv expremiert werden kann [114]. Dieses Antibiotikum wird da-
her in neuerer Literatur zur Prophylaxe oder Behandlungen von Infektionen mit B.
anthracis nur noch selten genannt.
Mehrere unterschiedliche Strategien werden in der heutigen Zeit angewendet, um
neuartige antibakterielle Stoffe zu finden. Zum einen werden potentielle Kandida-
ten untersucht, indem unterschiedliche Bakterien- und Pilz-Spezies bezu¨glich ihrer
antimikrobiellen Aktivita¨t charakterisiert werden. Zum anderen werden aber auch
bereits existierende Antibiotika durch Derivatisierung vera¨ndert und somit neue
halb- oder voll-synthetische Antibiotika entdeckt.
In der Regel agieren Antibiotika auf fu¨nf verschiedene Arten und Weisen [71]:
1. Inhibierung der DNA-Synthese (z.B. Rifampicin, Chinolone)
2. Inhibierung der Proteinsynthese (z.B. Tetracyclin, Chloramphenicol)
3. Interagierung mit der Zellmembran (z.B. Polymyxine)
4. Eingriff in Enzymsysteme (z.B. Sulphomethoxazole)
5. Interaktion mit der Zellwand (z.B. Penicillin, Vancomycin)
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1.3.2 Vorkommen und Verbreitung von Resistenzgenen
Viele Infektionskrankheiten konnten bereits durch Antibiotika vermeintlich unter
Kontrolle gebracht werden, doch nimmt die Anzahl resistenter bakterieller Infekti-
onserreger zu. Das Auftreten einer Resistenz scheint unvermeidlich der Einfu¨hrung
eines Antibiotikums zu folgen. Zur Verbreitung solcher Resistenzen haben Bakterien
mehrere Mechanismen entwickelt, welche entweder auf Modifizierung von existieren-
dem genetischem Material beruhen, oder aber auf Erwerb von zusa¨tzlichen Genen
[94, 70].
Dabei gilt ein besonderes Augenmerk vor allem den im Erdreich vorkommenden
Actinomyceten, welche zu den Antibiotikaproduzenten za¨hlen. Sie produzieren nicht
nur die unterschiedlichsten Arten von Antibiotika, sondern verfu¨gen zum Selbst-
schutz auch u¨ber Resistenzgene. Es wird vermutet, dass aminoglycosid-modifizierende
Kinasen und Enzyme zur Vera¨nderungen der Mureinsynthese, die ha¨ufig bei Vancoycin-
Resistenz exprimiert werden, urspru¨nglich aus solchen Organismen stammen [43,
44, 45]. Resistenzgene dieser Art sind in der Regel auf mobilen genetischen Ele-
menten in unterschiedlichsten Variationen organisiert und ko¨nnen somit auch durch
molekularbiologische Techniken in andere Organismen gewollt eingebracht werden.
Ein solches Einbringen von mobilen Elementen wie Integrons, Transposi oder Plas-
miden kann via Transformation (z.B. bei Streptococcus spec.), Transduktion (zB.
bei Staphylococcus spec.) oder Konjugation wie zum Beispiel bei Enterobaceriaceae,
Staphylococcus spec. oder Enterococcus spec. erfolgen.





vertikalen Gentransfer“ gegenu¨ber, bei dem spontan auftretende Re-
sistenzvermittelnde Mutationen des Genoms an die Nachkommen u¨bertragen wer-
den und sich so in der Population etablieren ko¨nnen. Durch geeignete Methoden ist
es mo¨glich, solche Mutationen hervorzurufen und resistente Organismen zu selek-
tieren.
1.3.3 Mechanismen der Antibiotikaresistenzen
Im Laufe der Evolution entwickelten sich verschiedene Mechanismen in Bakterien
und statteten sie so mit Antibiotikaresistenzen aus. Diese Mechanismen ko¨nnen ent-
weder das Antibiotikum abbauen oder wirkungslos machen, indem das Antibiotikum
entweder aus der Zelle exportiert wird oder aber durch Modifizierung der Zielmole-
ku¨le. Ha¨ufig anzutreffen ist auch die enzymatische Inaktivierung des Antibiotikums.
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Dabei ist ein Enzym vorhanden, welches das Antibiotikum chemisch so vera¨ndert,
dass es unwirksam wird. Tabelle 1.1 und Abbildung 1.2 zeigen eine U¨bersicht u¨ber
die verschiedenen Resistenzmechanismen und Auftreten bei den Antibiotika [71].
Abb. 1.2: U¨bersicht u¨ber verschiedene Resistenzstrategien gegen Antibiotika.
In den folgenden Abschnitten sollen die fu¨r diese Arbeit relevanten Antibiotika,
deren Wirkungsweise und die mit dem Antibiotikum assoziierten und aufgetretenen
Resistenzen kurz dargestellt werden.
1.3.4 Ciprofloxacin
Das Fluorochinolon Ciprofloxacin za¨hlt zur Gruppe II der Fluorochinolone mit einer
ho¨heren Aktivita¨t gegen gram-negative Bakterien als Zugeho¨rige der Gruppe I. Als
Derivat der Nalidixinsa¨ure interagiert es mit den Typ II Topoisomerasen. Diese
sind die DNA-Gyrase und die DNA-Topoisomerase IV. Beide bestehen aus jeweils 4
Untereinheiten. Erstere setzt sich aus den Untereinheiten GyrA2GyrB2 zusammen,
letztere aus ParC2ParE2 [78].
Die Aufgabe der Topoisomerasen besteht in der Kontrolle der DNA-Topologie bei
der DNA-Replikation, -Rekombination und -Transkription, indem sie den Spiralisie-
rungsgrad der DNA beeinflussen. Um dies zu bewirken, binden die Enzyme zuna¨chst
die DNA und fu¨hren dann an dieser Doppelstrangbru¨che durch. Anschließend wird
die DNA um ihre Achse gedreht und an den Bru¨chen wieder miteinander verbun-
den. Der mo¨gliche Interaktionsmechanismus des Chinolons liegt nun darin, dass nach
10






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Durchfu¨hrung des Doppelstrangbruchs der gebundenen DNA duch das Enzym das
Chinolon mit dem 3’-Ende der geschnittenen DNA interkaliert und somit eine Li-
gation der geschnittenen DNA unterbindet. Damit wu¨rde der intermedia¨re Zustand
des DNA-Enzymkomplexes stabilisiert werden und das Enzym wa¨re wirkungslos.
Durch diese Fa¨higkeit wirkt es gegen gram-positive als auch gegen gram-negative
Bakterien. So wird es nicht nur bei Infektionen mit B. anthracis empfohlen, sondern
auch zur Behandlung von Infektionen mit Yersinia pestis [8, 29].
Resistenzen gegen Ciprofloxacin, die bei B. anthracis insbesondere von Price et
al. [115] untersucht wurden, treten sowohl bei gram-negativen als auch bei gram-
positiven Bakterien in
”
hot spots“ oder QRDRs (Quinolone Resistenz Determining
Regions) auf [78]. Es handelt sich dabei um Punktmutationen in den codierenden
Genen der Untereinheiten, welche eine Konformationsa¨nderung im Protein zu Folge
haben. Bei Yersinia und auch Bacillus sind die jeweils zuerst auftretenden Muta-
tionen bei Isolierung von resistenten Mutanten auf Na¨hrbo¨den mit aufsteigenden
Konzentrationen jeweils im gyrA-Gen zu finden [78, 115, 91, 11, 79]. Mutationen in
diesem Gen scheinen weitere zusa¨tzliche Mutationen, deren Auftreten ein ho¨heres
Resistenzniveau hinsichtlich der Mindesthemmkonzentration bewirkt, zu bedingen.
Mutationen in den Genen der Topoisomerase IV allein hatten keine Auswirkungen
auf den Pha¨notyp [78].
Fu¨r B. anthracis und B. cereus wurden in gyrA drei Nukleotid- Positionen, fu¨r gy-
rB 2 und fu¨r parC ebenfalls zwei Positionen mit Resistenz-vermittelnden Nukleotid-
Austauschen beobachtet [115]. Bei Yersinia spec. sind es acht Positionen in gyrA
[79].
Zusa¨tzlich zu den Punktmutationen wirkt sich auch das Vorhandensein von be-
stimmten Eﬄux-Systemen sowie eines Quinolone-Resistance (Qnr)-Proteins als re-
sistenzunterstu¨tzend auf die Organismen aus. Die Eﬄux-Systeme spielen erst bei
hochresistenten Organismen eine Rolle [115, 11] und das beschriebene Qnr-Enzym
[162, 161, 160] wurde bisher weder bei Yersinia noch bei Bacillus beobachtet.
1.3.5 Doxycycline
Doxycyclin geho¨rt zur Wirkstoffgruppe der Tetracycline, die nach ihrem Naphthacen-
Ring benannt wurden [94]. Als erstes der sogenannten
”
Breitband-Antibiotika“ inhi-
biert es fast alle gram-positiven und gram-negativen Bakterien und wird insbeson-
dere gegen Erreger eingesetzt, die intrazellula¨r gelagert sind [38]. Aus diesem Grund
wird es auch zur Behandlung von Infektionen mit Yersinia pestis und B. anthracis
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empfohlen [8, 29].
Tetracycline, die aus Streptomyces-Arten gewonnen werden, greifen bei den Bak-
terien in die Proteinsynthese ein, indem sie die Funktion der Ribosome der Bak-
terienzelle sto¨ren [124, 125, 38]. Dabei blockieren sie das Binden ankommender
Aminoacyl-tRNAs an deren Bindestelle an der 30S-Untereinheit des Ribosoms und
unterbinden somit eine weitere Elongation der bereits translatierten Aminosa¨ure-
kette.
Fu¨r Tetracycline sind verschiedene Resistenzmechanismen beschrieben worden
[124, 125, 38]:
• Eﬄux (tet(A),tet(B), tet(C), tet(D), tet(K), tet(L), ...)
• Schutz des Ribosoms (tet(M), tet(O), ...)
• Enzymatischer Abbau (tet(X), tet(34), tet(37))
Gemein haben diese Resistenzmechanismen, dass das Vorhandensein von speziel-
len tet-Genen zwingend notwendig ist, um sie ausbilden zu ko¨nnen. Fu¨r Bacillus-
Arten scheinen nur tet(M), tet(O), tet(L) und tet(K) von Bedeutung, da alle ande-
ren beschriebenen bis jetzt entweder noch nicht in gram-positiven Bakterien oder
zumindest nicht naheverwandten Arten beschrieben wurden [4, 66, 6]. Beobachtet
und in der Datenbank des NCBI erfasst wurden bis jetzt zum Beispiel Bacillus sp.
(AF491293) mit tet(L) auf einem Tn916-like Transposon und plasmidisch kodiert
bei B. stearothermophilus auf dem Plamiden pTB19 (M63891) und bei B.cereus auf
dem Plamiden pBC16 (X51366).
Bei gram-negativen Bakterien wie Yersinia pestis oder Francisella tularensis wird
die Resistenz nicht durch eben aufgeza¨hlte Gene hervorgerufen, sondern insbeson-
dere durch die Gene, die spezifische Eﬄuxpumpen codieren. tet(A), tet(B), tet(C),
tet(D) sind hier besonders beobachtet worden. tet(B) [37], tet(C) [51] und tet(D)
[59] wurden bereits in der Gattung Yersinia bzw. in Yersinia pestis speziell beschrie-
ben, tet(C) in Francisella tularensis (AF055345). Die Nomenklatur dieser Gene ist
im Laufe der Zeit nicht streng beru¨cksichtigt worden, sodass an dieser Stelle darauf
hingewiesen werden muss, dass die bei dieser Arbeit verwendeten Genbezeichnungen




Ein Antibiotikum, das in den Prozess der Transkription eingreift, ist Rifampicin
(RIF). Eigentlich als Tuberkulostatikum der ersten Wahl gedacht, ist das bakterizid
wirkende Antibiotikum sehr effektiv gegen eine Vielzahl von Bakterien und wird
somit zu den Breitbandantibiotika geza¨hlt. Es wird ebenfalls zur Behandlung von
Infektionen mit B. anthracis empfohlen.
Zusammen mit Erythromycin, Mitomycin und anderen geho¨rt es aufgrund sei-
ner Struktur zu den Macrocyclischen Lactonen. Das halbsynthetische Produkt -
dessen Ausgangssubstanz aus Streptomyces mediteraneum gewonnen wird - to¨tet
Bakterien ab, indem es an die RNA-Polymerase bindet und die Elongation des
RNA-Transkriptes verhindert. Dabei bindet es an einer allosterischen Bindestelle
der β-Untereinheit der RNA-Polymerase und nicht in dessen aktivem Zentrum [31].
Ist Rifampicin gebunden, ist eine abschließende Transkription nicht mehr mo¨glich
und der Kata - und Anabolismus des Bakteriums kann nicht aufrechterhalten werden
[94].
Resistenzen gegen Rifampicin basieren auf Punkmutationen, die im Gen rpoB auf-
treten. Die vorkommenden Mutationen rufen eine Aminosa¨uresequenz-A¨nderung in
der β-Untereinheit der RNA-Polymerase hervor und lassen sich auf DNA-Ebene
alle in einem ra¨umlich begrenzten Sequenzabschnitt erfassen. Rifampicin-Resistenz
verursachende Mutationen in Bacillus cereus und Bacillus anthracis wurden aus-
fu¨hrlich von Vogler et al. [154] untersucht. Dabei konnte jeweils im Vergleich zu an-
deren Spezies gezeigt werden, dass es sich um acht bestimmte Nukleotidpositionen
handelt, die zu Resistenz- vermittelnden Basenaustauschen neigen. Vier von diesen
Positionen bewirken den Austausch von Aminosa¨uren, die direkt mit Rifampicin in
Kontakt treten wu¨rden [154].
1.3.7 Vancomycin
Zu den Glykopeptid-Antibiotika za¨hlt Vancomycin. Seine antibiotische Eigenschaft
erha¨lt es durch die Fa¨higkeit, den Prozess des Zellwandaufbaus bei gram-positiven
Bakterien zu beeinflussen.
Die Mureinschicht bei Bakterien ist eine Anordnung von parallel angeordneten
Peptidoglykanketten, welche u¨ber Oligopeptide miteinander quervernetzt werden.
Vancomycin bindet die endsta¨ndige D-Alanin-Gruppe einer solchen Oligopeptid-
gruppe und hindert so im Prozess der Quervernetzung die Transpeptidase bei der
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notwendigen Abspaltung der endsta¨ndigen D-Alanin-Gruppe. (Abb. 1. 3) Somit
kann kein stabiler Mureinsacculus gebildet werden und die Zelle stirbt bei Wachs-
tum oder Zellteilung ab [94].
Als Reserveantibiotikum wird Vancomycin in der Regel nur bei Infektionen mit
oxacillinresistenten Staphylokokken und methicillinresistenten Enterokokken einge-
setzt, jedoch wird es auch in Kombination mit Rifampicin bei Infektionen mit B.
anthracis empfohlen [8, 29].
Abb. 1.3: Schema der Wirkungsweise von Vancomycin und Mechanismus einer
Vancomycin-Resistenz. G: N-Acetylglucosamin, M: N-Acetylmuramin
Der Wirkungsmechanismus einer Vancomycinresistenz liegt in einem ausgeklu¨gel-
ten Regulations- und Umprogrammierungssystem. Die Resistenzgene sind auf den
mobilen Elementen innerhalb regulierender Operons angeordnet. Die u¨bertragenen
Gene sind so in der Lage, bei Vorhandensein von Vancomycin den Aufbau der Pep-
tidoglykane derart zu vera¨ndern, dass an Stelle des endsta¨ndigen D-Alanins einer
Seitenkette der Muraminsa¨ure ein D-Lactat eingebaut wird, dessen Bindungsaffini-
ta¨t mit Vancomycin um das 1000fache reduziert ist. Im weiteren Verlauf steht dann
dieses D-Lactat somit fu¨r eine Quervernetzung der Peptidoglykane zur Verfu¨gung
(Abb.1.3).
Genotypisch sind diese Resistenzen gegen Vancomycin am besten bei Entero-
kokken untersucht und beschrieben worden. Dabei werden die bisher entdeckten
Resistenzgene in zwei Klassen eingeteilt:
Zum einen die intrinsischen, zu denen vanC1 und vanC2/C3 geho¨ren und zum an-
deren die erworbenen Resistenzgene. Zu diesen za¨hlen vanA, vanB, vanD, vanE und
vanG. Eine U¨bertragung der zuletzt genannten zwei Gene in andere Spezies konn-
te bisher noch nicht gezeigt werden [54, 96] und auch eine U¨bertragung von vanD
auf andere Spezies ließ sich nicht nachweisen [49]. Somit bleiben fu¨r dieses Projekt
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der Nachweis der Resistenzgene vanA und vanB von Interesse. vanA wurde bereits
von Ligozzi et al. [90] in einem klinischen Isolat von Bacillus circulans(Y15704)
nachgewiesen. vanB liegt ebenfalls wie vanA auf einem Transposon [93]. Damit be-
sta¨nde potentiell die Mo¨glichkeit, auch dieses Gen auf einen anderen Organismus
zu u¨bertragen.
Pha¨notypisch la¨sst sich mittels eines Antibiogramms die Expression von vanA und
vanB unterscheiden. Wa¨hrend ein vanA-resistenter Stamm eine sogenannte
”
High-
Level“ Resistenz gegen Vancomycin (VAN) und Teicoplanin (TEI) aufweist, hat das
Vorhandensein von vanB lediglich eine
”
High-Level“-Resistenz gegenu¨ber Vancomy-
cin zur Folge. Dies liegt daran, dass durch die leicht unterschiedliche Struktur des
Teicoplanins das VanB-Operon nicht induziert werden kann.
1.3.8 Streptomycin und Gentamicin
Aminoglycosid-Antibiotika, zu denen auch Streptomycin und Gentamicin geho¨ren,
greifen in die Translation ein [94]. Aufgrund ihrer Struktur als hydrophile Zucker
mit vielen Aminogruppen, die bei physiologischem pH-Wert protoniert vorliegen,
haben sie die Mo¨glichkeit an der polyanionischen A-Bindungsstelle fu¨r Aminoacyl-
tRNAs in der 30S-Untereinheit der Ribosome zu binden und somit eine Elongation
der Aminosa¨urekette zu behindern.
Das erste Aminoglycosid-Antibiotikum Streptomycin wurde 1944 von Waksman
entdeckt. Aufgrund seiner Wirkung auf eine Anzahl von sa¨urefesten und gram-
negativen Bakterien, die damals von Penicillin nicht erfasst werden konnten, wurden
in dieses Antibiotikum große Hoffnungen gelegt [70]. Streptomycin war die erste
Substanz, welche zur Beka¨mpfung von Tuberkulose eingesetzt wurde und heute
nicht nur zur Behandlung von Infektionen mit M. tuberculosis, sondern auch mit
Yersinia pestis empfohlen wird [8, 29].
Die Art der Resistenz gegen die Gruppe der Aminoglycosid-Antibiotika ist auf
eine Modifizierung des Antibiotikums zuru¨ckzufu¨hren.
Unterschieden werden die Modifikationen hinsichtlich ihrer Art: Phosphorylie-
rung, Adenylierung und Acetylierung (Abb 1.4). Allein aufgrund der Anzahl der
mo¨glichen Modifikationsstellen gibt es eine Vielzahl von Mechanismen, die wieder-
um durch eine unterschiedliche Anzahl von Genen kodiert werden. Jedoch weisen
die verschiedenen Aminoglycosid-Resistenzgene ein genaues Wirkungsspektrum auf,
welches die Anzahl der fu¨r diese Arbeit relevanten Gene deutlich zu reduzieren ver-
mag [165, 166, 134, 152].
16
1.3 Antibiotika und Resistenzen
Abb. 1.4: Angriffsmo¨glichkeiten fu¨r Aminoglycosid-modifizierende Enzyme; hier am
Beispiel von Gentamicin. ANT: Adenylylierung, APH: Phosphorylierung,
AAC: Acetylierung
Die Vielzahl der Resistenzgene la¨sst eine eindeutige Nomenklatur fu¨r diese Arbeit
unabdingbar erscheinen, was jedoch weltweit nicht von allen Arbeitsgruppen unter-
stu¨tzt zu werden scheint. Der Vergleich von Eintra¨gen in
”
GenBank“ und der unter
diesen Namen eingetragenen Sequenzen belegen dies. Bei unserer Arbeit orientieren
wir uns an der vorgeschlagenen Nomenklatur von Shaw et al. [134] und werden voll-
sta¨ndig auf die Verwendung von alternativen Namen verzichten, da diese zum Teil
keinen eineindeutigen Charakter aufweisen.
Drei Gene sind bereits beiYersinia pestis beschrieben worden: aac(3)-IVa, aph(3”)-
Ib und aph(6)-Id. Das erste bewirkt eine Resistenz gegenu¨ber Gentamicin und wurde
in Yersinia pestis von der Gruppe von Herrn Schweizer kloniert [37], die beiden zu-
letzt genannten Gene wurden auf einem Multiresistenz-Plasmid in einem Yersinia
pestis-Isolat auf Madagaskar von Marc Galimand et al. isoliert [59]. Gerade das
Auftreten eines solchen Isolats ließ die Wissenschaft aufhorchen und veranlasste die
Centers for Deasease Control and Prevention (CDC) zu einer Publikation, in der
sie zu erho¨hter Aufmerksamkeit auf das Vorhandensein a¨hnlicher natu¨rlicher Isolate
aufrufen [48].
Zusa¨tzlich zu erworbenen Genen besteht auch die Mo¨glichkeit fu¨r den Organismus
durch Mutation im Gen rpsL eine Streptomycinresistenz zu erwerben [21, 103],
was bereits mehrfach bei E. coli gezeigt werden konnte. Dieses Gen codiert das
ribosomale Protein S12. Stern et al. haben die Bindestellen zwischen 16SrRNA und
dem S12-Protein identifiziert, welche gleichzeitig die mo¨glichen Bindungsstellen fu¨r
das Antibiotikum Streptomycin darstellen [141]. Mutationen in diesem Protein, die
eine Resistenz gegen Gentamycin bewirken, konnten nicht gefunden werden. Auch
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konnte keine Kreuzresistenz zwischen Streptomycin und Gentamicin als Ergebnis
einer Mutation im Gen rpsL gezeigt werden [147, 61]. Jedoch wurde bei dieser Art
von Mutanten eine gleichzeitige Attenuation der Pathogenita¨t beobachtet [7], womit
ihnen beim Infektionsverlauf eine unbedeutende Rolle nachgesagt wurde.
1.4 Diagnostik in der klinisch-bakteriologischen
Routine
Infektionen, die von hochpathogenen Erregern hervorgerufen werden, verlaufen in
der Regel deutlich schneller als bei anderen klinischen Erregern. Hinzu kommt ein
schwerer Infektionsgrad und -verlauf. Aus diesem Grund ist eine schnelle und erre-
gerspezifische Behandlung beim Patienten unerla¨sslich.
Zu der routinema¨ßigen klinischen Diagnostik geho¨rt nach Erhalt einer Probe die
Erregerisolierung. Diese wird in der Regel auf Agarplatten u¨ber Nacht durchgefu¨hrt.
Die pha¨notypische Resistenzpru¨fung findet unmittelbar im Anschluss daran statt
und beno¨tigt eine weitere Inkubationsphase u¨ber Nacht. Dazu greift man entwe-
der auf kommerziell erha¨ltliche Systeme zuru¨ck oder bestimmt auf klassische Weise,
wie zum Beispiel durch den Agar-Diffusionstest oder den Mikro-Dilutionstest den
Isolat-spezifischen MHK-Wert. Bei diesem Wert handelt es sich um den Mindest-
Hemm-Konzentrationswert, der angibt, ab welcher Konzentration ein Antibiotikum
bei dem untersuchten Isolat wachstumshemmend wirkt. Dabei wird das Isolat in
Vertiefungen mit Na¨hrbouillion und einer ansteigenden Antibiotikumkonzentration
ausgesetzt. Nach einer Nacht-Bebru¨tung wird dann das Wachstum in jeder Vertie-
fung u¨berpru¨ft. Durchgefu¨hrt werden diese Tests gema¨ß den Standards DIN58940
Teil 8 oder CLSI M100-S15. Abbildung 1.5 zeigt ein bearbeitetes Foto einer Test-
platte mit 18 verschiedenen Antibiotika.
Da unter anderem wegen der mo¨glichen Bedrohung durch terroristische Anschla¨-
ge mit Infektionserregern neue Anforderungen hinsichtlich der Untersuchungsdau-
er in der Diagnostik entstanden sind, haben in den letzten Jahren neue Methoden
aus verschiedenen Forschungsbereichen zur Identifizerung und Resistenzbestimmung
















Unter einem DNA-Mikroarray oder
”
DNA-Chip“ versteht man eine Anordnung ei-
ner Vielzahl von einzelstra¨ngigen DNA-Moleku¨len, die an einer Oberfla¨che gebunden
sind. Diese Sonden oder
”
Fa¨ngermoleku¨le“ werden benutzt, um Test-DNA auf be-
kannte Sequenzen hin zu untersuchen, indem man das Prinzip der komplementa¨ren
Basenpaarung (Hybridisierung [95]) von DNA-Moleku¨len ausnutzt.
Eine erste derartige Hybridisierung gelang 1965 Gillespie und Spiegelman auf einer
Membran, welche mit nur einer Sonde durchgefu¨hrt wurde [62]. Dabei war jedoch
die Test-DNA an die Membran gekoppelt und eine Sonde in Lo¨sung. Noch heute
wird der methodisch gleich aufgebaute Southern-Blot [136] im Labor oft eingesetzt.
Auch hier wird lediglich mit einer Sonde hybridisiert.
Den entscheidenden Schritt zum Einsatz von mehreren Sonden gleichzeitig mach-
te Saiki et al. [126], als er 1989 die Hybridisierung von markierter Ziel-DNA an
17 auf einer Oberfla¨che fixierten Sonden beschrieb. Die Oberfla¨che des
”
reverse dot
blots“ war zu diesem Zeitpunkt ebenfalls noch eine Membran. Als es Schena et al.
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1995 gelang [130], Glas als Oberfla¨che zu verwenden und an diese DNA-Nukleotide
zu koppeln, war der Durchbruch fu¨r die Mikroarrays gelungen. Durch die Wahl eines
glatten Materials, das auf der gesamten Fla¨che die gleichen Eigenschaften aufwies,
war es mo¨glich, eine Miniaturisierung und Automatisierung zu entwickeln. 10.000
Sonden fixierte bereits so Schena et al. auf der Fla¨che eines Glasobjekttra¨gers [130].
Durch Weiterentwicklung der Oberfla¨chenchemie und in-situ-Synthesen sind heut-
zutage bis zu 1.3 Millionen Sonden auf einem Array zu finden (www.affymetrix.com).
Arrays werden aufgrund ihrer Sondendichte in zwei Gruppen aufgeteilt: Ein Ma-
kroarray hat weniger als 500 Spots/cm2 (
”
Features“/cm2), ein Microarray hingegen




Hergestellt wird ein Microarray entweder durch das Aufbringen von vorsyntheti-
sierten Sonden oder durch die bereits erwa¨hnte in-situ-Synthese.
Nicht nur anhand der Sondendichte werden die Arrays klassifiziert, sondern auch
im Hinblick auf die jeweilige Sondenla¨nge. Je nach untersuchter Fragestellung ko¨n-
nen lange Doppelstra¨ngige DNA-Moleku¨le (0.5 bis 2.0 kb),
”
Langmere“ (50 bis 70
nt) oder Oligonukleotide (10 bis 25 nt) als Sonden eingesetzt werden [171]. Die un-
terschiedlich eingesetzte La¨nge der Nukleotidsonden hat erheblichen Einfluss auf
die Sensitivita¨t und Spezifita¨t. Wa¨hrend lange Sonden wie PCR-Produkte eine
Sequenzhomologie von 80 bis 85% unterscheiden ko¨nnen und dabei ca. 1ng an
nachweisbarer Ziel-DNA beno¨tigen, kann man mit kurzen Oligonukleotiden (18 bis
25nt) Punkmutationen abfragen, was jedoch in der Regel einen vorherigen DNA-
Anreichungsschritt zum Beispiel in Form einer PCR mit sich zieht [171].
1.5.2 Herstellung von Mikroarrays
Um Mikroarrays herzustellen gibt es drei unterschiedliche Methoden: Die lichtgene-
rierte Herstellung ortsaufgelo¨ster Strukturen, die Adressierung von DNA-Moleku¨len
mittels elektrischer Ladung und die ortsaufgelo¨ste Mikrostrukturierung von modifi-
zierten Tra¨gern durch Mikrodispensierung. Bei dieser Arbeit wurde die Technik der
ortsaufgelo¨sten Mikrostrukturierung verwendet, welche na¨her erla¨utert werden soll.
Ortsaufgelo¨ste Mikrodispensierung
Bei der ortsaufgelo¨sten Mikrodispensierung auf modifizierten Tra¨gern werden bereits
synthetisierte DNA-Fragmente auf eine Oberfla¨che aufgebracht. Dabei besteht die
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Mo¨glichkeit der Nutzung des sogenannten Kontaktverfahrens, bei der die Oberfla¨che
wa¨hrend der Ablage der zu immobilisiernden DNA beru¨hrt wird. Dabei werden in
erster Linie Nadeln, Stifte und Mini-Pinzetten eingesetzt. Vor dem Benetzen des
Tra¨gers werden kleine Volumina durch Kapillarkra¨fte in Vertiefungen des Spotting-
”
Pins“ aufgenommen und durch repetitives Kontakten des Tra¨gers nach und nach
in kleinsten Volumina abgegeben.
Bei der kontaktfreien Variante wird a¨hnlich einem Tintenstrahldrucker die aufzu-
tragende Probe pra¨zise in kleinsten Volumina oberhalb der Oberfla¨che des Tra¨gers
abgegeben. Je nach angewendeter Technik ko¨nnen so Tropfen mit einem Volumen
im Picoliter-Bereich reproduzierbar auf eine Oberfla¨che aufgebracht werden. Ein
Verfahren, das solch kleine Volumina abgeben kann, ist die Piezo-Ink-Jet-Technik,
die den Gera¨ten der TopSpot-Technologie zugrunde liegt.
Zwingend bei der Technikwahl der ortsaufgelo¨sten Mikrodispensierung ist die Ver-
wendung von einer Immobilisierungsstrategie, um die spa¨teren Sonden auf der Tra¨-
geroberfla¨che zu fixieren.
Modifizierte Tra¨gero¨berfla¨chen
Als Alternative zur fotolithografischen Herstellung von Microarrays steht das ent-
wickelte Druck-Verfahren zu Verfu¨gung [64, 24, 20].
Abb. 1.6: Gela¨ufige funktionelle Gruppen. Von links nach rechts: Amino-, Aldehyd-,
Epoxy-Silane. (www.arrayit.com)
Hierbei werden die einzelnen Sonden zuvor synthetisiert und anschließend me-
chanisch auf eine Oberfla¨che aufgebracht. Um eine Fixierung der Sonden auf der
Oberfla¨che vornehmen zu ko¨nnen, wird in der Regel die Sonde mit einer chemischen
Modifikation (Bsp.: Amino- oder Phosphatgruppe) versehen. Die Wahl der Modifi-
kation ha¨ngt hierbei stark von der verwendeten Oberfla¨che ab. Als Grundsubstanz
der Oberfla¨che wird in der Regel ein Silanobjekttra¨ger verwendet, der mit verschie-
denen Reagenzien behandelt wird, um die funktionellen Gruppen auf der Oberfla¨che
gestalten zu ko¨nnen. Gela¨ufige Systeme der Oberfla¨chenchemie bei Microarrays sind
Aminosilan, Epoxysilan, Aldehyde, Thiocyanate und Derivate (Abb. 1.6). Einen gut
strukturierten U¨bersichstartikel vero¨ffentlichte Pirrung et al. [113].
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1.5.3 Markierung der zu untersuchenden DNA
Um die Menge der auf dem Microarray gebundenen DNA messen zu ko¨nnen, muss
die eingesetzte DNA markiert werden. Dies kann auf unterschiedliche Weise passie-
ren und findet in der Regel vor der Hybridisierung durch den Einbau von radioak-
tiven oder fluoreszenten Nukleotiden statt.
Nach der Hybridisierung und dem Abwaschen ungebundener DNA ist es somit
direkt mit Hilfe von Phosphoimagern oder Fluoreszenzscannern mo¨glich, gebundene
DNA nachzuweisen. Dieser Art des direkten Nachweises steht der indirekte Nachweis
gegenu¨ber.
Bei der indirekten Methode werden enzymatisch markierte Nukleotide in die Ziel-
DNA eingebaut; alternativ kann diese auch chemisch markiert werden. Nach der
Hybridisierung findet nun ein Nachweis der Markierung statt, indem man die vorher
eingebauten Moleku¨le beispielsweise durch ein fluoreszierendes Protein oder eine
Fa¨llungsreaktion nachweist. Erst nach Sichtbarmachung der Markierung kann diese
nachgewiesen werden.
Eine U¨bersicht u¨ber verschiedene Markierungs- und Detektionsmo¨glichkeiten mit
einem beispielhaften Literaturverweis zeigt Tabelle 1.2.
Wichtig bei allen eingesetzten Systemen ist eine hohe Reproduzierbarkeit mit ei-
ner stabilen Markierung sowie eine hohes Signal-Rausch-Verha¨ltnis und eine einfache
Handhabung. Neben der Verwendung von Chemilumineszenz, radioaktiver Isotope
oder spezifischer Enzymreaktionen ist die Fluoreszenzmarkierung so empfindlich,
dass sogar Einzelmoleku¨le detektiert werden ko¨nnen [151].
1.6 Microarrays in der Diagnostik
DNA-Microarrays stehen fu¨r Detektion im Multiplex-Maßstab. Mit ihnen ist es
mo¨glich, eine Vielzahl unterschiedlichster genetischer Informationen in einem Ex-
periment abzufragen und zu vergleichen. Gerade im Bereich
”
Genotyping“ sind in
letzter Zeit viele Arbeiten vero¨ffentlicht worden [104], die erkennen lassen, wieviel
Aufmerksamkeit dieser Technologie gewidmet wird. Der Fragestellung sind dabei
nur selten Grenzen gesetzt. Die Anwendung reicht von Genexpressionsstudien u¨ber
random hybridization fingerprints, vergleichende Genom-Hybridisierungen, Multi-
Locus-Sequence Typing, phylogenetische Studien bis hin zur Detektion von Genen
involviert in Virulenz, Antibiotikaresistenz oder Metabolismus.
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Gerade im Bereich der klinischen Diagnostik werden immer mehr Forschungs-
arbeiten vero¨ffentlicht, bei denen Microarrays verwendet werden. Im Bereich der
Identifikation von Mikroorganismen und deren Virulenzfaktoren sind dies zum Bei-
spiel die Organismen Listeria [157], Campylobacter spp.[156], B. anthracis [105, 28],
Influenza B [83] oder Virulenzfaktoren bei Staphylococcus aureus [132]. Auch fu¨r
Salmonella Serovare and E. coli wurden Arrays entwickelt [36].
Ebenso galt ein besonderer Augenmerk den Antibiotikaresistenzen und deren De-
tektion. Dabei wurden eine Vielzahl von Arrays entwickelt, welche sich in erster Li-
nie auf die Detektion von Resistenzgenen berufen [30, 158, 111, 36, 155]. Aber auch
Punktmutationen, die Resistenzen hervorrufen, wurden untersucht [168, 167, 47,
159, 65, 169, 17, 42]. Innerhalb dieser Arrays gibt es unterschiedliche Aufbaustrate-
gien, welche sich hinsichtlich der Sondenwahl unterscheiden. Wa¨hrend Yu [168, 167]
und Grimm [65] fu¨r jede zu untersuchende Nukleotid-Position vier Sonden einset-
zen, um alle vier mo¨glichen Nukleotide zu diskriminieren, verwenden Yue und Booth
nur zwei Sonden zur Unterscheidung von einer Wildtyp-Sequenz zu einer mutierten.
Dies spart zwar Kosten und Zeit bei Entwicklung und Produktion, aber ein neu auf-
tretender Basenpaaraustausch an einer bereits bekannten und untersuchten Stelle
wird nicht sofort erkannt.
Weitere Entwicklungen im Bereich der Real-Time-Hybridisierungen auf einer Ober-
fla¨che sind in Angriff genommen. Dabei soll die Hybridisierung online verfolgt wer-
den und somit schon wa¨hrend der Hybridisierung Mismatch- von Perfect-Match-
Sonden unterschieden werden ko¨nnen [14]. Auch weitere Verbesserungen der Sensi-
tivita¨t scheinen mo¨glich; so soll man mit Hilfe eines beschriebenen Assays [53] z.B.
eine einzelne Gen-Kopie nachweisen ko¨nnen.
1.7 Zielsetzung der vorliegenden Arbeit
Die Medikation von Personen nach Exposition oder zur Prophlaxe gegen hochpa-
thogene Bakterien muss schnellstmo¨glich und effektiv erfolgen [35, 123], wobei ge-
ma¨ß Empfehlungen Erreger-spezifische Antibiotika verabreicht werden. Bei B. an-
thracis sind dies Ciprofloxacin, Doxycyclin, Amoxicillin, Rifampin und Vancomy-
cin; bei Yersinia pestis Ciprofloxacin, Tetracyclin, Streptomycin und Gentamicin
[18, 19, 22, 63, 80, 81]
Da die Behandlung infizierter Personen in der Regel im klinischen Alltag ohne
U¨berpru¨fung der Resistenzeigenschaft des Erregers geschieht, ist eine Diagnostik
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zur U¨berpru¨fung dieser Eigenschaft als nu¨tzlich einzustufen.
Zu diesem Zweck sollten zuna¨chst, gemessen an der klinisch-pharmakologischen
Relevanz, mo¨gliche Resistenz-vermittelnde genetische Determinanten zusammen-
gestellt und diese aufgrund von Literaturrecherchen hinsichtlich ihres biologischen
Vorkommens beurteilt werden. Weiterhin sollte eine Auswahl relevanter Antibiotika-
Resistenz-vermittelnder Gene und Mutationen erstellt werden. Fu¨r diese Auswahl
sollten im Anschluss Sonden in-silico fu¨r den zuku¨nftigen Microarray entwickelt
werden.
Gleichzeitig mussten sowohl relevante Ciprofloxacin- als auch Rifampicin-resistente
Mutanten von B. cereus ATCC10987 selektiert werden, da keine resistenten Wil-
disolate vorhanden waren. Diese mussten pha¨notypisch und genotypisch charakte-
risiert werden. Fu¨r neu aufgetretene Mutationen sollten ebenfalls Sonden in-silico
entwickelt werden, um sie spa¨ter auf dem Microarray nachweisen zu ko¨nnen.
Gleiches galt fu¨r Yersinia pseudotuberculosis, bei dem Ciprofloxacin-resistente
Mutanten isoliert und anschließend geno- und pha¨notypisch untersucht werden muss-
ten. Im Anschluss daran sollten auch hier fu¨r alle bekannten und eventuell neu zu
beobachtenden Nukleotidpostionen mit Resistenz-vermittelnden Mutationen Son-
den zur spa¨teren Detektion und Identifikation erstellt werden.
Aus nachvollziehbaren Gru¨nden der Biosicherheit sollten diese notwendigen Mu-
tantenisolationen mit den Organismen Y. pseudotuberculosisund B. cereus durch-
gefu¨hrt werden und nicht mit B. anthracis oder Y. pestis.
Neben den Sonden zur Untersuchung von Punktmutationen sollten ebenfalls Son-
den fu¨r alle relevanten mo¨glichen erworbenen Resistenzgene erstellt und spa¨ter mit
Positivkontrollen evaluiert werden.
Fu¨r die Endanwendung war beabsichtigt, ein multiplexes Markierungsprotokoll
zu entwickeln, das es ermo¨glicht, die untersuchten Proben schnell, effizient und re-
produzierbar auf dem zuku¨nftigen Microarray nachzuweisen.
Der entstandene Microarray sollte abschließend mit vorhandenen DNAs von Ba-
cillus cereus, Bacillus anthracis und Misch-DNA anderer Resistenzgene tragender
Bakterien praxisnah evaluiert werden. Nach Erarbeitung einer passenden Auswert-
routine sollte vor allem die Hybridisierungskinetik und Reproduzierbarkeit des Sys-
tems getestet und bewertet werden.
Nach der Evaluierung des Microarrays zur Untersuchung mo¨glicher Resistenzen
bei Yersinia pestis und nach der Bestimmung der Reproduzierbarkeit, sollte in einer
durchgefu¨hrten Blind-Studie die klinische Endanwendung simuliert und das Ergeb-
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nis im Anschluss diskutiert werden.
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2.1 Material
2.1.1 Gera¨te
Tab. 2.1: verwendete Gera¨te und Hersteller
Gera¨t Firma
HeraSafe Reinraumbank Kendro, Hanau
MS1 Minishaker Roth, Karlsruhe
Thermomixer comfort Eppendorf, Hamburg
PTC 100 Biorad, Mu¨nchen
PTC 200 Biorad, Mu¨nchen
Dyad Biorad, Mu¨nchen
Mikrowelle Siemens, Mu¨nchen
Centrifuge 5017R Eppendorf, Hamburg
Wasserbad W13+D18 Thermo Electron, Karlsruhe
Feinwaage R180D Sartorius, Go¨ttingen
Magnetru¨hrer RH basic IKA, Staufen
pH-Meter WTW, Weinheim
Concentrator 5301 Eppendorf, Hamburg
GelDoc XR Biorad, Mu¨nchen
GenePix 4100 Axon Instruments, Union City,
CA, USA
Phosphoimager FLA-2000 Fujifilm, Japan
Bunsenbrenner flammy S Schu¨tt Labortechnik, Go¨ttingen
CMT-Hybridization Chamber Corning Inc. Corning NY, USA
Schu¨ttelinkubator TH30 Edmund Bu¨hler, Hechingen
PowerPac 1000 Biorad, Mu¨nchen
Fortsetzung na¨chste Seite ...
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Gera¨t Firma
Gelelektrophoresekammer Biometra, Go¨ttingen
Centrifuge 5804R Eppendorf, Hamburg
Cryobank Mast Diagnostica GmbH, Rein-
feld
UV-Crosslinker Vilbert Lourmant, Marne la Val-
lee, Frankreich
Heracool Heraeus Instruments, Du¨sseldorf
Wasserbad W80 Roth, Karlsruhe
SmartSpec Biorad, Mu¨nchen
Gene Pulser II Biorad, Mu¨nchen
2.1.2 Chemikalien
Tab. 2.2: verwendete Chemikalien und Hersteller
Chemikalien Hersteller
Agarose Invitrogen, Paisley, UK
Agarose NEEO Roth, Karlsruhe







Isopropanol JT Baker, Deventer, Holland
Ethanol Roth, Karlsruhe
Ethidiumbromid Sigma, Steinheim
Albumin, Bovine Sigma, Steinheim
DNA-Leiter 100bp ext. Roth, Karlsruhe














2.1.3 Enzyme und Reagenziensysteme
Tab. 2.3: verwendete Enzyme und Reagenziensysteme sowie deren Hersteller
Enzym/Reagenziensystem Hersteller / Lieferant
AmpliTaq Gold GE Healthcare Europe GmbH,
Mu¨nchen
HotTaq Peqlab Biotechnologie GmbH,
Erlangen
PCR-Puffer Gold II GE Healthcare Europe GmbH,
Mu¨nchen
Reaktionspuffer Y Peqlab Biotechnologie GmbH,
Erlangen
FluoroLinkTM Cy 5 dUTP GE Healthcare Europe GmbH,
Mu¨nchen
BigDye 3.1 Applied Biosystems
DNeasy Tissue Kit Qiagen, Hilden
Qiaquick PCR Purification Kit Qiagen, Hilden
Dye Spin Kit Qiagen, Hilden
Klenow exo-minus Biozym, Hess. Oldendorf
2.1.4 Software und Datenbanken
Tab. 2.4: verwendete Software und deren Hersteller
Software/Datenbank Hersteller/Quelle
Office 2000 Microsoft
Fortsetzung na¨chste Seite ...
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Basread Raytest GmbH, Straubenhardt
Aida Raytest GmbH, Straubenhardt
GenePixPro 4.1 Axon Instruments
BLAST www.ncbi.nlm.nih.gov/blast
CBNP Microbial Programm greengenes.llnl.gov/bbrp/html/
microbe.html








2.1.5 Puffer und Lo¨sungen
Alle Puffer werden mit deionisiertem Wasser angesetzt und soweit nicht anders
angegeben, autoklaviert und auf einen Liter aufgefu¨llt.
• 1-Methylimidazol-Lo¨sung, 50mM: wa¨ssrig, pH6
• SDS-Lo¨sung, 10%: wa¨ssrig
• 20x SSC, Stammlo¨sung (Sambrook et al 2001 [127]): 300mM Natriumcitrat,
3M NaCl, wa¨ssrig, pH 7,4
• 50x Tris-Acetat-EDTA-Puffer (TAE), Stammlo¨sung (Sambrook et al 2001
[127]) 2M Tris-Base, 2M Essigsa¨ure 100%, 50mM EDTA, wa¨ssrig
• Tris-HCl-Lo¨sung, 1M: wa¨ssrig, pH 8
• lowT-dNTP-Mix: 20pmol dATP, 20pmol dCTP, 20pmol dGTP, 10pmol dTTP,
20pmol Cy5-dUTP
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• Waschpuffer I: 2x SSC, 0,1% SDS
• Waschpuffer II: 2x SSC
• Waschpuffer III: 0,2x SSC
• Pra¨hyb-Puffer: 5xSSC, 1% BSA, 0,01%SDS
• TE-Puffer: 10mM Tris-HCl, 1mM EDTA, wa¨ssrig
• EDTA-Lo¨sung 0,5M: wa¨ssrig
• NaCl-Lo¨sung 5M: wa¨ssrig
2.2 Verwendete Bakteriensta¨mme und Plasmide
Tab. 2.5: U¨bersicht u¨ber die verwendeten Bakteriensta¨mme und Plasmide
Name relevante Quelle
Stamm bzw. Plasmid Gene
Bacillus cereus ATCC10987 wildtyp Dr. Klee, RKI, Berlin
Bacillus anthracis BA369 wildtyp Dr. Reissbrodt, RKI, Wernigerode
Bacillus anthracis BA338 wildtyp Dr. Reissbrodt, RKI, Wernigerode
Bacillus anthracis BA340 wildtyp Dr. Reissbrodt, RKI, Wernigerode




Yersinia pestis IP554, IP568,
IP670
wildtyp Prof. Appel, BfR, Berlin




Staphylococcus aureus 169-01 tet(K), tet(M) RKI, Wernigerode
Enterococcus faecalis UW700 vanB RKI, Wernigerode
Enterococcus faecium UW1342 vanA, tet(L) RKI, Wernigerode
Escherichia coli • R27 tet(B) RKI, Wernigerode
Fortsetzung na¨chste Seite ...
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Name relevante Quelle
Stamm bzw. Plasmid Gene
Escherichia coli TOP10 •
pCR1-Blunt II-TOPO::tet(D)
tet(D) Prof. Schwarz, FAL, Neustadt [55]
Escherichia coli • T99138 aac(3)- IIa Dr.Tietze, RKI, Wernigerode
Escherichia coli • pIE723 ant(2”)-Ia Dr.Tietze, RKI, Wernigerode
Escherichia coli • pIE970 ant(3”)-Ia Dr.Tietze, RKI, Wernigerode
Escherichia coli • RSF1010 aph(3”)-Ia, aph(6)-Id Dr.Tietze, RKI, Wernigerode
Escherichia coli • pBR322 tet(C) Dr.Tietze, RKI, Wernigerode
pGM160 aac(3)-Ia Prof. Piepersberg, Wuppertal
pHP45 aac(3)-IVa Prof. Piepersberg, Wuppertal
2.3 Anzucht der verwendeten Bakterien
In dieser Arbeit wurden die folgenden Na¨hrmedien verwendet. Dabei handelt es sich
um Standardna¨hrmedien, welche von der Firma Oxoid beziehungsweise Invitrogen
(im Falle von S.O.C.-Medium) erworben und gema¨ß Protokoll aufbereitet wurden.






2.4 Selektion von Mutanten
2.4.1 Selektion von Rifampicin-resistenten Mutanten
Die UV-Induzierung, Selektionierung und Charakterisierung von Rifampicin- resis-
tenten B. cereus wurde analog zu den Versuchen von Vogler et al. [154] vorgenom-
men (Abb. 2.1). Dazu wurde eine 10ml Na¨hrbouillion mit dem Wildtypstamm B.
cereus ATCC10987 angeimpft und fu¨r 2,5 Stunden bei 37◦C auf einem Schu¨ttler
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inkubiert. Die so erhaltene Lo¨sung mit einer Zelldichte von ca. 1, 5 ∗ 105 Zellen
(McFarland 0,5) wurde in eine sterile leere Petrischale u¨berfu¨hrt und nach Abnah-
me von 500µl mit 29mJ UV-Licht der Wellenla¨nge 356nm bestrahlt. Die verblei-
benden 9,5ml wurden nach der Bestrahlung in 500µl Aliquots aufgeteilt, um die
Unabha¨ngigkeit der entstandenen Mutanten spa¨ter gewa¨hrleisten zu ko¨nnen. Alle
Aliquots wurden u¨ber Nacht in einem Thermomixer u¨ber Nacht bei 37◦C inkubiert.
Pro Aliquot wurde jeweils eine Platte Mu¨ller-Hinton-Agar mit einer Konzentration
von 150µg/ml Rifampicin am na¨chsten Tag mit 100µl beimpft. Nach einer 48h Be-
bru¨tung bei 37◦C wurde von jeder Platte maximal ein gewachsener RIF-resistenter
Klon isoliert und genotypisch durch PCR und anschließende Sequenzierung des Gens











Abb. 2.1: Schematischer Ablauf der Herstellung von RIF-resistenen Mutanten
Zur genotypischen Charakterisierung wurde der fu¨r die RIF- Resistenz- vermit-
telnde Mutationen relevante Sequenzabschnitt des rpoB -Gens mit den Primern
rpoB1 - F und rpoB1 - R (Anhang A1) amplifiziert und sequenziert.
2.4.2 Selektion von Ciprofloxacin-resistenten Mutanten
Die Selektion von spontanen Ciprofloxacin-resistenten Mutanten wurde vergleichbar
zu Price et al. [115] auf Ciprofloxacinhaltigen Na¨hrmedien durchgefu¨hrt (Abb. 2.2).
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Abb. 2.2: Schematischer Ablauf der Selektionierung auf CIP-haltigem Medium
Nach Bestimmung des MHK-Werts des Ausgangsstamms B. cereus ATCC10987
wurden die Sta¨mme u¨ber Nacht bei 37◦C in Na¨hrbouillion als Vorkultur bis zu ei-
ner Zelldichte von 1, 5 ∗ 1011 Zellen angereichert. Von dieser Vorkultur wurden nun
100µl auf Mu¨ller-Hinton-Agar mit einer CIP-Konzentration von 0,25µg/ml ausplat-
tiert. Nach erfolgreicher Bebru¨tung wurde eine Kolonie auf MH-Agar mit dersel-
ben CIP-Konzentration isoliert und nach erneuter Anzucht molekularbiologisch und
physiologisch charakterisiert. Dabei wurde zum einen eine PCR-Reaktion mit den
Primern fu¨r das Gen gyrA, gyrB, parC und parE durchgefu¨hrt und anschließend
das erhaltene Produkt sequenziert, um mo¨gliche Mutationen erkennen zu ko¨nnen.
Zur pha¨notypischen Charakterisierung wurde der MHK-Wert fu¨r CIP mittels ei-
nes MHK-Mikrobouilliontests bestimmt und die Stabilita¨t der Mutation durch eine
dreifache Zwischenkultivierung auf CIP-freiem Na¨hrmedium durchgefu¨hrt. Nach er-
folgreichem Abschluss der Untersuchungen wurden die erhaltenen Mutanten erneut
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angereichert und auf MH-Agar mit einer Konzentration an CIP ausgestrichen, wel-
che die zwei- bis dreifache Menge des bestimmten MHK-Wertes aufwis.
Die Selektion von Ciprofloxacin-resistenten Y. pseudotuberculosis wurde analog zu
Bacillus cereus durchgefu¨hrt mit der Abwandlung, dass die Inkubationstemperatur
bei 30◦C lag und nur eine Generation an Mutanten isoliert wurde. Desweiteren
wurde die genotypische Untersuchung bei Y. pseudotuberculosis auf das Gen gyrA
beschra¨nkt.
Alle verwendeten Primer sind in Anhang A 1 aufgefu¨hrt.
2.5 Mikrobiologische Techniken
2.5.1 MHK-Mikrobouilliontest
Die Mindest-Hemm-Konzentrationen (MHK-Wert) der untersuchten Organismen
auf bestimmte Antibiotika wurde gema¨ß der Bestimmung M100-S15 des Clinical
and Laboratory Standards Institute (CLSI) durchgefu¨hrt.
Zur Bestimmung des MHK-Werts eines isolierten Stammes wurden zwei bis drei
Kolonien als Inoculum in 5ml Na¨hrbouillon fu¨r drei Stunden bei 37◦C auf einem
Schu¨ttler angezogen. Diese Lo¨sung wird auf 0,5 McFarland-Standard Barium-Sulfate
Turbidity ( = 1, 5∗108 Zellen/ml ([149])) mit Na¨hrbouillion eingestellt. Zur Bestim-
mung des MHK-Werts wurden 50µl dieser Zellsuspension mit 5ml NaCl-Lo¨sung
verdu¨nnt (1:100) (Endkonz. 1, 5 ∗ 106 Zellen/ml). 1µl dieser Suspension wurde je-
weils in ein well einer pra¨parierten Mikrotiterplatte pipettiert und bei 37◦C u¨ber
Nacht bebru¨tet. Die einzelnen wells der Mikrotiterplatten sind befu¨llt mit 50µl MH-
Na¨hrbouillion und weisen eine aufsteigende Konzentration an Antibiotikum auf.
2.5.2 Herstellung elektro-kompetenter Zellen
Bakterielle Zellen sind unter gewissen Umsta¨nden dazu befa¨higt, freie DNA aus dem
umgebenden Milieu aufzunehmen und gegebenfalls in ihr Genom zu integrieren. Um
die bakteriellen Zellen
”
kompetent“ fu¨r die Aufnahme von DNA zu machen, wurde




2 Material und Methoden
• Glycerol, 10%, steril, eiskalt
• H20, steril, eiskalt
• Yersinia- und E.coli -Zellen DH5a
Durchfu¨hrung: Zur Gewinnung der kompetenten Yersinia-Zellen wurden 25ml
Luria Bertani-Medium mit einer Vorkultur angeimpft und bis zu einer OD600 0,4 bis
0,6 bei 27◦C angezogen. Bei Escherichia coli DH5α wurde Luria Bertani-Medium
mit Glucose bei einer Temperatur von 37◦C verwendet. Die Zellen wurden durch
Zentrifugation geerntet (5000rpm, 10min, 4◦C). Das Pellet wurde zweimal mit eis-
kaltem sterilen H20 (25ml) gewaschen und anschließend zweimal mit 10% sterilem
Glycerol in einem 1,5ml Reaktionsgefa¨ß (3min, 14000rpm, 4◦C). Die gewaschenen
Pellets wurden in 80µl 10% sterilem Glycerol resuspendiert, in Aliquots zu je 40µl
aufgeteilt und sofort bei -80◦C eingefrostet.
2.5.3 Transformation mittels Elektroporation
Viele eingesetze Techniken in der Molekularbiologie erfordern das Einbringen frem-
den Gen- oder Proteinmaterials. Da die Phospholipid-Doppelschicht der Plasma-
membran eine hydrophobe Außen- und Innenschicht besitzt, sind alle polar gelade-
nen Moleku¨le, einschließlich DNA und Protein nicht imstande durch die Membran
ins Zellinnere einzudringen.
Viele Methoden sind entwickelt worden, um diese Membran zu u¨berwinden und
die Integrierung von Fremd-DNA bzw. Protein zu ermo¨glichen. Eine solche Methode
ist die Elektroporation. Das Konzept der Elektroporation basiert auf der verha¨lt-
nisma¨ßig schwachen Natur der hydrophoben Phospholipid-Doppelschicht und ihrer
hydrophilen Interaktionen sowie der Fa¨higkeit, sich nach Sto¨rung wieder spontan
zusammenzusetzen. So kann eine schnelle Spannungsspitze Bereiche der Membran
voru¨bergehend sto¨ren und polaren Moleku¨len das Passieren der Barriere ermo¨gli-
chen. Durch das schnelle Versiegeln der Membran bleibt die Zelle weiterhin intakt
und lebensfa¨hig.
Material:





• Elektroporationsku¨vette (0,2cm Kondensatorenabstand)
• Gentamicin (20µg/ml)-MH-Agarplatten
Durchfu¨hrung: 40µl kompetente Zellen wurden mit 1 bis 2µg Plasmid-DNA ver-
mischt und der Ansatz in eine Elektroporationsku¨vette vorsichtig u¨berfu¨hrt. Die
Elektroporation wurde unter folgenden Bedingungen durchgefu¨hrt: Spannung 2400V,
Widerstand 200Ω, Kapazita¨t 25µF, optimale Entladungszeit: 5,0msec bei Yersinia
bzw. 2400V, 400Ω, 25µF; 10msec bei E. coli. Sofort nach der Elektroporation wur-
den die Yersinia-Zellen im vorgewa¨rmten S.O.C.-Medium bei 27◦C fu¨r eine Stunde
und die E.coli -Zellen bei 37◦C fu¨r zwei Stunden inkubiert und anschließend auf




• Proteinase K 15mg/ml
• Ethanol 90 bis 100%
• Qiagen DNeasy Tissue Kit
• Lysostaphin
Durchfu¨hrung: Die DNA der untersuchten Organismen wurde mit dem Qiagen
DNeasy Tissue Kit gewonnen. Mit Ausnahme der Staphylokokken, bei denen an-
stelle von Lysozym Lysostaphin eingesetzt wurde, sind alle anderen Organismen
gleich ihres Gram-Fa¨rbungs-Verhaltens gema¨ß dem Extraktionsprotokolls fu¨r Gram-
negative Organismen behandelt worden.
2.7 DNA-Quantifizierung
Die Quantifizierung von doppelstra¨ngiger DNA wurde je nach Fragestellung entwe-
der fotometrisch [127] oder mittels eines fluoreszenten Farbstoffs durchgefu¨hrt.
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2.7.1 PicoGreen von Molecular Probes
Bei dem in dem PicoGreen dsDNA Quantitation Reagent vorhandenen Farbstoff
handelt es sich um ein Fluophor, welches sich weder an einzelstra¨ngige DNA, noch
an RNA anlagern kann. Die Exzitationswellenla¨nge liegt bei diesem Farbstoff bei
480nm und die Emissionswellenla¨nge bei 520nm. Mit Hilfe dieses Assays ist es mo¨g-
lich, DNA-Konzentrationen in einem Bereich von von 25pg/ml bis 1000ng/ml zu
messen. Die Messung erfolgt in Mikrotiterplatten; die Fluoreszenz wird mit Hil-
fe des Fluoreszenzscanners aufgezeichnet und mit der Software Aida gegen einen
bekannten Mengenstandard bestehend aus λ-DNA verglichen und berechnet.
2.8 Amplifizierung der DNA durch PCR
Die Replikation der DNA durch eine hitzestabile Taq-DNA-Polymerase findet bei
der optimalen Temperatur des Enzyms statt (72◦C). Die DNA-Polymerase kata-
lysiert den nukleophilen Angriff des 3’- OH- Endes des Primers auf das innerste
Phosphoratom des neuen Desoxyribonucleotidtriphosphats (dNTP). Der Elongati-
on folgt die Trennung des neusynthetisierten Strangs vom Template durch Schmel-
zen. Der Prozess kann mehrere Male wiederholt werden, was zu einer exponentiellen
Vermehrung des gewu¨nschten DNA-Segmentes fu¨hrt.
Lo¨sungen:
• 10x PCR Reaktionspuffer II
• 10x Reaktionspuffer Y
• dNTP-Lo¨sung (10 mM)
• BSA 0,1%
• Primerlo¨sung 50 µM Primer
• MgCl2-Lo¨sung (25 mM)
• HotStart Taq-Polymerase (5 U/µl)
• Taq-DNA-Polymerase Gold (5 U/µl)
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Tab. 2.6: PCR-Ansatz fu¨r einzelnes Gen und Yersinia-Multiplex-PCR
Komponente Volumen (µl) Endkonzentration
10x Reaktionspuffer Y 5 1x
dNTP 10mM 1 0,2mM
Primer vorwa¨rts 50µM, je 1 1µM
Primer ru¨ckwa¨rts 50µM, je 1 1µM
Template 1-2 ca. 4ng
HotStart Taq (5Uµl) 0,25 1,25U
H20 ad 50µl
Tab. 2.7: PCR-Ansatz fu¨r Bacillus-Multiplex-PCR
Komponente Volumen (µl) Endkonzentration
10x Reaktionspuffer II 5 1x
dNTP 10mM 3 0,6mM
MgCl2-Lo¨sung 25mM 8 4mM
BSA 0,1% 5 0,01%
Primer vorwa¨rts je 50µM 1 1µM
Primer ru¨ckwa¨rts je 50µM 1 1µM
Template 1-2 ca. 4ng
AmpliTaq Gold (5Uµl) 0,25 1,25U
H20 ad 50µl
Fu¨r jeden im Anhang A 1 aufgelisteten Primer wurde bei einem Einzelansatz der
in Tabelle 2.6 bzw 2.7 aufgefu¨hrte Ansatz pipettiert. Dabei wurde in der Regel 1 bis
2µl DNA der no¨tigen Verdu¨nnung eingesetzt. Als Standard-PCR-Programm wurde
der in Tabelle 2.8 dargestellte Programmablauf gewa¨hlt:
Tab. 2.8: PCR-Programm
Programmschritt Denaturierung Annealing Extension Zyklen
1 96◦C, 7min 54◦C, 30sec 72◦C, 30sec 1
2 96◦C, 30sec 54◦C, 30sec 72◦C, 30sec 28
3 96◦C, 30sec 54◦C, 30sec 72◦C, 7min 1
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Durchfu¨hrung: Der PCR-Ansatz wurde entsprechend den Tabellen 2.6 und 2.7
vorbereitet. Als Negativkontrolle wurde in der Regel ein PCR-Ansatz ohne zugege-
bene DNA mitgefu¨hrt.
2.9 U¨berpru¨fung der Amplifikate
2.9.1 Gelelektrophorese







• Standardgro¨ßenmarker 100bp ext. (0,25 µg/µl)
Durchfu¨hrung: Die Elektrophorese wurde mit 15 bis 20V pro cm Laufla¨nge durch-
gefu¨hrt. Im Anschluss wurde das Gel fu¨r 15 Minuten in einer 2%igen Ethidiumbro-
midlo¨sung gefa¨rbt, unter UV-Licht fotografiert und das Ergebnis archiviert.
2.9.2 Sequenzierung
Zur Verifizierung der PCR-Reaktion wurde eine Sequenzierung der erhaltenen Am-
plifikate durchgefu¨hrt. Dazu wurden alle bei einer Polymerasekettenreaktion gewon-
nenen Amplifikate sequenziert und die erhaltenen Sequenzen mit der Datenbank
des National Centers for Biotechnology Information (NCBI) mittels einer BLAST-
Analyse verglichen. Im Verlauf dieser Arbeit wurde das Cycle Sequencing selbst
durchgefu¨hrt, wa¨hrend die sich anschließenden Aufreinigungen und Sequenzierun-
gen von einem Sequenzierservice im Hause an Kapillarsequenzierern (ABI 3001b)
durchgefu¨hrt wurden.
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Das verwendete Cycle Sequencing ist ein enzymatisches Verfahren zur DNA-
Sequenzierung. Dabei werden zu der zu sequenzierenden Probe Primer, eine DNA-
Polymerase und unterschiedliche fluoreszenzmarkierte Dideoxynukleotide und Deoxy-
nukleotide in einem Puffer hinzugegeben. Wird anstelle eines Deoxynukleotides ein
Dideoxynukleotid eingebaut, so bricht die Elongation nach diesem ab, da die DNA-
Polymerase zur Verla¨ngerung mit weiteren Nukleotiden ein freies 3’-OH-Ende be-
no¨tigt, welches an einem Dideoxynukleotid fehlt.
Bei der anschließenden Kapillarelektrophorese wandern die erhaltenen DNA- Frag-
mente gema¨ß ihrer negativen Ladung und korrespondierend zu ihrer Gro¨ße durch
die Kapillare und werden von einem Laser angeregt. Die Emissionsspektren werden
von einer CCD-Kamera aufgefangen und von einem Computer ausgewertet. Somit
wird die Nukleotidabfolge bestimmt.
Lo¨sungen
• DNA 20ng
• BigDye R© 2µl
• Primer 1µl
• ddH2O ad 10µl
Durchfu¨hrung: Die zu sequenzierende DNA wurde gereinigt und ihre Konzentra-
tion durch Gelelektrophorese bestimmt. Im Anschluss daran wurde der Reaktions-
ansatz in einem PCR-Reaktionsgefa¨ß gemischt und die Sequenzierungsreaktion im
Thermocycler gestartet.
Tab. 2.9: Sequenzier-Programm
Programmschritt Denaturierung Annealing Extension Zyklen
1 96◦C, 10sec 50◦C, 5sec 60◦C 4min 25
2.9.3 Markierung mit Cy5dUTP
Um spa¨ter an Sonden gebundene DNA nachweisen zu ko¨nnen, muss die zu un-
tersuchende DNA markiert werden. Hier wurden in einer enzymatischen Reaktion
Cy5-dUTP in die DNA eingebaut. Bei einem Klenowfragment exo-minus handelt
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es sich um die DNA-Polymerase II von Escherichia coli, der sowohl die 3’-5’ Exo-
nuclease als auch die 5’-3’ Exonuclease als Korrekturlesemechanismus fehlt. Lagert
sich das Klenowfragment an ein gebundenes Oligonukleotid an, so kann es an des-
sen 3’-OH-Ende ein zu dem markierenden DNA-Strang komplementa¨res Nukleotid
anha¨ngen. Wird nun beispielsweise anstelle eines unmarkierten dTTP ein markier-
tes dUTP eingebaut, so la¨sst sich der neu synthetisierte Strang entsprechend der
Markierung nachweisen. Da es sich bei dem hier verwendeten Cy5 um eine fluor-
phore Gruppe handelt, kann die erfolgte Reaktion mit einem Fluoreszenzscanner
u¨berpru¨ft werden.
Lo¨sungen:
• ca. 300ng DNA
• lowT-dNTP-Mix 4µl
• Klenow exo-Fragment 20U
• Klenow-Puffer 10x 5µl
• ddH2O ad 50µl
• Qiaquick PCR Purification Kit
Durchfu¨hrung: Der Markierungsansatz wurde gema¨ß Tabelle 2.10 vorbereitet und
nach einer drei-minu¨tigen Denaturierung in einem kochenden Wasserbad sofort auf
Eis gestellt. Nach Zugabe von 4µl lowT-dNTP-Mix und 20U Klenowfragment wurde
die Lo¨sung gut gemischt, kurz zentrifugiert und fu¨r 30min bei 37◦C inkubiert.
Nach einer Aufreinigung mit dem Reinigungskit, um unverbrauchte Nukleotide
abzutrennen, konnte ein erfolgreiche Ergebnis der Markierungsreaktion nach einer
Gelelektrophorese mittels eines Fluoreszenzscanners u¨berpru¨ft werden.
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Tab. 2.10: Markierungsreaktionsansatz
Komponente Volumen (µl) Endkonzentration
10x Klenowpuffer 5 1x
lowT-Mix (500µM) 4 40µM
Primer je 50µM 1 1µM
Template 1-2 ca. 300ng
Klenow exo-minus(20Uµl) 1 0,4
H20 ad 50µl
2.9.4 Bestimmung der Einbaurate
Um ein mo¨glichst starkes Hybridisierungssignal zu erhalten, beno¨tigt man eine große
Menge an markierter DNA. Um festzustellen, wie effizient die Markierungsreaktion





Durchfu¨hrung: Zuna¨chst wurden die markierte DNA und der Mengenstandard
gema¨ß den Instruktionen des PicoGreen-Kits in Microtiterplatten vorbereitet. Der
Cy5-Standard wurde ebenfalls analog zur Beschreibung des Kits behandelt, mit der
Ausnahme, dass zu den Proben des Standards kein PicoGreen zugegeben wurde. Die
so pra¨parierte Microtiterplatte wurde im Anschluss mit dem Fluorimager zuna¨chst
bei 535nm und anschließend bei 635 nm gescannt. Die darauf folgende Quantifizie-
rung des erhaltenen Bilds erfolgte mit der Aida-Software. Da durch die Software die
DNA-Massen in
”
ng“ angegeben wurde und die vorhandene Cy5-Menge in
”
pmol“,
wurden die erhaltenen DNA-Massen in
”
pmol“ umgerechnet. Dabei wurde die For-
mel 2.1 angewendet:
pmol = ng/(nt ∗ 324, 5) (2.1)
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mit nt = Anzahl der Nukleotide
ng = PCR-Produktmasse in ng
pmol = PCR-Produktmenge in pmol
Die Einbaurate E ergibt sich nun aus dem Verha¨ltnis der Anzahl der eingebauten






2.10.1 Kopplung der Sonden an die Oberfla¨che
Zur Immobilisierung der Sonden auf der Oberfla¨che wurden diese mit einer Phos-
phatgruppe am 5’-Ende bei der Synthese modifizert. Unter Anwendung von 1-Ethyl-
3-[3-dimethylaminopropyl]carbodiimide (EDC)-Chemie wurde diese Gruppe akti-
viert, durch das Spotten auf den Tra¨ger aufgebracht und an die Aminofunktion des
modifizierten Silanobjekttra¨gers kovalent gekoppelt [131].
Im Spottingpuffer enthaltenes DMSO wird zur Erho¨hung der Viskosita¨t der Flu¨s-
sigkeit eingesetzt, mit dem Zweck, spa¨ter auf dem Objekttra¨ger eine langsamere und
gleichma¨ßigere Verdunstung des Lo¨sungmittels zu erhalten, was dann wiederum eine




• Methylimidazol, pH 6,0
Durchfu¨hrung: Die verwendeten Sonden wurden mit 2x Spottingpuffer (12,5%
DMSO, 15mM Methylimidazol, 2,5mg/ml EDC) zu einer Endkonzentration von
30µM verdu¨nnt und anschließend in den Druckkopf des Arrayers gefu¨llt.
2.10.2 Spotten der Microarrays
Die verwendeten Microarrays wurden mit einem TopSpot-Gera¨t hergestellt. Dabei
handelt es sich um ein Gera¨t, das u¨ber ein Piezoelement ein Druckmodul steuert,
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welches bis zu 1pl kleine Volumina der Sondenlo¨sung auf eine Tra¨geroberfla¨che ab-
geben kann. Das Spotten wurde fu¨r die Vorversuche in unserem Labor durchgefu¨hrt
und fu¨r die endgu¨ltige Version des Bacillus-anthracis-Resistenzchips von unserem
Kooperationspartner, dem Fraunhofer Institut fu¨r Biomedizin Technik in Bergholz-
Rehbru¨cke.
Abb. 2.3: Fotos der verwendeten Spotter (TopSpot Modular Arrayer am Fraunhofer
IBMT, links; TopSpot E, Mitte) und 24er Druckkopf (rechts)
Abbildung 2.3 zeigt Bilder der verwendeten Spotter und eine Vergro¨ßerung ei-
nes verwendeten Druckkopfs. Fu¨r den Druckvorgang auf Nexterion A+ Slides wur-
den fu¨r den TopSpot Modular Arrayer folgende Parameter verwendet: Stroke: 69%,
Spannung: 8,28ms Ho¨he: 14,8µm. Fu¨r den TopSpot E waren die Spottingparameter:
Downspeed: 380µm/ms, Stroke: 50µm, Holdtime: 20µs, Upspeed: 7µm/ms.
2.10.3 Layout
Um eine Aussage u¨ber die Reproduzierbarkeit treffen zu ko¨nnen, wurden von den
Sonden beim Spottingvorgang ra¨umlich getrennte Replikate auf der Hybridisierungs-
fla¨che abgesetzt. Bei dem Microarray
”
BaRes“ waren dies vier, bei dem Microarray
”
Ypres“ waren dies sechs Replikate (Abb. 2.4).
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Abb. 2.4: Layout des Mikroarrays. Jeweils zwei Arrays wurden auf einen Slide ge-
spottet. In diesen waren je nach Projekt vier bzw. sechs ra¨umlich vonein-
ander getrennte Sondenreplikate aufgebracht worden
”
BaRes“ - Bacillus anthracis-Resistenzchip
Abb. 2.5:
”
BaRes“-Spottingplan. Derselbe Block wurde viermal gespottet, um Qua-
druplikate zu erhalten
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Das in Abbildung 2.5 dargestellte Spottinglayout wurde viermal auf einer Fla¨che von
20x20mm aufgebracht (Abb. 2.4), um ra¨umlich voneinander getrennte Quadrupikate
zu erhalten. Alternativ ist das Layout auch in Anhang A 3 dargestellt.
”
YpRes“ - Yersinia pestis -Resistenzchip
Das Layout aus Abbildung 2.6 wurde fu¨r diesen Microarray sechsmal als ra¨umlich
voneinander getrennte Hexa-Replikate auf einer Fla¨che von 20x20mm aufgebracht.
Alternativ ist das Layout des Microarrays auch in Anhang A 4 dargestellt.
Abb. 2.6:
”
YpRes“-Spottingplan. Derselbe Block wurde sechsmal gespottet, um
Hexa-Replikate zu erhalten
2.11 Hybridisierung auf dem Microarray
2.11.1 Pra¨hybridisierung
Die Pra¨hybridisierung wird zur Verminderung der Hintergrundfluoreszenz durchge-
fu¨hrt. Dabei wird der Objekttra¨ger in unserem Fall mit Rinderserumalbumin (BSA)
beschichtet. Das zu hybridisierende Produkt kann somit nicht mehr unspezifisch an
den Glasobjekttra¨ger binden.
Lo¨sungen:
• SSC (Natrium - Natrium-Citrat) 20x
• BSA (Rinder-Serum-Albumin)10%
• ddH2O
• SDS (Natrium-Dodecylsulfat)-Lsg 10%
• Isopropanol 100%ig
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Tab. 2.11: Pra¨hybridisierungsansatz
Reagenz Menge (µl) Endkonzentration
SSC 20x 12,5 5x
BSA 10% 5 1%
SDS 10% 0,05 0,01%
H2O 32,5
Durchfu¨hrung: Der gespottete Array wurde fu¨r 30 Minuten bei 33◦C im Pra¨hybri-
disierungspuffer inkubiert. An diesen Vorgang schlossen sich ein dreimaliger Wasch-
schritt mit ddH2O und ein einmaliger Waschschritt mit Isopropanol an. Nach der
anschließenden Trockenzentrifugation war der Array fu¨r eine Hybridisierung vorbe-
reitet.
2.11.2 Hybridisierung
Wa¨hrend der Hybridisierungsreaktion lagert sich die Ziel-DNA an den revers kom-
plementa¨ren DNA-Sonden an. Dazu gilt es, stringente und konstante Hybridisie-
rungsbedingungen aufrecht zu erhalten, um eine mo¨glichst optimale und spezifische
Anlagerung zu bewirken.
Lo¨sungen:
• SSC (Natrium - Natrium-Citrat) 20x
• Tric-HCl 1M
• SDS (Natrium - Dodecylsulfat)-Lsg 10%
• Cy5-(markierte) DNA (bestehend aus Multiplexansa¨tzen 1 und 2)
Tab. 2.12: Hybridisierungsansatz
Reagenz Menge (µl) Endkonzentration
SSC 20x 2,8 2,8x
Tris-HCl 1M 0,4 0,02M
SDS 10% 0,4 0,2%
Cy5-DNA Multiplex 1 11,2
Cy5-DNA Multiplex 2 5,2
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Durchfu¨hrung: Die Cy5-markierte DNA und die restlichen Reagenzien wurden
gema¨ß Tabelle 2.12 vermischt und fu¨r drei Minuten bei 95◦C aufgekocht. Danach
wurde diese Hybridisierungslo¨sung auf die Spots des Microarrays pipettiert, mit ei-
nem Lifterslip bedeckt und in einer Corning Hybridisierungskammer eingeschlossen
(Abb. 2.7). Um eine gesa¨ttigte Luftfeuchtigkeit in der Kammer zu gewa¨hrleisten,
wurden in die vorgesehenen Reservoirs zusa¨tzlich je 20µl ddH2O pipettiert. Zur Hy-










Um die wa¨hrend der Hybridisierung nicht angelagerten markierten DNA-Moleku¨le





2 Material und Methoden
• Waschpuffer II
• Waschpuffer III
Durchfu¨hrung: Der hybridisierte Array wurde zuna¨chst in Waschpuffer I (5 min,
RT) inkubiert. Es folgten Waschpuffer II (5 min, RT) und III (5 min, RT). Durch
kra¨ftiges Spu¨len mit ddH2O wurde verbliebenes SSC von der Microarrayoberfla¨che
abgewaschen. Getrocknet wurde der Microarray durch Zentrifugation.
2.12 Auslesen
Die Auswertung der hybridisierten DNA-Microarrays erfolgte mit dem Chipreader
Axon 4100 und der Software GenePixPro 4.1. Dabei wurde der Microarrayslide
in den Scanner eingelegt und mit Laserlicht der Wellenla¨nge 635nm angeregt. Die
Emission wurde aufgezeichnet und als Bild verarbeitet.
Nach dem Scannen der Spots wurde eine Analysesoftware gestartet, die hybridi-
sierte Spots des Arrays erkannt und ihre Intensita¨t gemessen hat. Anhand des Zah-
lenwerts der Intensita¨t ist eine objektive Aussage u¨ber die Hybridisierung mo¨glich.
Um zu dieser zu gelangen, muss das Programm jedoch einige Rechenoperationen
durchfu¨hren. Im ersten Schritt erkennt das Programm die Spots (Abb. 2.8). Da-
mit ist die Grenze des Spots festgelegt und seine Intensita¨t kann berechnet werden.
Hierbei wird die definierte Fla¨che in Pixel aufgeteilt und die Intensita¨t fu¨r jeden
Pixel bestimmt.
Da in einer Hybridisierung jedoch aufgrund der verwendeten Methodik Unter-
schiede der Hybridisierungsbedingungen auf dem Chip zur Wirkung kommen ko¨n-
nen - beispielsweise ein unterschiedlich stark fluoreszierender Hintergrund - und
dieser von der Software bei der Intensita¨tsbestimmung jedes einzelnen Pixels mit
erfasst wird und somit in die Berechnung eingeht, muss die Hintergrundfluoreszenz
von der Pixelintensita¨t subtrahiert werden.
NettointensitaetSpot = IntensitaetSpot − IntensitaetHintergrund (2.3)
Um nun die Fluoreszenzintensita¨t des Hintergrundes zu bestimmen, definiert das
Programm den Hintergrund als die Fla¨che (Abb. 2.11), die
• in einem Kreis mit dem dreifachen Durchmesser des jeweiligen erkannten Spots
um diesen herum liegt und dabei
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• nicht im erkannten Spot liegt und
• sich nicht in einem zwei Pixel breiten Ring um den eigenen oder benachbarten
Spot herum befindet ([129])(Abb. 2.11)
Abb. 2.8: Bestimmung des
Hintergrunds eines
Spots [101]
Von der Software werden nun fu¨r jeden Spot und
den dazugeho¨rigen Hintergrund jeweils die Anzahl
der gewerteten Pixel ausgegeben, deren Mittelwert
und Median sowie die dazugeho¨rigen Standardab-
weichungen.
Dies geschieht auch mit den Hintergrund-
korrigierten Intensita¨tswerten der Spots und den
entsprechend durchgefu¨hrten statistischen Berech-
nungen.
Mit Hilfe dieser Werte ist es nun mo¨glich, eine
subjektive Aussage u¨ber die Sta¨rke der Hybridisie-
rung zu treffen. Fu¨r die weitere Auswertung wurde
der Median der Nettointensita¨t der Spotpixel ver-
wendet.
2.13 Auswertung des Microarrays und
Datenverwaltung
Die Art des Auswertung ist zu unterscheiden in:
1. Qualita¨tskontrolle Array
2. Auswertung und Qualita¨tskontrolle Resistenzgensonden
3. Auswertung und Qualita¨tskontrolle SNP-Sonden sowie
4. Einbettung in die bei der Auswertung eingesetzte Softwareroutine
Dabei sind stets zwei Faktoren gleichermaßen zu beachten: Zum einen die Signal-
intensita¨t, die durch das Signal-Rausch-Verha¨ltnis ausgedru¨ckt wird. Dieses definiert
sich aus der Differenz der beim Scannen ermittelten absoluten Fluoreszenzintensi-
ta¨t eines Spots und seinem lokalen Hintergrund, dividiert durch die Standardab-
weichung der absoluten Intensita¨t des lokalen Hintergrundes. Der Wert des Signal-
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Rausch-Verha¨ltnisses wird bereits von der Software GenePixPro berechnet ausge-
geben. Zum anderen muss die relative Intensita¨t einer Sonde berechnet werden,
bei der die absolute Fluoreszenzintensita¨t der Sonde durch Vergleichswerte einer
spezifischen Sonde dividiert wird.
Diese beiden Werte werden automatisch bei der Auswertung fu¨r jede Sonde durch-
gefu¨hrt, wobei die jeweiligen Vergleichswerte zur Bestimmung dieser relativen In-
tensita¨ten sondenspezifisch variieren.
Zusa¨tzlich dazu werden die erhaltenen Werte der einzelnen Replikate gemittelt,
sodass spa¨ter die Daten sowohl fu¨r jeden Block separat ausgewertet vorliegen, als
auch u¨ber den Gesamt-Array gemittelt.
Die Auswerteroutine eines Microarrayexperimentes verla¨uft wie nachfolgend be-
schrieben:
Ein Array wird dann ausgewertet, wenn alle Hybridisierungskontrollen ein Signal-
Rausch-Verha¨ltnis von gro¨ßer gleich 3 aufweisen und die relativierte Intensita¨t aller
Negativkontrollen bezogen auf die Positivkontrollen nicht gro¨ßer als 0,3 ist.
Signal −Rausch− V erhaeltnispos.Hybkontrolle ≥ 3 (2.4)
rel.Intensitaetneg.Hybkontrolle < 0, 3 (2.5)
Sind diese Bedingungen erfu¨llt, so werden die restlichen Sonden ausgewertet. Da-
bei muss unterschieden werden zwischen Resistenzgensonden und Sonden zur Un-
tersuchung einer bestimmten Nukleotidposition.
Die Auswertebedingungen fu¨r Resistenzgensonden beschreibt sich wie folgt:
Resistenzgensonden gelten dann als positiv, wenn sie ein Signal-Rausch-Verha¨ltnis
von gro¨ßer gleich 3 besitzen und zusa¨tzlich eine relative Intensita¨t bezogen auf die
positive Hybridisierungskontrolle von gro¨ßer gleich 1 vorliegt.
Signal −Rausch− V erhaeltnisResistenzgensonden ≥ 3 (2.6)
rel.IntensitaetResistenzgensonden ≥ 1 (2.7)
Die Sonden zur Untersuchung einer bestimmmen Nukleotidposition werden in-
nerhalb von Probensa¨tzen ausgewertet, welche aus vier Sonden bestehen, die sich
nur in einem Nukleotid in mo¨glichst zentraler Position unterscheiden.
Bevor die Sondensa¨tze ausgewertet werden ko¨nnen, mu¨ssen zuvor die 4 Son-
den eines Sondensatzes miteinander verglichen werden. Die Sonde mit der ho¨chs-
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ten absoluten Intensita¨t wird als Perfect-Match-Sonde angesehen, bei der eine per-
fekt passende, revers komplementa¨re, gebundene DNA-Sequenz vorrausgesetzt wird.
Die verbleibenden zu derselben polymorphen Stelle geho¨rigen Sonden, werden als
Mismatch-Sonden bezeichnet.
Im weiteren Verlauf wird nun die relativierte Intensita¨t aller Sonden eines Son-
densatzes in Bezug zu der Perfect-Match-Sonde (PM) durch Division berechnet.
rel.IntensitaetSonde = absoluteIntensitaetSonde/absoluteIntensitaetPM−Sonde
(2.8)
Somit besitzt eine Perfect-Match-Sonde eine Intensita¨t von 1, die Mismatch-
Sonden eine Intensita¨t von kleiner 1.
Es schließt sich nun die Auswertung an:
Eine bestimmte Nukleotid-Position gilt dann als auswertbar, wenn die Perfect-
Match-Sonde mindestens ein Signal-Rausch-Verha¨ltnis von gro¨ßer gleich 3 aufweist.
Zusa¨tzlich wurde durch das Sondendesign versucht, eine maximale relativierte In-
tensita¨t der Mismatch-Sonden von 0,5 nicht zu u¨berschreiten.
Signal −Rausch− V erhaeltnisPerfect−Match−Sonde ≥ 3 (2.9)
rel.IntensitaetMismatch−Sonde ≤ 0, 5 (2.10)





Intensita¨t“ ersetzt. Sollte es sich im Text um absolute Fluores-
zenzintensita¨ten handeln, so wird dies speziell erwa¨hnt werden.
Die eben erla¨uterte Routine wurde in eine selbstentwickelte Datenbanksoftware
integriert, um aufgrund der Menge anfallender Daten pro Hybridisierung Erleichte-
rung in der Arbeit, in der Auswertung und in der Datenverwaltung zu erhalten.
Eine
”
Microarraydatenbank“ soll als Datenmanagement fu¨r diagnostische Mi-
croarrays entwickelt werden und muss nicht zur Auswertung und zum Vergleich
von Genexpressionsarrays dienen. Ihre Aufgabe soll es sein, die zu einem Hybridi-
sierungsexperiment geho¨renden Daten zu verwalten und gleichzeitig zu ermo¨glichen,
eine auf MSExcel basierende Auswertung halbautomatisch durchzufu¨hren.
Zur Anwendung dieser Datenbank sind folgende Programme no¨tig:
• Windows XP
53





3.1 Charakterisierung isolierter Mutanten
3.1.1 Ciprofloxacin-resistente Mutanten
Bacillus cereus
13 voneinander abstammende Mutanten wurden auf Ciprofloxacin-haltigem Medi-
um isoliert (Tab. 3.1). Die vorhandenen Mutationen sind spontan entstanden und
wurden pha¨notypisch und genotypisch hinsichtlich ihrer Resistenz untersucht. Durch
dreimaliges U¨berimpfen auf Nicht-Ciprofloxacin-haltigem Medium und anschließen-
der erneuter Anzucht auf Ciprofloxacin-haltigem Agar wurden die Mutationen auf
ihre Stabilita¨t hin untersucht und besta¨tigt.
Tab. 3.1: Charakterisierung der CIP- resistenten Bacillus-Mutanten
Name Anzahl MHK-Wert gyrA gyrB parC parE
wt 1 0,125 - - - -
Ba-Cip1 11 4 C254 T - - -
Ba-Cip2 3 >64 C254 T - G253 A -
Ba-Cip3 4 >64 C254 T - C242 T -
Bereits in der ersten Generation konnten in Isolaten erste Mutationen in gy-
rA(C254-T) nachgewiesen werden. In der zweiten Generation entstanden dann un-
abha¨ngig voneinander die Mutationen parCG253-A und parCC242-T. Diese Muta-
tionen traten zusammen mit einer Steigerung des MHK-Wertes im Pha¨notyp auf. In
der dritten Generation der isolierten Mutanten konnte eine weitere MHK-Wert Er-
ho¨hung auf u¨ber 128µg/ml bei manchen Isolaten ohne eine zusa¨tzliche beobachtete
Mutation festgestellt werden.
Alle aufgetretenen Mutationen und Pha¨notypen wurden bereits von Price und
55
3 Ergebnisse
Bast beschrieben und stimmen auch hinsichtlich des Pha¨notyps voll mit ihnen u¨ber-
ein [11, 115]. Es wurden keine Mutationen in gyrB oder parE beobachtet.
Yersinia pseudotuberculosis
Analog zu den CIP-resistenten Bacillus-Mutanten wurden auch die Mutanten von
Yersinia pseudotuberculosis isoliert. Da jedoch nur fu¨r Y. pestis und Y. enterocoli-
tica genotypische Untersuchungen des Gens gyrA in der Literatur zu finden waren
[128, 79, 91, 32], wurde hier eine gro¨ßere Anzahl an Mutanten selektiert, auf Stabili-
ta¨t hin gepru¨ft und schließlich geno- und pha¨notypisch untersucht. Da laut Literatur
die ersten Aminosa¨uren vera¨ndernden Mutationen im Gen gyrA [78, 79, 91] auftre-
ten und diese bereits ausreichen, einen Anstieg des MHK-Wertes auf einen klinisch
relevanten Wert zu bewirken, wurde sich darauf beschra¨nkt, von den isolierten 166
Mutanten nur dieses Gen zu amplifizieren. Da die Sequenzierung aller Mutanten
nicht auf einmal stattfand, sondern in Paketen, wurde aus Kostengru¨nden darauf
verzichtet, die letzten 44 Mutanten zu sequenzieren und stattdessen mit den erhal-
tenen Ergebnissen von 122 in vitro selektierten Mutanten zu arbeiten. Tabelle 3.2
zeigt die Ergebnisse der Untersuchungen.
Tab. 3.2: Charakterisierung der sequenzierten CIP- resistenten Yersinia-Mutanten
Name Anzahl MHK-Wert Mutation gyrA
Aminosa¨ure Nukleotid
wt 1 0,125 - -
Yp-Cip1 59 1 Gly81 - Asp G242 - A
Yp-Cip2 2 0,25 Asp82 - Asn G244 - A
Yp-Cip3 15 0,5 Ser83 - Ile G248 - T
Yp-Cip4 34 1 Asp87 - Asn G259 - A
Alle Mutationen wurden in dieser Arbeit zum ersten Mal bei Yersinia pseudotu-
berculosis beschrieben. Aufgrund der Tatsache dass die gleichen Mutationen bereits
bei Yersinia pestis und Yersina enterocolitica aufgetreten sind, wurde darauf ver-
zichtet, die bedingende Natur des Genotypen der Mutanten Yp-Cip1, Yp-Cip3 und
Yp-Cip4 auf deren Pha¨notypen hin zu verifizieren. Abbildung 3.1 zeigt die Lage der
Mutationen im sequenzierten Gen.
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Abb. 3.1: Vergleich der Nukleotid- und Aminosa¨uresequenzen zwischen Y. pseudotu-
berculosis DSM8992 (Wildtyp) und den erhaltenen Mutanten. Positionen
der Aminosa¨ure bzw. Nukleotidaustausche sind mit einem Stern gekenn-
zeichnet.
Anders wurde bei Mutante Yp-Cip2 verfahren. Die dort beobachtete Mutati-
on ist mit dieser Arbeit das erste Mal innerhalb der Gattung Yersinia aufge-
treten und muss somit auch weiter untersucht werden. Bekannt ist diese Muta-
tion bereits in Salmonella enterica Typhimurium [52]. Innerhalb des Gens gyrA
trat keine weitere Mutation auf. Um die Abha¨ngigkeit von Geno- und Pha¨no-
typen darzulegen, wurde eine sensible Revertante isoliert. Dazu wurde die Mutante
auf IsoSensiTest-Agar und 0,5xIsoSensiTest-Agar ausgestrichen und bei 30◦C inku-
biert. Sobald
”
pin-point“-Kolonien zu erkennen waren, wurden diese Klone gepickt
und hinsichtlich ihrer Ciprofloxacin-Sensibilita¨t untersucht. Innerhalb dieser Arbeit
konnte eine Ciprofloxacin-sensible Revertante isoliert werden. Diese war sowohl pha¨-
notypisch (Abb. 3.2) wie auch genotypisch nicht vom Wildtyp zu unterscheiden.
Somit konnte gezeigt werden, dass die hier zum ersten Mal bei Yersinia beschrie-
bene Mutation GyrA Asp82 - Asn eine Resistenz bei Y. pseudotuberculosis gegen
Ciprofloxacin bewirkt. Die erhaltene Sequenz der Mutante wurde bei GenBank o¨f-
fentlich gemacht unter der Accession-Nummer: EF208903.
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Abb. 3.2: Photo des Wildtyps, der Mutante und Revertante auf MH-Blutagar und
Ciprofloxacin-MH-Agar. Auf dem Blutagar wachsen alle drei Isolate, auf
dem Ciprofloxacin-haltigen Agar nur die Mutante
3.1.2 Rifampicin-resistente Mutanten
Insgesamt wurden 36 Rifampicin-resistente Mutanten isoliert (Tab. 3.3). Alle Mu-
tanten wurden UV-induziert und beruhen auf jeweils einzelnen Mutationen in rpoB.
Sie wurden alle hinsichtlich ihres MHK-Wertes untersucht und zur genotypischen
Untersuchung wurde ein spezieller Abschnitt des rpoB -Gens amplifiziert und se-
quenziert. Jeder Pha¨notyp trat parallel mit einer Mutation in einer der variablen
Positionen des untersuchten Gens auf. Alle Mutanten wurden hinsichtlich ihrer Sta-
bilita¨t u¨berpru¨ft. Dazu wurden die Mutanten dreimal hintereinander auf Nicht-
Antibiotika-haltigem Medium angezogen und danach erneut auf Antibiotika-freiem
Agar angezu¨chtet.
Mit fast 80% bewirken mehr als zwei Drittel aller aufgetretenen Mutationen einen
Austausch der Aminosa¨ure Histidin 467. Bis auf die Mutation rpoBC1459A sind alle
Mutationen bereits von Vogler et al. beschrieben worden [154]. Auch die Ho¨he der
dort beschriebenen MHK-Werte stimmt mit den bei dieser Arbeit erhaltenen Werten
u¨berein. Die fu¨nf beschriebenen Mutationen bewirken Aminosa¨ureaustausche in drei
unterschiedlichen Aminosa¨uren, welche direkt mit der DNA interagieren.
Neu entdeckt und noch nie zuvor in Bacillus spec. beschrieben ist die aufgetretene
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Tab. 3.3: U¨bersicht u¨ber die erhaltenen Rifampicin-resistenten Mutanten von B.
cereus und Ha¨ufigkeit des Auftretens
Position und Austausch Ha¨ufigkeit des Auftretens (%) MHK (µg/ml)
rpoB RpoB
wildtyp (-) wildtyp (-) - 0,02
A1404 - G A454 - R 5,74 800-1000
C1443 - T H467 - Y 57,14 800-1000
A1444 - G H467 - R 22,85 800-1000
C1459 - T S472 - F 11,42 800-1000
C1459 - A S472 - Y 2,85 800
Mutation rpoBC1459-A. Sie verursacht einen Aminosa¨ureausstauch in Position 472,
wo in dem codierten Protein der Mutante Tyrosin an Stelle von Serin eingebaut ist.
Beobachtet wurde diese Mutation jedoch bereits in E.coli und M. tuberculosis. Ab-
bildung 3.3 zeigt die Nukleotid- und Aminosa¨uresequenz im Vergleich zum Wildtyp
und zu der bereits beschriebenen Mutante rpoB C1459T [154]. Abbildung 3.4 zeigt
die unterschiedlichen Hybridisierungssignale auf einem Micoarray fu¨r die Position
rpoB 1459 im Vergleich zueinander.
Abb. 3.3: Vergleich der Nukleotid- und Aminosa¨uresequenzen zwischen B.cereus
Wildtyp und zwei Varianten mit Mutationen in nt-Position rpoB1459 bzw.
aa-Position rpoB472. Die Positionen sind mit einem Stern gekennzeichnet.




Der MHK-Wert dieser Mutante betra¨gt 800µg/ml. Auch diese Mutation war sta-
bil. Zur Besta¨tigung der Abha¨ngigkeit der gefundenen Mutation mit dem aufge-
tretenen Pha¨notypen wurde die von dieser Rif-resistenten Mutante abstammende
Rif-sensible Revertante gesucht. Dazu wurde die Mutante auf IsoSensiTest-Agar und
0,5xIsoSensiTest-Agar ausgestrichen und anbebru¨tet. Sobald
”
pin-point“-Kolonien
zu erkennen waren, wurden diese Klone isoliert und hinsichtlich ihrer Rifampicin-
Sensibilita¨t untersucht. Es wurde eine Rifampicin-sensible Revertante gefunden (Abb.
3.5). Ihr Pha¨notyp wurde bestimmt und es fand eine anschließende Sequenzierung
des rpoB -Gens statt. Die Revertante stimmte auch hier mit dem Wildtyp u¨berein.
Damit konnte gezeigt werden, dass die neu beschriebene Mutation im rpoB -Gen
eine Abha¨ngigkeit im Pha¨notyp bei der Rifampicin-Sensibilita¨t induziert.









Abb. 3.5: Foto des Wildtyp, der Mutante und Revertante auf MH-Blutagar und
Rifampicin-MH-Agar. Auf dem Blutagar wachsen alle drei Isolate, auf
dem Rifampicin-haltigen Agar nur die Mutante
Ebenfalls zum ersten Mal beschrieben in B. cereus wurde in dieser Arbeit die
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Mutation rpoB C1443T. Ihr Auftreten ist bereits in B. anthracis und B. subtilis
beobachtet worden. Aus diesem Grund wurde auf den Beweis der Abha¨ngigkeit des
Genotypen mit dem Pha¨notypen bei dieser Mutante verzichtet, zumal keine weitere
Mutation der DNA-Sequenz im untersuchten Bereich zu beobachten war.
3.1.3 Streptomycin-resistente Mutanten
Zusa¨tzlich fu¨r eventuell spa¨ter zu bearbeitende Arbeiten wurden zehn spontane
Streptomycin-resistente Yersinia pseudotuberculosis-Mutanten isoliert, sowie pha¨-
notypisch und genotypisch charakterisiert. Dabei wurden folgende zwei Mutationen
festgestellt (Tab. 3.4):
Tab. 3.4: Charakterisierung der Streptomycin-resistenten Mutanten von Y. pseudo-
tuberculosis
lfd. Nr. Position und Austausch Ha¨ufigkeit des Auftretens (%)
Nukleotid Aminosa¨ure
1 A429 - C K42 - E 75
2 A430 - G K42 - R 25
Beide Mutationen wurden bereits bei E. coli beschrieben und vermitteln eine Re-
sistenz gegen Streptomycin. Eine Abha¨ngigkeit zu Streptomycin konnte nicht fest-
gestellt werden, stattdessen jedoch ein merklich langsameres Wachstum gegenu¨ber
dem Wildtyp. Weitere Mutationen traten bei der gewonnenen Anzahl von Mutanten
nicht auf.
3.1.4 Transformation von Yersinia
Um fu¨r die spa¨teren Versuche zur Evaluierung der Resistenzgensonden des ent-
wickelten Microarrays
”
YpRes“ jeweils gleiche Bedingungen von Seiten des Aus-
gangsmaterials zu erhalten, wurden die von Prof. Piepersberg erhaltenen Plasmide
pHP45 und pGM160 in Yersinia pseudotuberculosis transformiert. Als Wirtsorga-
nismus wurde die Mutante Yp-Cip2 gewa¨hlt, welche bereits eine Resistenz gegen
Ciprofloxacin besitzt. Da es sich bei diesen beiden Plasmiden um Shuttle-Vektoren
zwischen Streptomyces spp. und E.coli handelt, wurde fu¨r den Fall des Versagens
zugleich die Transformation der Plasmide in E. coli DH5α durchgefu¨hrt.
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Unter Anwendung der im Material- und Methodenteil vorhandenen Einstellungen
konnte eine Transformation erfolgreich durchgefu¨hrt werden. Tabellen 3.5 und 3.6
zeigen die Werte der erhaltenen Transformanten. Da das Ziel des Versuches war,
nur einen transformierten Organismus zu erhalten, wurde im Versuchaufbau darauf
verzichtet, eine Transformationsrate zu bestimmen. Die erhaltenen Transforman-
ten wurden isoliert und eine Auswahl wurde genotypisch durch Amplifizierung und
Sequenzierung des transformierten Gens untersucht. Abbildung 3.6 zeigt die Aus-
wertung einer solchen PCR, Tabellen 3.5 und 3.6 eine U¨bersicht u¨ber die Anzahl
der erhaltenen Transformanten-Kolonien.
Tab. 3.5: U¨bersicht u¨ber das Transformationsergebnis bei Y. pseudotuberculosis
Mut82
Spezies Plasmid DNA-Einsatz Inokulum Platte Anzahl erhaltener
(µl) (µl) Kolonien
Y.pseudo- (-) - 20
tuberculosis Cip2 (-) - 80
pHP45 0,5 20 0
pHP45 0,5 80 10
pHP45 1 20 12
pHP45 1 80 35
pGM160 0,5 20 8
pGM160 0,5 80 28
pGM160 1 20 23
pGM160 1 80 67
Tab. 3.6: U¨bersicht u¨ber das Transformationsergebnis E. coli DH5α . (R = Bakte-
rienrasen)
Spezies Plasmid DNA-Einsatz Inokulum Platte Anzahl erhaltener
(µl) (µl) Kolonien
E. coliDH5α (-) - 20
(-) - 80
pHP45 0,5 20 29
pHP45 0,5 80 >300
pHP45 1 20 38
pHP45 1 80 R
pGM160 0,5 20 12
pGM160 0,5 80 >300
pGM160 1 20 25
pGM160 1 80 R
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Abb. 3.6: Ergebnis der genotypischen Untersuchung, hier gezeigt am Beispiel einer
PCR mit transformierten und untransformierten Zellen
3.2 Optimierung des Arbeitsprozesses
3.2.1 Multiplex-PCR
Microarrays mit kurzen Oligonukleotidsonden besitzen eine hohe Spezifita¨t, jedoch
eine niedrige Sensitivita¨t [171]. Aus diesem Grund musste ein Amplifizierungsschritt
entwickelt werden, der es ermo¨glicht, die nachweisbaren Genabschnitte zu amplifi-
zieren.
Mit Hilfe der vorgestellten Multiplexansa¨tze ist es mo¨glich, innerhalb des Pro-
jektes
”
BaRes“ bis zu zehn verschiedene Genabschnitte in zwei verschiedenen Am-
plifizierungsreaktionen zu erhalten. Zwar wird das gleichzeitige Vorhandensein von
den zehn ausgewa¨hlten Genen in einem Organismus sehr unwahrscheinlich sein,
jedoch mu¨ssen 4 Genabschnitte zwangsla¨ufig amplifiziert werden, da sie fu¨r den
Organismus essentiell sind (gyrA, gyrB, parC, rpoB). Fu¨r das Projekt
”
Ypres“ ist





Zu Beginn der Entwicklung der Multiplex-PCR wurde versucht, beide Ansa¨tze in
einer Reaktion kombiniert durchzufu¨hren, doch sto¨ren die auftretenden Primer-
Primer-Wechselwirkungen eine effektive und reproduzierbare Amplifikation.
Mit Hilfe des Computerprogrammes
”
Autodimer“ war es mo¨glich, die verwendeten
Primer bioinformatisch zu untersuchen, zu optimieren und letzlich die Primerpaare
effektiv zusammenzustellen.
Da in einer Multiplex-PCR bevorzugt die ku¨rzeren Amplifikationsprodukte gebil-
det werden, wurden die Parameter MgCl2-Konzentration, Annealing-Temperatur,
Primerkonzentration und Taq-Polymerase-Konzentration systematisch angepasst um
eine gleichma¨ßig stabile und effektive Amplifikation aller mo¨glicher Produkte zu er-
halten.
Die Fa¨higkeit der Multiplex-PCR des Projektes
”
BaRes“ tatsa¨chlich alle gefor-
derten Gene der Versuchsanordnung zu amplifizieren, konnte mit einem gespikten
Probenansatz gezeigt werden (Abb. 3.7). Wie dort zu erkennen, ist es durch Optimie-
rung des Polymerasenansatzes gelungen, alle Banden in einer mo¨glichst gleichma¨ßig
hohen Intensita¨t zu erhalten.
Abb. 3.7: Bild einer durchgefu¨hrten Muliplex-PCR
Um abscha¨tzen zu ko¨nnen, wie robust die Multiplex-PCR in der Endanwendung
ist, wurde eine Multiplex-PCR auf eine Umweltprobe angewendet. Dazu wurde ge-
trockneter Ackerboden durch Hitze inaktiviert und auf einer Agarplatte u¨ber Nacht
kultiviert. Aus dem Bakterienrasen wurde ein wenig Material in TE-Puffer verdu¨nnt
und als DNA-Template in der Multiplex-PCR eingesetzt. Dabei zeigte sich, dass die
Gene gyrA, gyrB und parC, sowie rpoB amplifiziert weden konnten. Des Weiteren
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konnte eine Bande auf der erwarteten Ho¨he von einem mo¨glichen tetL-Gen beobach-
tet werden (270bp) sowie in einer Ho¨he von 650bp eine DNA-Bande etwas unterhalb









Abb. 3.8: Multiplex-PCR aus Umweltproben. Die weißen Pfeile markieren schwache
Amplifikationsbanden
Aus der Bakteriensuspension, die als Einsatz fu¨r die Multiplex-PCR diente, wur-
den sechs morphologisch unterschiedliche Kolonien isoliert und anschließend mit-
tels PCR genotypisch hinsichtlich aller mit der Multiplex-PCR detektierbaren Ge-
nen untersucht und die erhaltenen Amplifikate sequenziert. Zur Speziesbestimmung
wurde fu¨r den Fall, dass es sich um andere Spezies als Angeho¨rige der Bacillus
cereus-Gruppe handelt ein taxonomisch relevanter Sequenzabschnitt der 16SrDNA
amplifiziert und sequenziert. Die Kolonien wurden wie folgt charakterisiert (Tab.
3.7):
Es wurden die MHK-Werte fu¨r Tetracyclin aller Isolate bestimmt und mit 4µg/ml
festgehalten, welches mit den jeweils vorhandenen tetL-Genen in Bezug gebracht
werden kann.
Die erhaltenen rpoB -Sequenzen der B. cereus-Isolate unterschieden sich durch ei-
nige Mutationen von den in der Datenbank enthaltenen B. cereus-Sta¨mmen. Dabei
handelte es sich immer um stille Mutationen, welche keine Aminosa¨ureaustausche















A Normal 16SrDNA B. pumilus tetL (plasmid)
B keine Ha¨molyse 16SrDNA B. sphaericus tetL (plasmid)
C großer Ha¨moly-
sehof
rpoB B. cereus tetL (plasmid)
D mycoide Form rpoB B. cereus tetL (plasmid)
E kleiner Ha¨moly-
sehof
rpoB B. cereus tetL (plasmid)
F diffuse Kolonie 16SrDNA B. pumilus tetL (plasmid)
Durch die Sequenzierung der 16SrRNA war es mo¨glich auch drei Organismen zu
identifizieren, welche nicht der B. cereus-Gruppe angeho¨ren: zweimal B. pumilus
und einmal B. sphaericus. Durch die getrennten PCR-Reaktionen und Sequenzie-
rungen war es auch mo¨glich, die mo¨gliche
”
tetM“-Bande in Multiplex Ansatz 1 zu
charakterisieren. Es handelt sich dabei um ein unspezifisches PCR Produkt, welches
durch die rpoB-Primer bei B. sphaericus hervorgerufen wird. Dieses Produkt tritt
reproduzierbar auf und konnte durch eine BLAST Analyse mit keiner na¨her be-
schriebenen Sequenz in Verbindung gebracht werden. Erst durch die Sequenzierung
eines taxonomisch relevanten Teilstu¨ckes der 16SrDNA konnte dieser Organismus




YpRes“ wurde eine Multiplex-PCR etabliert, mit der bis zu acht
Gene parallel amplifiziert werden ko¨nnen. Um das Problem mo¨glicher unterschied-
licher Amplifizierungseffizienzen bestimmter Gene zu minimieren, wurden a¨hnliche
Amplifikationsgro¨ßen der einzelnen Gene angestrebt. Wie in Abbildung 3.9 deut-
lich wird, laufen die DNA-Banden in einer Gro¨ßernordnung von 150 bis 300bp. Ein
mo¨gliches Multiplex-PCR-Produkt mit den vier Amplifikationsprodukten tet(D),
aac(3)-IVa, aph(3”)-Ib und aph(6”)-Id, la¨sst sich nicht mit Hilfe einer durchgefu¨hr-
ten Gelelektrophorese kontrollieren, zeigt jedoch im spa¨teren Verlauf auf dem Mi-
croarray die entsprechenden korrekten Hybridisierungssignale (Abb. 3.32 ).
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Abb. 3.9: Darstellung der nachweisbaren Gene in einer Einzel-PCR im Vergleich zu
einem Gro¨ßenstandard und ein erhaltenes Multiplex-PCR Produkt (M1)
mit den amplifizierten Genabschnitten von tet(D), aac(3)-IVa, aph(3”)-Ib
und aph(6”)-Id
Da eine mo¨gliche Multiplex-PCR in einem diagnostischen Labor nie ohne eine
Positiv-Kontrolle durchgefu¨hrt werden sollte und als Ausgangsmaterial stets eine
Kultur anzusehen ist, kann auf eine in der Multiplex-PCR eingesetzte Prozesskon-
trolle verzichtet werden.
3.2.2 Markierungsreaktion
Das bei der Multiplex-PCR erhaltene Produkt wurde aufgereinigt in der anschließen-
den Markierungsreaktion eingesetzt. In dieser wurden mit Hilfe des Enzyms Klenow
exo-minus fluoreszierende Cy5-dUTP anstelle von dTTP eingebaut und somit ein
fluoreszierender Strang komplementa¨r zum parentalen Strang erzeugt.
In dieser Arbeit wurde sich entschieden, eine assymetrische Markierungsreaktion
vorzunehmen, um den Einbau von fluoreszierenden Moleku¨len in den nicht detek-
tierbaren Strang zu verhindern. Nach Aufreinigung lassen sich die DNA-Banden des
markierten Produktes in einem Gel sowohl mit einer EtBr-Fa¨rbung als auch unter
einem Fluoreszenzscanner erkennen (Abb. 3.10).
Die Einbaurate von Cy5-dUTP wurde mit einem Fluoreszenzimager gemessen,
um somit die Effizienz der Markierungsreaktion ermitteln zu ko¨nnen. Dabei wurde
angelehnt an die Methode von J. deRisi [50] eine Markierung mit Hilfe der Taq-
Polymerase mit der hier spa¨ter verwendeten Methode des enzymatischen Markierens
mit einer isothermalen Klenowreaktion verglichen (Abb 3.11).
Bei der Methode von J. deRisi handelt es sich eigentlich um eine drei-stufige PCR
[50]. Bei dem hier verwendeten Ansatz wurde jedoch nur die letzte Stufe verwendet.
Dabei wird mit Hilfe der Taq-Polymerase und einem Nukleotidgemisch, welches
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Abb. 3.10: U¨berpru¨fung des Labellings a) Agarose unter UV-Licht mit EtBr gefa¨rbt
b) bei 635nm im Fluorimager; M:Marker 1 und 3: 4er Mix, 2 und 4: 5er
Mix








Abb. 3.11: Bestimmung der Einbaurate
Um vergleichbare Daten rechnerisch nach den Formel 2.2 - 2.5 erhalten zu ko¨nnen
wurde sich auf das Produkt einer PCR mit den Primern gyrA beschra¨nkt. Der An-
satz wurde zu gleichen Teilen aufgeteilt und von dort an getrennt weiterverarbeitet.
Da die Einbaurate eventuell durch die Primerwahl beeinflusst werden kann, wurde
gleichzeitig ein weiterer Ansatz bei der Klenow Markierungsreaktion mit dem PCR-
Produkt rpoB durchgefu¨hrt. Um nicht im Sa¨ttigungsbereich des Fluoreszenzscan-
ners zu gelangen, wurden von jedem Ansatz die beiden Verdu¨nnungsstufen 1:10
(V10) bzw. 1:100 (V100) mit dem Fluorimager und der Software Aida ausgewertet
und im Anschluss mit den Formeln 2.2 - 2.5 bestimmt.
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Tab. 3.8: Bestimmung und Vergleich der Einbaurate bei Einsatz unterschiedlicher
Markierungsreaktionen. K Klenow T Taq
Nr. Name Enzym Cy5dUTP DNA-Moleku¨le Einbaurate
fmol/µg fmol/µg
1 gyrA V10 K 7,6 0,2 35,4
2 gyrA V100 K 1,3 0,1 34,1
3 rpoB1 V10 K 10,3 0,3 32,1
4 rpoB1 V100 K 2,0 0,1 39,0
5 gyrA V10 T 1,0 0,8 1,3
6 gyrA V100 T 0,2 0,1 1,5
Anhand von Abb.3.11 und Tab. 3.8 zeigt sich, dass mit Hilfe der Methode von
J. deRisi zwar eine deutlich ho¨here Menge an DNA im Ansatz zur Verfu¨gung steht
(Nr. 5 und 6), diese jedoch deutlich schwa¨cher markiert wurde. Dagegen zeigt die
Klenowreaktion eine vielfach bessere Markierung bei deutlich weniger DNA (Nr.
1-4). Dies ist besser in den Zahlenwerten der Einbaurate zu erkennen. Wa¨hrend in
der Klenowreaktion pro DNA-Moleku¨l ca. 35 Cy5-dUTP eingebaut wurden, waren
dies bei der Markierungsreaktion mit der Taq-Polymerase nur durchschnittlich 1,4
Moleku¨le. (Tab. 3.8)





BaRes“ wurden 70 unterschiedliche Sonden entwickelt
(Anhang A 2). 60 Sonden um mo¨gliche Punktmutationen an insgesamt 15 ver-
schiedenen Nukleotidpositionen innerhalb der Gene rpoB, gyrA, gyrB und parC
abzufragen und zehn Sonden fu¨r die Detektion von sechs Resistenzgenen. Bei den
Resistenzgenen wurden zusa¨tzlich konservierte, redundante Sonden im Falle von
vanA und vanB als auch von tetM und tetO entwickelt, um die Spezifita¨t des Mi-
croarrays zu erho¨hen. Das Gen tetL kann sowohl chromosomal als auch plasmidisch
codiert sein. Fu¨r beide Varianten wurde jeweils eine Sonde entwickelt und zusa¨tzlich
eine redundante Sonde, mit welcher es mo¨glich ist, beide Varianten zusammen zu
detektieren.
Fu¨r die Auswahl der Sondensequenzen zur Detektion von Punktmutationen wur-
den die Zielsequenzen bioinformatisch untersucht und wenn mo¨glich angepasst. Fu¨r
dieses Modul wurde sich fu¨r eine Sondenla¨nge von 20 bis 25 Basen entschieden, um
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spa¨ter auch Nukleotidaustausche detektieren zu ko¨nnen. Die relevanten Positionen
wurden durch Literaturrecherche und anhand eigener Ergebnisse ausgewa¨hlt. Fu¨r
die Sondensequenzen war es wichtig, dass das abzufragende Nukleotid mo¨glichst
zentral in der Sondensequenz platziert ist, um spa¨ter eine optimale Diskriminierung
zu ermo¨glichen [150]. Zusa¨tzlich galt es fu¨r alle Sonden, spezifisch fu¨r die zu un-
tersuchende Position zu sein. Dies wurde mit der BLAST Suchfunktion des NCBI
durchgefu¨hrt. Des Weiteren sollten die Sonden mo¨glichst keine Sekunda¨rstrukturen
aufweisen, welches mit der
”
mfold“-Software u¨berpru¨ft wurde. Im Zuge des Evalua-
tionsprozesses wurden empirisch einige Sonden verla¨ngert, um anna¨hernd gleiche
Fluoreszenzsignale auf dem ganzen Array zu erhalten, sofern dies eine spa¨tere Dis-
kriminierung nicht sto¨rte.
Zu Beginn der Evaluierung der Sonden wurde eine Kreuzhybridisierung innerhalb
des Sondensatzes gyrA-254 festgestellt. Bei einer Hybridisierung mit einer Mutante
welche ein
”
A“ in der Zielsequenz an Position 254 besaß, konnte eine eindeutige Dis-
kriminierung erfolgen. Die Zielsequenz des Wildtyp, mit dem Nukleotid
”
G“ an der
Position 254, hybridisierte jedoch gleichermaßen an den Sonden mit dem komple-
menta¨ren
”
C“, als auch mit der Sonde mit dem Nukleotid
”
T“. Somit war keine ein-
deutige Diskriminierung mehr mo¨glich. Aus diesem Grund wurde dieser Sondensatz
weiter evaluiert, indem zusa¨tzlich eine ku¨nstliche Mutation in die Sondensequenz
eingebracht wurde. Tab. 3.9 zeigt die untersuchten Sequenzvarianten.
Im Anschluss daran wurden sowohl mit dem Wildtyp, als auch mit der Mutante
hybridisiert und die beste Sondensequenz ausgewa¨hlt. In Abb. 3.13 sind die Hybri-
disierungsbilder dargestellt.
Nach den erhaltenen Ergebnissen wurde sich fu¨r den Sondensatz
”
3+“ entschie-
den, da dieser eine mit den Ausgangssonden (Sondensatz 1) vergleichbare und auch
ausreichende Intensita¨t aufwies bei einer gleichzeitig guten Diskriminierung (Abb.
3.12). Mit dem ausgewa¨hlten Sondensatz ist es nun mo¨glich, sowohl fu¨r den Wildtyp,
als auch fu¨r eine Mutante eine eindeutige Aussage u¨ber das vorhandene Nukleotid
der Position gyrA254 zu erhalten.
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Tab. 3.9: U¨bersicht u¨ber verwendete Sonden mit zusa¨tzlicher ku¨nstlicher Mutation
Name Sequenz (5’ - 3’) Bemerkungen
Target (s) atagtgggagtaccactaagtcgacaaatactt markierter DNA-Strang
Sequenz (as) tatcaccctcatggtgattcagctgtttatgaa Sondensequenz
1 .......ctcatggtgattcagctgttta..... 1. Version wildtyp
.......ctcatggtgatttagctgttta..... 1. Version mutante
2 .......ctcatggtgattcagttgttta.....
.......ctcatggtgatttagttgttta.....




3+ .....ccctcatcgtgattcagctgtttatg... Sondensatz 3 + 4nt
.....ccctcatcgtgatttagctgtttatg...









































Abb. 3.12: Grafische Auswertung der Hybridisierungsbilder (Abb 3.13), Sondenna-
men korrespondieren mit Tabelle 3.9. A Grafische Auswertung der Inten-
sita¨ten der Mismatch-Sonden zur Bestimmung der Diskriminierungsfa¨-
higkeit. Bei Sondensatz 1 ist eine starke Kreuzhybridisierung ersichtlich.
B Grafische Auswertung der Signalintensita¨t der Perfect-Match-Sonden
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Abb. 3.13: Hybridisierungsbilder mit Sonden nach Einbringen der ku¨nstlichen Mu-
tationen und Spottingschema. In Reihe a ist die zum Wildtyp perfekt
passende Sonde gespottet, in Reihe b die der Mutante. Sondennamen
korrespondieren mit Tabelle 3.9
3.3.1 Detektionsfa¨higkeit des Arrays
Tab. 3.10 zeigt eine U¨bersicht u¨ber die nachweisbaren Gene sowie u¨ber die beob-




3.4 Hybridisierungsergebnisse - BaRes
3.4.1 Allgemein
Wie bereits im Material- und Methodenteil beschrieben, wurde jedes Replikat se-
parat ausgewertet und das Ergebnis der vier Replikate gemittelt. Die grafische Da-
tenaufbereitung (Abb. 3.15 - 16) baut sich wie folgt auf: Links oben sind alle vier
Replikate einer Hybridisierung im Vollbild zu sehen. Rechts oben ist eine Vergro¨s-
serung des gelben Ausschnitts dargestellt. Dabei handelt es sich um einen fu¨r diese
Hybridisierung relevanten Bildausschnitt eines beliebig ausgewa¨hlten Replikats. Die
grafische Auswertung der Sonden sowohl fu¨r die Ciprofloxacin-Resistenz- als auch fu¨r
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Tab. 3.10: Detektionspotential von
”
BaRes“
Nr Gen beobachtete Mutation Zitat
(nt-Position)
1 gyrA C254 T [115]
2 gyrA G265 A [115]
3 gyrA A266 C [115]
4 gyrB G1309 A [115]
5 gyrB A1423 G [115]
6 parC A242 G [115]
7 parC G253 A [115]
8 rpoB C1395 G [154]
8 rpoB C1395 T [154]
9 rpoB C1401 G [154]
10 rpoB A1404 A [154]
11 rpoB A1404 G [154]
12 rpoB A1420 T [154]
13 rpoB C1443 T [154]
14 rpoB A1444 G [154]
15 rpoB A1444 T [154]
16 rpoB A1444 C [154]
17 rpoB A1444 A [154]
18 rpoB A1448 C [154]
19 rpoB C1459 T [154]
20 rpoB C1459 A diese Arbeit
21 rpoB ∆1400-1408 [154]
22 tetK [124, 125]
23 tetLplasmid M63891
24 tetLchromosom [4]
25 tetM [124, 125]





die Rifampicin-Resistenz-relevanten Nukleotid-Positionen (CIP- bzw. RIF-Block)
sind unabha¨ngig vom gewa¨hlten Ausschnitt in der unteren Ha¨lfte des Bilds stets zu
ersehen. Dabei zeigen die Fehlerbalken die Standardabweichung der vier Replikate
zueinander an. Soweit vorhanden, ist die fu¨r den vorliegenden Genotypen relevante
Mutation besonders kenntlich gemacht (gelb umrandet) - sowohl im vergro¨sserten
Bildauschnitt, als auch in der grafischen Auswertung des CIP- bzw. RIF-Blocks.
Der endgu¨ltige Microarray wurde mit allen vorhandenen Genotypen und detek-
tierbaren Spezies getestet. Es handelt sich dabei um die drei wildtyp-B. antha-
cis-Sta¨mme BA334, BA340 und BA369, B. cereus ATCC10987 und acht davon
abstammende isolierte Mutanten, eine Revertante und der B. cereus wildtyp mit
Misch-DNA. Die Sequenzen aller untersuchten Nukleotidpositionen konnten korrekt
und eindeutig identifiziert werden. Auch Hybridisierungen mit Misch-DNA zum Tes-
ten der Resistenzgensonden konnten erfolgreich durchgefu¨hrt werden (Abb. 3.17). In
den folgenden Abbildungen ist eine Auswahl an Hybridisierungsbildern dargestellt.
Abb. 3.14: Spottingplan. Derselbe Block wurde viermal gespottet, um Quadrupli-
kate zu erhalten
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Es wurde die Hybridisierungskinetik des Systems untersucht, um die minimal beno¨-
tigte Hybridisierungsdauer festzustellen, bei der qualitativ aussagekra¨ftige Ergeb-
nisse vorliegen. Dabei liegt besonders der Augenmerk auf der Signalintensita¨t der
Perfect-Match-Sonden in Form des Signal-Rausch-Verha¨ltnisses wie im Material und
Methodenteil beschrieben, als auch auf der Diskriminierungsfa¨higkeit der Sonden,
welche sich in den Intensita¨ten der Mismatch-Sonden widerspiegelt.
Um die Kinetik beider Faktoren zu ermitteln wurde ein Experiment durchgefu¨hrt,
welches nur in der Hybridisierungsdauer variiert. Fu¨r die Zeitspannen wurden fol-
gende Werte ausgewa¨hlt und hinsichtlich des Ergebnisses untersucht: 15min, 30min,
60min, 120min, 240min und 960min. Durchgefu¨hrt wurde dieser Versuch mit der
Mutante, welche einen vom Wildtyp unterschiedlichen Genotypen an der Position
rpoBA1404 G besitzt. Abb. 3.18 zeigt die Bilder der Hybridisierungen.
Um eine aussagekra¨ftige und besta¨ndige Mindesthybridisierungsdauer zu erhal-
ten, wurden die Ergebnisse besonders im Hinblick auf vier Qualita¨tsmerkmale un-
tersucht:
• das Signal-Rausch-Verha¨ltnis der Perfect-Match-Sonden
• die absoluten Intensita¨ten der Perfect-Match-Sonden
• die Intensita¨t der Mismatch-Sonden zur Bestimmung der Diskriminierungsfa¨-
higkeit und
• die Reproduzierbarkeit der Intensita¨t der Mismatch-Sonden innerhalb eines
Slides als mo¨gliche Kennzahl fu¨r eine homogene Verteilung markierter Mole-
ku¨le.
Von der Software wurden nach der Hybridisierung alle Perfect-Match-Sonden kor-
rekt identifiziert. Jedoch konnten nicht zu jeder Zeit in allen Bereichen die im Mate-
rial und Methodenteil festgesetzten Qualita¨tskontrollen als positiv bezeichnet wer-
den.
Das gemittelte Signal-Rausch Verha¨ltnis der Perfect-Match-Sonden zeigt einen
Anstieg u¨ber die Zeit (Abb. 3.19). Mit einem Wert von 2,21 bei 15min liegt das
Signal-Rausch Verha¨ltnis der Sonde rpoB 1404 nicht oberhalb des vorher festge-
legten Grenzwertes von 3 (nicht gezeigt). Erst ab 60min Hybridisierungsdauer ist
dieses Qualita¨tsmerkmal bei allen designierten Perfect-Match-Sonden erfu¨llt. Deren
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3.4 Hybridisierungsergebnisse - BaRes
Mittelwerte zeigen eine streng monoton steigende Charakteristik, welche zuna¨chst
exponentiellen Charakters entspricht, spa¨ter abflacht und schließlich in ein Plateau
mu¨ndet, welches bei 240min beginnt und einem Signal-Rausch-Verha¨ltnis von un-
gefa¨hr 12 entspricht.









































Abb. 3.19: Kinetik der Signalintensita¨t. Grafische Darstellung der gemittelten
Signal-Rausch-Verha¨ltnisse der Perfect-Match-Sonden u¨ber die Zeit
Zusa¨tzlich zu dem Signal-Rausch Verha¨ltnis der Perfect-Match-Sonden wurden
die absoluten Intensita¨ten untersucht. Dabei zeigte sich folgendes Bild (Abb 3.20
unten): Bei jeder Position ist zuna¨chst ein Anstieg der absoluten Fluoreszenz zu
erkennen, welcher je nach Sonde bis 120min oder 240min dauert. Spa¨ter treten
keine signifikanten Schwankungen hinsichtlich der Intensita¨t mehr auf. Deutlicher
wird dies, wenn man die gemittelten absoluten Fluoreszenzintensita¨ten gegen die

































































Abb. 3.20: Kinetik der absoluten Intensita¨ten aller Perfect-Match-Sonden aufge-
schlu¨sselt nach der Sondensa¨tzen
Nach Auswertung des vorhandenen Signals, sowohl durch die Betrachtung des
Signal-Rausch-Verha¨ltnis, als auch der absoluten Fluoreszenzintensita¨ten, kommt
man zu dem Schluss, dass bereits nach 60min ein Signal-Rausch Verha¨ltnis bei allen
Sonden von gro¨ßer gleich drei vorliegt und somit ein verla¨ssliches Signal vorhanden
scheint. Im weiteren Verlauf nehmen die vorhandenen Signale zu, bis dass sie ein
Intensita¨ts-Plateau erreicht haben, welches nach einer Hybridisierungsdauer von
240min erreicht ist.
Die Fa¨higkeit der Diskriminierung der Sondensa¨tze in Bezug zur Hybridisierungs-
dauer ist ebenfalls untersucht worden (Abb. 3.21). Dazu wurden die gemittelten In-
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tensita¨ten der Mismatch-Sonden gegen die Zeit aufgetragen. Es zeigte sich, dass die
gemittelten Intensita¨ten zu Beginn der Hybridisierung monoton fielen und schließ-




























Abb. 3.21: Kinetik der Diskriminierungsfa¨higkeit. Garfische Darstelung der gemit-
telten Intensita¨ten der Mismatch-Sonden u¨ber die Zeit
Bei der slidespezifischen Auswertung fiel auf, dass einzelne Sonden bei den Hy-
bridisierungen der Zeitdauer 15 (n=4) , 30 (n=2) und 60min (n=1) die angestrebte
Diskriminierungsfa¨higkeit noch nicht erreichten, da einzelne Mismatch-Sonden eine
Intensita¨t von gro¨ßer 0,5 aufwiesen. Nach einer Hybridisierungsdauer von 60 Minu-
ten war die ho¨chste Intensita¨t einer Mismatch-Sonde 0,53.
Aufgrund der ra¨umlich getrennten Quadruplikatenanordnung der Sonden auf dem
Array ist es mo¨glich, Abweichungen innerhalb eines Arrays zu bestimmen und so-
mit abstrahierte Aussagen u¨ber eine homogene Verteilung der markierten DNA zu
erhalten. Um dies zu ermo¨glichen, wurden die Mediane der Standardabweichungen
der Intensita¨ten der Replikate der Mismatch-Sonden gebildet und gegen die Zeit
aufgetragen. Nach 15 Minuten liegt dieser Wert bei 0,092, verla¨uft dann logarith-
misch und na¨hert sich ab 240min dem Grenzwert 0,024 (Abb. 3.22). Da an den
ra¨umlich getrennten, sequenzgleichen Sonden unterschiedlich starke Signale durch
gebundene, markierte DNA-Moleku¨le erfasst wurden, la¨sst sich daraus ableiten, dass
zu Beginn der Hybridisierung sich noch nicht gleichma¨ßig im Raum verteilte Mole-
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ku¨le befanden, welche die Mo¨glichkeit hatten, an den Sonden zu hybridisieren. Nach
240min scheint dagegen eine optimale Verteilung an markierter DNA innerhalb der





































Abb. 3.22: Kinetik der Reproduzierbarkeit der Intensita¨ten der Replikate eines Sli-
des. Grafische Darstellung der gemittelten Standardabweichung der In-
tensita¨ten der Replikate der Mismatch-Sonden u¨ber die Zeit
Nach Auswertung der Ergebnisse bei dieser Versuchsanordnung bezu¨glich des
Signal-Rausch-Verha¨ltnisses der Perfect-Match-Sonden, der Diskriminierungsfa¨hig-
keit der Mismatch-Sonden und der Reproduzierbarkeit der Intensita¨ten innerhalb
eines Slides wurde die minimale Hybridisierungsdauer auf 60 Minuten festgelegt, da
ab hier bereits ein ausreichendes Signal vorliegt (Signal-Rausch-Verha¨ltnis gro¨ßer 3)
und eine eindeutige Diskriminierung zwischen Mismatch- und Perfect-Match-Sonden
durchfu¨hrbar ist. Im weiteren Verlauf wird das Signal der Sonden nur noch sta¨rker,
a¨ndert aber nichts mehr an der endgu¨ltigen Aussage der Untersuchung, wenngleich
sich die Diskriminierungsfa¨higkeit weiter verbessert.
3.4.3 Reproduzierbarkeit
Die Reproduzierbarkeit der Ergebnisse wurde in zwei unterschiedlichen Experimen-
ten bestimmt. Zum einen galt es die Reproduzierbarkeit der Hybridisierung und
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des Waschschrittes alleine zu testen und des Weiteren die Reproduzierbarkeit des
gesamten Versuchablaufs, d.h. von der Multiplex-PCR bis zur Hybridisierung und
dem Waschen des Microarrays (Abb. 3.23).
Abb. 3.23: Schematische Darstellung der untersuchten Reproduzierbarkeiten von
Assay und Array
Zur Bestimmung der Reproduzierbarkeit des Hybridisierungs-Prozesses, wurde
ein Multiplex-PCR-Produkt von B.cereus ATCC10987 auf drei verschiedenen Mi-
croarrays hybridisiert. Nach einer Hybridisierungsdauer von 16 Stunden wurden die
Slides gewaschen, eingelesen und ausgewertet. Um Spotting-abha¨ngige Variabilita¨-
ten gering zu halten, wurden die Slides auf den Mittelwert aller Spottingkontrollen
normalisiert. Der Vergleich der absoluten Fluoreszenzintensita¨ten zeigt, dass sich
die Werte der Sonden bis zu einem Faktor 10 unterscheiden (nicht gezeigt). Dies
ist auch bei der Auswertung des Signal-Rausch-Verha¨ltnisses zu erkennen, wo die















































































Abb. 3.24: Reproduzierbarkeit der Signalintensita¨t der Perfect-Match-Sonden
Trotzdem war immer ein ausreichend starkes Signal (Signal-Rausch-Verha¨ltnis
gro¨ßer 3) bei allen Slides gegeben und zusa¨tzlich wurden auch alle Perfect-Match-
Sonden richtig erkannt und konnten gegenu¨ber den Mismatch-Sonden abgegrenzt
werden, da sie mindestens 2,5-fach sta¨rker fluoreszierten (Intensita¨t der Mismatch-
Sonden maximal 0,39)(Abb. 3.25). Der Standardfehler des Mittelwerts variierte von
0,01 bis 0,06, was als niedrig einzustufen gilt. Somit konnte eine prozentuale Abwei-

























































































Abb. 3.25: Reproduzierbarkeit der Diskriminierungsfa¨higkeit der Mismatch-Sonden
Um die Reproduzierbarkeit des kompletten Versuchsablaufes von der Multiplex-
PCR bis zum Auswerten zu bestimmen, wurden drei unabha¨ngige Multiplex-PCR-
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Ansa¨tze mit B. cereus ATCC10987 erzeugt und im Anschluss daran ebenfalls ge-
trennt markiert (Abb. 3.26 A). Im Anschluss daran wurden die Ansa¨tze auf drei
unterschiedlichen Microarrays separat hybridisiert, eingelesen und wie zuvor ausge-
wertet (Abb 3.26 C und D).
Bei dieser Versuchsreihe wurden alle Nukleotidpositionen richtig diskriminiert und
alle Perfect-Match-Sonden besaßen ein Signal-Rausch-Verha¨ltnis von gro¨ßer gleich
3. Die Mittelwerte der Intensita¨ten der Mismatch-Sonden variierten ebenfalls wie
zuvor, zwischen 0,01 und 0,6 mit einem gemittelten Standardfehler von 12,64%.
Das Signal-Rausch-Verha¨ltnis der Perfect-Match-Sonden variierte zwischen 7,2 ±
3,1 bis 43,3 ± 2,3 (Abb. 3.26), was bedeutet, dass fu¨r den gesamten Versuchsablauf
ein Signal-Rausch-Verha¨ltnis mit einen gemittelten Standardfehler von 26,7% zu
erwarten ist.
3.5 Entwicklung des Microarrays
”
YpRes“
Der Microarray zu Detektion von Resistenzgenen in Yersinia pestis besteht aus ins-
gesamt 46 sequenzverschiedenen Sonden, welche in sechs ra¨umlich getrennten Repli-
katen angeordnet sind. 36 Sonden davon werden genutzt, um neun unterschiedliche
Nukleotidpositionen des Gens gyrA hinsichtlich von Punktmutationen zu untersu-
chen, acht Sonden werden genutzt, um Resistenzgene nachzuweisen und zwei Sonden
stehen fu¨r Auswertung und Qualita¨tskontrollen zur Verfu¨gung, wobei diese Sonden
mehrfach pro Replikat aufgetragen wurden.
A¨hnlich wie bei dem Modul
”
BaRes“ wurden die Sonden zur Untersuchung von
Nukleotidpositionen genauestens bioinformatisch untersucht, verglichen und schließ-
lich empirisch an die Bedu¨rfnisse des Microarrays angepasst.




YpRes“ auf redundante Sonden bei der
Detektion von Resistenzgenen verzichtet. Dies wa¨re bei der Detektion der Tetracyclin-
Resistenzgene tet(A), tet(B), tet(C) und tet(D) mo¨glich gewesen, ha¨tte aber auf-
grund der Anzahl der dann zu spottenden Sonden mit dem TopSpot E (n=52)
einen zusa¨tzlichen Druckschritt gefordert, dessen gro¨ßerer technischer Aufwand der
Aussage dieser zusa¨tzlichen vier Sonden nicht gerecht gewesen wa¨re.
Die Auswahl der restlichen Resistenzgene wurde aufgrund von Literaturrecher-
chen durchgefu¨hrt und deckt alle bis heute in Yersinia beschriebenen aminoglycosid-
modifizierende Resistenzgene ab. Zusa¨tzlich wurden weitere Resistenzgene hinzuge-
nommen, deren Auswahl im Diskussionsteil dieser Arbeit na¨her erla¨utert wird.
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B. cereus ATCC 10987 (wildtyp)



















































































































Abb. 3.26: Reproduzierbarkeit des gesamten
”
BaRes“-Assays. A EtBr- und Fluo-
reszenzbilder der verwendeten DNA-Ansa¨tze. B Hybridisierungsbilder.
C Reproduzierbarkeit der Signalintensita¨t der Perfect-Match-Sonden. D
Reproduzierbarkeit der Diskriminierungsfa¨higkeit der Mismatch-Sonden.
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Tab. 3.11 zeigt eine U¨bersicht u¨ber die nachweisbaren Gene und detektierbaren
Nukleotidmutationen mit dem entwickelten Microarray Modul
”
YpRes“.
Tab. 3.11: Detektionspotential von
”
YpRes“
Nr Gen beobachtete Mutation Quelle
(nt-Position) (aa-Position)
1 gyrA G219-T GyrA67 A → S [79]
2 gyrA G260-A GyrA81 G → D [79]
3 gyrA G259-T GyrA81 G → C [79]
4 gyrA G262-A GyrA82 D → N diese Arbeit
5 gyrA G266-T GyrA83 S → I [128]
6 gyrA C267-A GyrA83 S → R [79]
7 gyrA C267-G GyrA83 S → R [79]
8 gyrA G268-C GyrA84 A → P [79]
9 gyrA G277-A GyrA87 D → N [79]
10 gyrA G277-T GyrA87 D → Y [79]


















Die Auswertung wurde gema¨ß der bereits im Material- und Methodenteil beschriebe-
nen Routine durchgefu¨hrt. Die grafische Datenaufbereitung erfolgte analog zu dem
Microarray
”
BaRes“. Links oben wird das Hybridisierungsbild des ganzen Arrays
dargestellt sowie eine vergro¨ßerte Ansicht eines Blocks zur Bestimmung mo¨glicher
resistenzvermittelnder Punktmutationen. Im unteren Teil einer jeden Auswertung
sind als Balkendiagramm stets die relativen Intensita¨ten der Sonden zur Untersu-
chung von mo¨glichen Mutationen dargestellt und daneben - ebenfalls als Balkendia-
gramm - die relativen Intensita¨ten der Resistenzgensonden.
Zur Evaluation wurde der Microarray mit allen vorhandenen Genotypen spe-
ziesu¨bergreifend getestet. Zur Verfu¨gung standen fu¨nf wildtyp-Y. pestis-Sta¨mmme
IP554, IP568 und IP670 vom Institut Pasteur sowie EV76 und KIM3a aus dem
eigenen Haus. Des Weiteren stand Y. pseudotuberculosis DSM8992 zur Verfu¨gung
sowie vier direkt davon abstammende isolierte Mutanten.
Dabei konnten alle untersuchten Nukleotidpositionen korrekt und eindeutig be-
stimmt werden. Auch der Einsatz von Misch-DNA zur Simulation der Pra¨senz meh-
rerer Resistenzgene in einem Organismus konnte erfolgreich durchgefu¨hrt werden.
Dabei wurden alle vorhandenen und detektierbaren Resistenzgene durch den Mi-
croarray und seine Auswertroutine richtig erkannt. Auch der Wildtypstamm Y.
enterocolitica DSM4780 wurde hybridisiert, um festzustellen ob dies mo¨glich ist.
Eine solche Aussage konnte nur empirisch getestet werden, da sich in zwei Sonden-
sa¨tzen jeweils ein 1-nt-großer Sequenzunterschied zwischen Y. pseudotuberculosis
und Y. pestis zeigte. Da diese Mutationen jedoch nur an den a¨ußersten Enden der
Sonde auftraten und keine zentrale Position betrafen, war das Hybrisidisierungssi-
gnal stark genug, um gema¨ß den vorher bereits geltenden Qualita¨tskriterien korrekt
ausgewertet zu werden.
Im Folgenden sind exemplarisch vier Hybridisierungsbilder verschiedener Geno-

































































































































































































































































































































































































































































































































































































Nach Erhalt der Ergebnisse der Reproduzierbarkeitsstudie des Microarrays
”
BaRes“,
wurde sich bei dem Microarray
”
YpRes“ darauf beschra¨nkt, die Reproduzierbarkeit
der Gesamt-Assays zu bestimmen (Abb. 3.23), da dies den fu¨r die Anwendung wich-
tigeren Wert darstellt und gleichzeitig die Reproduzierbarkeit des Hybridisierungs-
und Waschschrittes mit einschließt.
Um die Reproduzierbarkeit des Versuchsablaufes von der Probennahme bis zur
Auswertung zu bestimmen, wurden drei unabha¨ngig entnommene Proben der Mu-
tante Mut82 in den entwickelten Assay eingebracht. Dazu wurde das Gen gyrA
amplifiziert, markiert (Abb. 3.31 oben) und anschließend auf dem Array hybridi-
siert. Die Auswertung der einzelnen Arrays erfolgt ebenfalls separat und die Werte
wurden miteinander verglichen.
Innerhalb dieser Versuchsanordnung konnten von den Microarrays alle untersuch-
ten Nukleotidpositionen des Gens gyrA richtig identifiziert werden. Das Signal-
Rausch-Verha¨ltnis der Perfect-Match-Sonden war dabei stets gro¨ßer gleich drei und
somit fu¨r eine verwertbare Aussage immer verwendbar. Die Sta¨rke des Signal-
Rausch-Verha¨ltnisses variierte dabei zwischen 7,6 ±1,9 und 37,9 ±13,8.
Analog dazu zeigten auch die absoluten Intensita¨ten Schwankungen um durch-
schnittlich 26,27%. Der Vergleich der Signalintensita¨ten zueinander zeigte eine Spann-
weite der absoluten Nettointensita¨t von 9666 ±774 bis 54960 ±11894, was ungefa¨hr
einen Faktor von 5,5 darstellt (nicht gezeigt).
Die Intensita¨ten der Mismatch-Sonden schwankten zwischen den einzelnen hybri-
disierten Microarrays zwischen 0,02 und 0,35 mit einem gemittelten Standardfehler
von 31,35%. Die ho¨chste Intensita¨t einer Mismatch-Sonde innerhalb dieser Versuch-
reihe war jedoch 0,38 und somit eine gute Diskriminierungsfa¨higkeit bescheinigt.
Anhand dieser Ergebnisse la¨sst sich zusammenfassen, dass dieser Microarray kor-
rekte Ergebnisse liefern kann, wenngleich sta¨rkere Schwankungen als bei dem Mi-
croarray
”
BaRes“ im Bereich der Diskriminierung auftraten.
3.6.3 Blind-Studie
Da bei der Evaluation des Microarrays die Hybridisierung mit Y. enterocolitica
DSM4789 erfolgreich durchgefu¨hrt werden konnte (Abb. 3.29), wurde eine Blind-
Studie geplant, um eine mo¨gliche Anwendung in der klinischen Routine zu testen
und somit auch eine weitere Kontrolle zur Robustheit der Methode zu erhalten,
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Y. pseudotuberculosis Mut 82













































































































Abb. 3.31: Reproduzierbarkeit des gesamten
”
YpRes“-Assays. A EtBr- und Fluo-
reszenzbilder der verwendeten DNA-Ansa¨tze. B Hybridisierungsbilder.
C Reproduzierbarkeit der Signalintensita¨t der Perfect-Match-Sonden. D





wohlwissend, dass die entwickelten und ausgewa¨hlten Sonden zur Bestimmung von
Punktmutationen nicht zwangsla¨ufig immer funktionieren mu¨ssen, da Y. enteroco-
litica-spezfische Mutationen bei der Entwicklung der Sonden nicht beru¨cksichtigt
worden waren.
Die Studie wurde zusammen mit Dr. Tietze vom Nationalen Referenzzentrum
fu¨r Salmonellen und andere Enteritiserreger geplant. Als Ausgangssituation wurden
40 unbekannte Sta¨mme mit klinischem Hintergrund aus den Jahren 2005 und 2006
gewa¨hlt. Bei den durch Dr. Tietze verblindeten Proben war das Antibiogramm nur
Dr. Tietze bekannt und wurde erst nach Abschluss der Hybridisierungsarbeiten zur
Diskussion der Ergebnisse zur Verfu¨gung gestellt.
Keiner der ausgewa¨hlten Sta¨mme zeigte nach CLSI-Standard eine klinisch rele-
vante Resistenz gegen Ciprofloxacin, jedoch besaß eine Anzahl von Isolaten eine
Nalidixin-Resistenz. Bei Nalidixin handelt es sich - wie bei Ciprofloxacin - um ein
Chinolon, dessen Resistenz auch auf denselben Mutationen im Gen gyrA basieren.
Von allen Sta¨mmen wurden eine Multiplex-PCR und eine PCR zur Amplifizie-
rung des Gens gyrA durchgefu¨hrt, die beno¨tigten Markierungsreaktionen und die
anschließenden Hybridisierungsschritte auf Microarrays mit dem Layout
”
YpRes“.
In Anhang A 5 sind alle Ergebnisse im Detail dargestellt, eine zusammenfassende
Tabelle aufgeschlu¨sselt nach Genotyp ist in Tab. 3.12 ersichtlich.
Insgesamt wurden die Phenotypen von 38 der 40 Sta¨mme richtig erkannt, was
einem Prozentsatz von 95% entspricht. Bei den zwei nicht korrekten Ergebnissen
handelte es sich um Falsch-Negative Ergebnisse. Es handelte sich dabei um die Pro-
ben Nr.1 und Nr. 36. Bei diesen Proben wurde zur U¨berpru¨fung des Antibiogramms
eine erneute phenotypische Resistenzpru¨fung durchgefu¨hrt und die erhaltenen Re-
sistenzen konnten besta¨tigt werden.
Bei Stamm Nr. 1 sollte eine Streptomycin-Resistenz vorliegen mit einer MHK
>32µg/ml. Dies konnte nicht mit dem Microarray gezeigt werden und auch die
zu diesem Stamm geho¨rige Multiplex-PCR zeigte keine Amplifikate (Anhang A 5),
weder von den beiden Streptomycinphosphorylasen, noch von dem mo¨glichen Gen
ant(3”)-Ia.
Bei Stamm Nr. 36 wurde ein ungewo¨hnliches Hybridisierungsmuster der gyrA-
Sonden festgestellt. Weder eine Wildtyp-Sequenz, noch eine mo¨gliche Mutantense-
quenz konnten an den Sonden fu¨r die Nukleotidpositionen 266, 267 und 268 eindeutig
bestimmt werden. Die Hybridisierung wurde mit dem gleichem Ergebnis wiederholt.
Eine Aussage u¨ber eine vorhandene Mutation konnte nicht getroffen werden und so-
93
3 Ergebnisse
Tab. 3.12: Ergebnis der Blind-Studie aufgeschlu¨sselt nach Genotyp und Pha¨no-
typ. Genotypische Ergebnisse stammen aus den Microarrayexperimenten,
pha¨notypischen Ergebnisse stammen von Dr. Tietze. (+ Gen vorhanden,
- Gen nicht vorhanden, MHK Minimal Hemmkonzentration
”
resistent“
ist fu¨r die gepru¨ften Antibiotika ≥8 µg/ml)



























































21 - - - - - -
1 266T - - - - - 32
1 267G - + - - - 32 >64
1 277T - + - - - >32 >64
1 - + - - - - 8
7 - - + - - - (>)32
1 - - - + + - >64
4 - - - + + + >64 8
1 - - - - - + 8
1 ? - - - - - >32
1 - - - - - - 32
mit wurde dieses Ergebnis als Falsch-Negativ eingestuft. Eine im Anschluss an diese
Blind-Studie durchgefu¨hrte Sequenzierung des Gens gyrA konnte zeigen, dass bei
diesem Isolat eine Punktmutation in Nukleotidposition 265 vorlag. Eine solche Mu-
tation ist eine Y. enterocolitica-spezifische Mutation und kann mit dem entwickelten
Microarray nicht erfasst werden.
Unter den vorhandenen und untersuchten Proben der Blindstudie war nicht ein
Wildtyp-Stamm, da alle Y. enterocolitica-Isolate Resistenzen aufwiesen. Jedoch
handelte es sich bei diesen Resistenzen um solche, die nicht mit dem vorhandenen
Microarray nachgewiesen werden ko¨nnen, wie z.B. Resistenzen gegen Sulfonamide
oder β-Laktame.
3.7 Datenbank
Die Datenbank zur Verwaltung der Ergebnisse wurde mit MSAccess programmiert
und la¨sst alle gewu¨nschten Funktionalita¨ten zu.
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Die Datenbank ansich ist nicht in SQL programmiert und die Benutzeroberfla¨che
und Befehle durch die Verwendung von VisualBasic fu¨r jeden Rechner mit den
angegebenen Anforderungen verfu¨gbar. Damit ist der professionelle Einsatz dieser
Datenbank fu¨r einen Hochdurchsatz an Daten sicherlich nicht gegeben, aber sie la¨sst
sich bei mittelgroßen Projekten wie den hier durchgefu¨hrten gut anwenden.
Nach Start der Datenbank pra¨sentiert sich ein Auswahlbildschirm, der es zum
einen ermo¨glicht auf die Daten selbst zuzugreifen, zum anderen aber auch einen
Gesamtbericht u¨ber alle in der Datenbank befindlichen Hybridisierungsversuche zu
lesen und auszudrucken.
Der Datenzugriff erfolgt u¨ber ein klar strukturiertes Fenster, welches auf einen Blick
wichtige Daten des Versuchs und des verwendeten Microarrays aufweist: Oberfa¨che,
Spottingdatum und Sondenlayout. Tag und Art der Prozessierung, der Hybridisie-
rung und des Waschens in Form von Kurznamen ko¨nnen dort ebenfalls eingegeben,
gea¨ndert oder gelo¨scht werden. Des Weiteren ist es mo¨glich, u¨ber ein Browserfenster
ein zu diesem Datensatz passendes Hybridisierungsbild aufzurufen und abzuspei-
chern (Abb 3.32).
Abb. 3.32: Bild der Datenbankeingabemaske
95
3 Ergebnisse
Im unteren Teil des Fensters ist es in Karteikartenformat mo¨glich, die na¨heren In-
formationen zu den verwendeten Protokollen einzusehen. A¨nderungen und Eingaben
von neuen Protokollen erfolgen nach Beta¨tigen von Kno¨pfen u¨ber
”
pop-up“-Fenster.
Alle zu diesem Microarray geho¨renden Daten und Protokolle ko¨nnen in einem Ein-
zelbericht angesehen und ausgedruckt werden.
Um die halbautomatische Auswertroutine zu starten, muss die von GenePixPro
4.1 gespeicherte Datei (*.gpr) u¨ber ein Browserfenster geladen werden. Im Anschluss
daran wird die entwickelte Routine u¨ber einen Knopfdruck gestartet. Dabei wird die
ausgewa¨hlte Ergebnisdatei geladen und in eine slidespezifische Auswertdatei kopiert.
Bei dieser handelt es sich um eine komplexe Exceldatei. Nach Durchfu¨hrung dieser
Prozedur wird diese Datei automatisch unter dem Namen der Ergebnisdatei, jedoch
mit Excel-Suffix gespeichert (*.xls). Somit gehen keine Rohdaten verloren und eine




Das erho¨hte Auftreten von Mikroorganismen, welche gegen allgemein verwendete
Antibiotika resistent sind, erho¨ht die Notwendigkeit einer schnelleren Diagnose und
strengen U¨berwachung der Resistenzverbreitung sowohl im Krankenhaus, als auch
ausserhalb medizinischer Einrichtungen. Im Durchschnitt nehmen die verwendeten
pha¨notypischen Standardmethoden zur Resistenzbestimmung zwei bis drei Tage in
Anspruch, bis dass ein Resistenzprofil vorliegt. Diese Dauer ist fu¨r eine Infektion mit
einem hochpathogenen Erreger nicht schnell genug. Folglich mu¨ssen neue Strategien
der Antibiotikaresistenzpru¨fung entwickelt und evaluiert werden.
4.1.1 Pha¨notypische Resistenztests
Pha¨notypische Resistenztests sind derzeit die Standardmethoden der Resistenzbe-
stimmung, da sie gu¨nstig und anwendbar auf eine Vielzahl von antibiotischen Sub-
stanzen sind. Dabei werden in der Regel die Antibiotika getestet, welche bei der
Infektion verordnet werden.
Die Resultate, die auf allgemein angewandten Agar-Diffusions-Tests beruhen, ba-
sieren auf der subjektiven Deutung der Wachstumshemmungszonen und erfordern
erfahrenes Personal. Fehlinterpretationen dieser Hemmzonen ko¨nnen im schlimms-
ten Fall zu Behandlungausfa¨llen fu¨hren [92]. Ausserdem ko¨nnten manche Resisten-
zen zum Beispiel durch unkultivierbare Organismen unentdeckt bleiben, die Konzen-
tration des Test-Antibiotikums zu hoch gewa¨hlt oder die Inokulummenge zu gering
sein. Auch die Expression einer geringen Resistenz oder das Vorhandensein eines
Bakteriumgemischs kann die Ergebnisse solcher Tests in Frage stellen. Gerade die
Isolierung und die damit verbundene Kultivierung des Organismus la¨sst die Analyse-
zeit ansteigen, ist jedoch als absolut notwendig gezeigt worden [75]. Automatisierte
Auswertungsgera¨te, welche mit dem Mikrobouillionverdu¨nnungsverfahren arbeiten,
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sind bereits fu¨r die Beschleunigung der Resistenzpru¨fung entwickelt worden (z. B.
Microscan oder BD Phoenix) [106].
Da schwere Infektionen zeitnah behandelt werden mu¨ssen, beginnt die antibioti-
sche Behandlung ha¨ufig bevor die Resistenztestung beendet ist. Aus diesem Grund
ist die gegenwa¨rtige pha¨notypische antibiotische Resistenz-Diagnose in vielen Berei-
chen nicht mehr zeitgema¨ß, jedoch unumga¨nglich, da keine besseren und preislich
vergleichbaren Alternativen zur Verfu¨gung stehen.
4.1.2 Genotypische Resistenztests
Eine genotypische Resistenzpru¨fung hat das Potential, eine schnellere und zuverla¨s-
sigere Lo¨sung anzubieten. Die Vorteile einer solchen Analyse sind die folgenden:
Direkt nach Isolation des Bakteriums kann ein solcher Test durchgefu¨hrt werden.
Dabei kann unter Umsta¨nden auf eine vorherige DNA-Isolierung verzichtet werden.
Dieser Zeitgewinns la¨sst sich gerade bei langsam wachsenden Organismen ausbauen,
da diese nicht mehr aufwendig kultiviert werden mu¨ssen. Dies trifft auch auf schwer-
oder unkultivierbare Organismen zu, die genotypisch untersucht werden ko¨nnen.
Auch die Bewertung von Resistenzen kann objektiviert werden, da man auf die
subjektive Wahrnehmung und Abscha¨tzen einer Wachstumshemmzone verzichten
kann. Dabei ko¨nnen auch die Resistenz nachgewiesen werden, die pha¨notypisch nur
schwach, oder gar nicht zu erkennen sind. Letztlich sind die Organismen im Labor
auch nicht mehr so lange pra¨sent, wodurch die Gefahr einer Kontamination des
Labors ebenfalls reduziert wird.
Zur Zeit besitzen genotypische Analysemethoden jedoch auch Einschra¨nkungen,
die mit der herko¨mmlichen pha¨notypischen Analyse verglichen werden mu¨ssen. Die
Anwesenheit nur weniger Organismen in einer klinischen Probe la¨sst die Sensitivi-
ta¨t der Methode manchmal als nicht ausreichend erscheinen, sodass falsch-negative
Ergebnisse erhalten werden ko¨nnen. Dies gilt ebenso, wenn unbekannte Resistenzme-
chanismen vorliegen, die von mo¨glichen komplexen Methoden nicht erfasst werden.
Das liegt daran, dass man nur auf die Resistenzen hin testen kann, die man auch
kennt. Zusa¨tzlich wird die Entwicklung solcher Tests insoweit erschwert, dass auf-
grund zum Teil Organismus-spezifischer Sequenzen fu¨r unterschiedliche Organismen
die Tests neu entwickelt werden mu¨ssen.
Bei der genotypischen Untersuchung wird in der Regel nicht die Qualita¨t der Re-
sistenz ermittelt. Somit ist eine Unterscheidung zwischen klinischer Relevanz und
nicht-klinischer Relevanz nicht mo¨glich. Zusa¨tzlich ko¨nnen auch falsch-positive Re-
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sultate auftreten, wenn beispielsweise nicht-expremierte Gene detektiert werden.
Ein großer Nachteil ist zur Zeit sicherlich das Fehlen anerkannter Standards fu¨r das
Durchfu¨hren der molekularen Methoden zur Resistenzbestimmung. Dies kann daran
liegen, dass es bislang nur wenige klinische Versuche hinsichtlich der Reproduzier-
barkeit und der Genauigkeit gibt. Abschließend ist auch noch ein wirtschaftlicher
Aspekt zu nennen. Die pha¨notypischen Tests stellen die gu¨nstigere Methode dar
und somit ist die Genotypisierung zur Zeit die uninteressantere Methode der Wahl.
4.1.3 Einfu¨hrung des Systems
Um ein anspruchsvolles klinisch einsetzbares Diagnostiktool zu entwickeln, muss
eine reproduzierbare, spezifische und sensitive Analyse gegeben sein. Dazu mu¨ssen
unter anderem die Oberfla¨che fu¨r die Immobilisierung, die Pra¨hybridisierung und
der Puffer sowie die Methode der Sonden-Immobilisierung sorgfa¨ltig gewa¨hlt werden
[15]. Auch der Etat fu¨r die zahlreichen Experimente, die fu¨r die Evaluierung des
Systems notwendig sind, muß beachtet werden.
Fu¨r die Grundstruktur des Arrays entschied man sich fu¨r ein System, dass von
unserem Kooperationspartner vorgeschlagen wurde. In zwei ausfu¨hrlichen Arbeiten
sind dort Immobilisierunsstrategien und Oberfla¨chen hinsichtlich ihrer Signalintensi-
ta¨t und Zuverla¨ssigkeit untersucht worden [131, 72]. Aufgrund der Erfahrung des Ko-
operationspartners wurde sich fu¨r die Kopplungsstrategie von phospho-modifizierten
Oligonukleotiden auf einer Aminosilanoberfla¨che entschieden. Die Immobilisierung
sollte via EDC-Chemie durchgefu¨hrt werden. Diese Art des Microarrayaufbaus ist
eher selten anzutreffen, jedoch bietet sie neben der einfachen Handhabung mit un-
serem verwendeten Spottingsystem auch ein gutes Spottingbild, eine akzeptable ho-
mogene Sondenverteilung innerhalb eines Spots, eine gute Reproduzierbarkeit in der
Herstellung und gleichzeitig eine kostengu¨nstige Variante, da alleine die Phosphat-
Modifikation in der Regel gu¨nstiger zu erweben ist als beispielsweise eine Amino-
modifikation.
Fu¨r die Spottingoberfla¨che haben wir uns fu¨r eine Aminomodifizierung entschie-
den, die wir ka¨uflich erworben haben. Zwar ist diese Aminopropyltriethoxysilanober-
fla¨che leicht selbst fu¨r den Labormaßstab herzustellen, doch aufgrund der Reprodu-
zierbarkeit der Beschichtungsqualita¨t haben wir uns fu¨r ein kommerzielles Produkt
entschieden. Die erhaltenen Ergebnisse lassen unsere Wahl als richtig erscheinen.
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4.2 Sonden – Design und Leistung
4.2.1 Sequenz-Analyse und Auswahl von Resistenzgenen
”
BaRes“
Fu¨r die Entwicklung der Sonden wurde die dazu relevante Literatur recherchiert
und alle bekannten Resistenz-verursachenden Mutationen bei B. anthracis gesam-
melt und ausgewertet. Dabei wurden sowohl klinische Isolate mit einbezogen wie
auch in-vitro erzeugte Mutanten. Auch die zusa¨tzlich bei Sporen [107] beobachteten
Mutationen wurden in die Untersuchungen mit einbezogen. Abschließend wurden
die in dieser Studie zusa¨tzlich aufgetretenen und noch nicht beschriebenen Sequenz-
unterschiede ebenfalls bedacht. Somit ist es mit dem vorliegenden Array mo¨glich,
Rifampin und Ciprofloxacin vermittelnde Mutationen bei B. anthracis und B. cereus
ATCC10987 zu detektieren.
Aufgrund von Datenbankrecherchen ist die Aussage mo¨glich, dass alle bislang ver-
o¨ffentlichten Anthracis-Sta¨mme sowie manche nahe verwandten B. cereus-Arten mit
diesem Array ohne Einschra¨nkung benutzt werden ko¨nnen. Der Begriff von nahe ver-
wandten Anthracis-Sta¨mmen ist aufgrund der heutzutage verwendeten Methoden
zur Differenzierung beider Arten nicht immer gleich gewa¨hlt, zumal nach Multi-
Locus-Sequence-Typing (MLST) sehr nahe verwandte B. cereus-Sta¨mme sich in
den Genen rpoB und gyrA, gyrB und parC doch zum Teil sehr stark von anthracis-
Sta¨mmen unterscheiden. Eine genaue Aussage zu diesen
”
anthracis-like“-Sta¨mmen
[87, 86] kann allerdings erst nach Hybridisierung mit diesen erfolgen, da dies em-
pirisch evaluiert werden muss und aufgrund der Sequenzunterschiede nicht vorher-
gesagt werden kann. Theoretisch jedoch soll das Speziesspektrum alle bis jetzt in
der Datenbank vorhandenen B. anthracis, sowie B. thuringiesis konkukian 9727, B.
cereus ATCC10987, B. cereus E33L(ZK) und B. cereus G9241 umfassen.
”
YpRes“
Aufgrund der notwendigen Limitierung der Anzahl detektierbarer Resistenzgene
durch den unausweichlichen Anreicherungsschritt der DNA, musste eine Auswahl
an Resistenzgenen getroffen werden, deren Anzahl sowohl technisch realisierbar war,
als auch einen mo¨glichst großen Nutzen fu¨r eine spa¨tere Aussagekraft zur Verfu¨gung
stellte.
Fu¨r alle ausgewa¨hlten Resistenzgene wurden Sonden und Primer entwickelt. Mit
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Ausnahme von tet(A) standen fu¨r alle Resistenzgene mindestens eine Positivkon-
trolle zur Evaluierung der Sonden zu Verfu¨gung. Die Lage der Sonden in den ent-
sprechenden Genen wurde so ausgewa¨hlt, dass sie in konservierten Bereichen liegt
wo sie auf alle in Datenbanken auftretenden verwandten Sequenzen passen wu¨r-
den. Dies wurde durch phylogentische Untersuchungen genauestens untersucht. Die
Sondenlage innerhalb des detektierenden Strangs wurde so gelegt, dass davon aus-
gegangen werden kann, dass bei Beobachtung bislang unbekannter Sequenzen naher
verwandter Resistenzgene diese ebenfalls mit dem pra¨sentierten Microarray detek-
tiert werden ko¨nnten.
Zur Detektion einer Tetracyclin-Resistenz bei dem gram-negativen Organismus
Yersinia pestis entschied man, sich auf mo¨gliche Eﬄux-Systeme zu beschra¨nken, da
dieser bei enterischen gram-negativen Bakterien der zumeist beobachtete Resistenz-
mechanismus ist [55, 124, 125, 5]. Unseres Wissens nach wurde in Yersinia noch nie
zuvor ein anderes Gen mit einem ribosomalen Protektionsmechanismus beobachtet.
Bis jetzt konnte nur ein einziges Mal bei E. coli in einer Studie ein tet(M)-Gen
beobachtet werden. Jedoch konnte dort nicht eindeutig gezeigt werden, dass dieses
Gen eine Relevanz zeigt, weil es in Verbindung mit anderen Eﬄux-Resistenzgenen
auftrat [25]. Bis jetzt wurden nur drei Tetracycline Resistenzgene in Yersinia be-
schrieben: tet(B), tet(C) und tet(D) [37, 51, 59]. Diese sind mit dem Modul
”
YpRes“
erfasst. Zusa¨tzlich wurde das Gen tet(A) hinzugenommen, da dieses gerade in Um-
weltisolaten sehr weit verbreitet ist. Bei solchen Isolaten konnte gezeigt werden, dass
tet(A) mit 35% am zweitha¨ufigsten auftrat nach tet(B) mit 63% [25]. Da wir konser-
vierte Sonden benutzen, a¨hnlich den entwickelten Primer von Animov et al. [5], sind
wir zuversichtlich auch weitere Eﬄux-basierende Tetracycline Gene detektieren zu
ko¨nnen. Aufgrund des Mangels weiterer solcher Tetracyclin-Resistenz Gene konnte
dies jedoch nicht u¨berpru¨ft werden.
Von der Vielzahl der bisher bekannten Mechanismen der Modifizierung von Ami-
noglykosiden und der diese Mechanismen kodierenden Resistenzgenen sind bis jetzt
vier Gene in Yersinia beschrieben worden: aac(3)-IVa, aph(3”)-Ib und aph(6”)-Id
sowie ant(3”)-Ia. Das erste wurde u¨ber ein Plasmid in Yersinia pestis eingebracht
[37] und bewirkt eine Resistenz gegen Gentamicin. Die zwei folgenden Gene treten
in der Regel nur in Kombination auf und wurden in einem natu¨rlichen klinischen
Isolat nachgewiesen [67] und bewirken eine Resistenz nur gegen Streptomycin. Das
letzte Gen bewirkt eine Resistenz gegen Streptomycin und Spectinomycin und wur-
de ebenfalls in einem klinschen Isolat beobachtet [59]. Diese Gene wurde auf den
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Microarray aufgenommen. Das Gen ant(3”)-Ia ist in 90% aller klinischen Isolate zu
finden [133, 152] und unter den gram-negativen Bakterien weit verbreitet. Ebenfalls
weit verbreitet ist das
”
Doppel“-Gen aph(3”)-Ib - aph(6”)-Id. Die anderen beschrie-
ben Genvarianten treten nur sehr selten auf [133, 134, 152]. Aus diesem Grund
sind wir der Meinung, dass eine mo¨gliche Streptomycin-Resistenz identifiziert wer-
den kann. Als allumfassend ist diese Auswahl sicherlich nicht zu nennen, da in der
Blind-Studie bereits die Resistenz eines Isolates nicht detektiert werden konnte.
Dies kann unterschiedliche Gru¨nde haben und wird im spa¨teren Verlauf diskutiert
werden.
Die Auswahl hinsichtlich mo¨glicher Gentamicin-Resistenzgene hat sicherlich keine
absolute Abdeckung; jedoch sind wir der Meinung, dass auch hier ein hinreichen-
der klinischer Hintergrund mit der getroffenen Auswahl der zu detekierenden Gene
vorliegt. aac(3)-Ia ist in ca. 30% der klinischen Isolate zu finden [152, 134, 146].
aac(3)-IIa geho¨rt zu einer großen Gruppe von Genen, welche sehr homolog zu sein
scheint [134, 152]. Dies wurde zwar beim Sondendesign mit beru¨cksichtigt, jedoch
ohne alle Gene, welche Proteine mit denselben Resistenzmechanismen codieren, er-
fassen zu ko¨nnen. Des Weiteren wurde das in Yersinia aufgetretene Gen aac(3)-IVa
[37] erfasst und mit einer Sonde auf dem Microarray bedacht sowie das Gen ant(2)-
Ia, welches ebenfalls einen hohen Verbreitungsgrad besitzt [98].
Resistenzen gegen Sulfonamide wurden nicht beru¨cksichtigt, da diese Gruppe der
Antibiotika nicht bei systemischen Infektionen eingesetzt wird und somit auch nicht
zu Behandlung von Yersinia pestis empfohlen werden kann. Ebenfalls wurde eine
Aufnahme zum Nachweis von Resistenzen gegen Penicilline und die neueren Ce-
phalosporine der 3. Generation abgelehnt, da Yersinia ein chromosomal codiertes
ampC -Gen aufweist, welches eine fast natu¨rliche Resistenz gegen diese Antibiotika
verzeichnet. Auch das ist ein Grund, wieso in Behandlungsempfehlungen diese An-
tibiotikaklasse heutzutage nicht mehr auftritt. Wegen der großen Nebenwirkungen
sehr selten empfohlen - wenn dann nur bei Meningitis - wird Chloramphenicol. Da
es sich bei diesem Antibiotikum jedoch um ein Bakteriostatikum handelt, welches
den Erreger nicht to¨tet, sondern nur am Wachstum hindert, wurde auch dort auf
die Aufnahme des Gens cat auf den Microarray verzichtet.
Zusammenfassend la¨sst sich darlegen, dass mit diesem Microarray alle bis jetzt
bei Yersinia beschriebenen Resistenzgene erfasst und detektiert werden ko¨nnen.
Zusa¨tzlich wurde eine Auswahl der aus epidemiologischer Sicht wichtigsten klinisch
relevanten Resistenzgene bei dem Sondendesign beru¨cksichtigt.
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4.2.2 Ergebnis des Sondendesigns
Die Grundanforderung an Sonden, welche auf einem Array zusammmen hybridi-
siert werden sollen, sind gleiche Hybridisierungseigenschaften unter den gewa¨hlten
Hybridisierungsbedingungen [68]. Dies kann man ereichen, indem man Sonden mit
a¨hnlichen Schmelztemperaturen, a¨hnlichen La¨ngen und mo¨glichst geringen Sekun-
da¨rstrukturen erstellt. Die Sonden fu¨r die Detektion relevanter Nukleotid-Positionen
und der zu detektierenden Resistenzgene stellen dabei einen Kompromiss zwischen
den einzelnen Parametern dar. Nur so kann u¨ber den gesamten Array eine mo¨glichst
gleiche Hybridisierungsfa¨higkeit erreicht werden. Trotz mo¨glichst genauen in-silico-
berechneten Sonden, mussten alle Sonden weitgehend empirisch optimiert werden.
Zwar sind einige Programme entwickelt worden, um Hybridisierungssonden zu de-
signen, jedoch stimmt die Vorhersage meistens nur vage mit den erwarteten Ergeb-
nissen u¨berein, sodass oftmals Sonden verku¨rzt oder verla¨ngert werden mussten.
Mit den hier entwickeltem Sonden konnten alle Einzelbasenpaaraustausche nach
Optimierung richtig unterschieden werden. Dabei wiesen alle Perfect-Match-Sonden
den vorher festgelegt Minimalschwellenwert fu¨r das Signal-Rausch-Verha¨ltnis von 3
auf. Auch die Diskriminierung innerhalb der Sondensa¨tze war stets deutlich gegeben
und wurde bei der Evaluierung des Arrays, der Bestimmung der Reproduzierbar-
keit und der Kinetik ausgiebig untersucht. Dies soll im weiteren Verlauf diskutiert
werden.
4.2.3 Einbringen ku¨nstlicher Mutationen
Der Sondensatz gyrA254 auf dem Array
”
BaRes“ zeigte eine Kreuzhybridisierung
bei Hybridisierung mit einer Wildtyp-Sequenz an. In der Wildyp-Sequenz liegt das
Nukleotid Guanin vor in der dazugeho¨rigen Wildtyp-Sonde das Nukleotid Cytosin
vor, um eine G-C Baasenpaarung zu ermo¨glichen. Jedoch hybridisierte die markierte
Wildtyp-DNA innerhalb des Sondensatzes gyrA254 an der Sonde, die das Nukleo-
tid Thymin an der fraglichen Stelle besitzt. Eine mo¨gliche nicht-kanonische G-T
Basenpaarung ko¨nnte als Ursache fu¨r diese Falsch-Hybridisierung gesehen werden.
Da eine eindeutige Diskriminierung des Wildtyps so nicht mo¨glich war, musste eine
Neukonstruktion dieses Sondensatzes durchgefu¨hrt werden. Da eine Verku¨rzung der
Sonde zwar zu einem besseren Diskriminierungsergebnis fu¨hrte, jedoch die absolute
Signalintenista¨t und damit auch das Signal-Rausch-Verha¨ltnis fu¨r eine Auswertung
nicht mehr ausreichte, musste ein neues Sondenkonzept angewendet werden. Guo
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et al. [69] zeigten, dass es mo¨glich ist, bei solchen Sonden durch Einbringen von
zusa¨tzlichen ku¨nstlichen Mutationen in die Sondensequenz eine ho¨here Diskriminie-
rung zu erzielen. Dabei soll die ku¨nstlich eingebrachte Mutation mo¨gliche Sekunda¨r-
strukturen und nicht-kanonische Basen-Paarungen destabilisieren. Bei der beschrie-
benen Arbeit fu¨hrte die Arbeitsgruppe jedoch das Basenanalog 3-nitropyrrol ein.
Basenanaloga sind normalweise sehr kostspielig und nicht von allen Oligonukleotid-
lieferanten zu erhalten.
In dieser Arbeit wurde versucht, dies durch den Austausch von natu¨rlichen Nu-
kleotiden zu erhalten. Dabei wurde in der hier vorliegenden Arbeit von vorneherein
davon ausgegangen, dass die Sto¨rung einer G-C-Bindung sich destabilisierender aus-
wirkt als die Sto¨rung einer A-T-Bindung, da die Bindung der G-C-Nukleotide durch
drei Wasserstoffbru¨ckenbindungen erfolgt, wa¨hrend dies bei einer A-T- Bindung nur
durch zwei Wasserstoffbru¨cken gewa¨hrleistet ist. Davon ausgehend, wurden verschie-
dene Positionen untersucht, an denen eine ku¨nstliche Mutation eingefu¨gt wurde.
Durch das zusa¨tzliche Einbringen einer ku¨nstlichen Mutation musste mit einer Ver-
ringerung der Signalintensita¨t -auch bei perfekt passenden Sequenzen- gerechnet
werden, sodass wir zudem versuchten, dies durch eine mo¨gliche Verla¨ngerung der
Sonden auszugleichen. Wie in Ergebnisteil 3.3 zu ersehen, ist dies auch erfolgreich
gelungen.
Nach unserem Wissen ist mit der Publikation des Microarrays
”
BaRes“ dies zum
ersten Mal in einem pear-reviewed Journal vero¨ffentlicht worden [9].
4.3 Microarray - Reproduzierbarkeit, Kinetik,
Blind-Studie
4.3.1 Differenzierungsfa¨higkeit
Die Differenzierungsfa¨higkeit der Microarrays gerade bei der Abfrage einzelner Nu-
kleotide ist eine sehr komplexe Angelegenheit. Eine mo¨glichst gleiche Hybridisie-
rungsfa¨higkeit aller benutzten Sonden unter den angewandten experimentellen Be-
dingungen ist unausweichlich. Somit sind nicht nur sondenspezifische Parameter wie
Sekunda¨rstruktur [99] oder Schmelztemperatur wichtig, sondern auch die Sequenz-
abfolge [137] und Fragmentla¨nge [85] der Ziel-DNA, die Immobilisierungsstrategie,
die Hybridisier- und Waschbedingungen sowie die Hybridisierungsdauer [68]. Trotz-
dem wurde bei den vorgestellten Microarrays erreicht, dass in einem Experiment 15
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Nukleotidpositionen und bis zu zehn Gene gleichzeitig untersucht werden konnten.
Entsprechend der bekannten und zum Teil bereits angesprochenen Literatur ver-
hielten sich auch die ausgewa¨hlten Sonden. So konnten starke Unterschiede bezu¨g-
lich der Hybridisierungseffizienz beobachtet werden, was sich zum Beispiel in der
absoluten Signalintensita¨t widerspiegelt, welche sich in einem Bereich von 2000 -
20.000 bewegt. Dieses war erwartet worden, da bekannt ist, dass Sonden mit unter-
schiedlichen Sequenzen unterschiedliches Hybridisierungsverhalten [137, 138] zeigen.
Jedoch konnten alle Perfect-Match-Sonden korrekt identifiziert werden, da nach vier
Stunden Hybridisierung die Signalintensita¨t der Mismatch-Sonden bezogen auf die
dazugeho¨rige Perfect-Match-Sonde nicht ho¨her war als 45%. Dies konnte mit allen
vorhanden Genotypen gezeigt werden. Wa¨hrend bei dem von uns gewa¨hlten Mi-
croarrayformat alle Sonden unter den gleichen Bedingungen hybridisiert werden,
kann man bei anderen Methoden fu¨r jede Sonde spezifische Hybridisierungsbedin-
gungen einstellen. Dies ist z.B. bei Microarrays mo¨glich, die ein elektrisches Feld
zur Kontrolle nutzen.
4.3.2 Kinetik
Wie zuvor indirekt angesprochen ist die Hybridisierungszeit ein wichtiger Faktor
fu¨r die Diskriminierung [68]. Dies liegt daran, dass die markierte Ziel-DNA zu den
Sonden diffundieren muss. Ist die markierte DNA nun an den Sonden oder
”
Fa¨nger-
moleku¨len“ angelangt, so kann sie an diesen ankoppeln und wird dem System der
flu¨ssigen Phase bei der Hybridisierung entzogen. So ko¨nnen andere markierte Mo-
leku¨le besser in der Flu¨ssigkeit bewegt werden und zu den entsprechenden Sonden
diffundieren.
Gleichzeitig sind die gebundenen DNA-Moleku¨le keinesfalls komplett dem System
entzogen, sondern lo¨sen sich vergleichbar einem Reaktionsgleichgewicht auch wieder
ab. Somit ist mit Beginn der Hybridisierung ein starker Anstieg der Fluoreszenzin-
tensita¨t an den Sonden zu erwarten, welcher dann auf einem Intensita¨tsplateau
gipfelt, das ein Indiz fu¨r ein mo¨gliches Reaktionsgleichgewicht ist. Dies konnten
wir sehr deutlich an dem Zeitverlauf der Signalintensita¨t bei dem Microarraymodul
”
BaRes“ erkennen. Es wurde gezeigt, dass nach vier Stunden das Fluoreszenzintensi-
ta¨tsniveau nicht mehr ansteigt und sich somit ein Reaktionsgleichgewicht eingestellt
hat. Bei dem Vergleich der Signalintensita¨ten der Replikate eines Arrays u¨ber die
Zeit konnte man zusa¨tzlich erkennen, dass sich schon nach zwei Stunden eine homo-
gene Verteilung an markierter DNA auf der Arrayoberfla¨che gebildet hat und auch
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die Signalintensita¨ten der Mismatch-Sonden sich einem Plateau anna¨hern. Anhand
dieser beiden Graphen la¨sst sich darlegen, wie schnell aufgrund von Diffusion eine
homogene Verteilung der markierten DNA erfolgen kann.
Zusa¨tzlich liest man am Grafen der Signalintensita¨t u¨ber die Zeit ab (Abb. 3.19),
dass der Punkt der Kurve, indem die Steigung gleich 1 ist bei 150 Minuten liegt. Ab
diesem Zeitpunkt wird die Signalintensita¨t dominiert vom Reaktionsgleichgewicht
der gebundenen Moleku¨le. Auch das ist ein weiteres Indiz dafu¨r, dass nach 120 bis
150 Minuten eine signifikant sta¨rkere Diskriminierung der Sondensa¨tze nicht mehr
mo¨glich ist, sondern nur noch eine geringfu¨gige Steigerung der Signalintensita¨t.
Damit ist die Schlussfolgerung mo¨glich, dass sich das System ab einer Hybridi-
sierungsdauer von vier Stunden in einem Gleichgewichtszustand befindet und ei-
ne la¨ngere Hybridisierungsdauer keine Vera¨nderung außer den bestimmten bei der
Reproduzierbarkeitstudie bestimmten Schwankungen ca. 12,5% liefert. Eine Hybri-
disierungsdauer von vier Stunden ist der konservative Ansatz eines Experiments.
Die ku¨rztmo¨glichste Zeit wurde als die Zeit definiert, bei der alle Perfect-Match-
Sonden ein Signal-Rausch-Verha¨ltnis von gro¨ßer 3 aufwiesen. Dies war nach 60 Mi-
nuten gegeben. Alle Perfect-Match-Sonden wurden dabei korrekt identifiziert und
die ho¨chste Intensita¨t einer Mismatch-Sonde wurde, bezogen auf die dazu geho¨rige
Perfect-Match-Sonde, mit 0,53 festgehalten.
Dies wiederum zeigt, dass bereits nach 60 Minuten Hybridisierungsdauer ein kor-
rektes Ergebnis zu erwarten ist, auch wenn die Diskriminierung der Nukleotide
untereinander noch nicht die gleiche Qualita¨t aufweist wie nach einer Hybridisie-
rung von vier Stunden. Die erhaltenen Werte beziehen sich selbstversta¨ndlich nur
auf das hier angewendete System. Ebenfalls entsprechen die Ergebnisse jedoch vom
Prinzip her voll und ganz unseren Erwartungen, wenn auch die Schnelligkeit mit
der eine korrekte Aussage erhalten werden konnte, uns u¨berraschte und Diskussion
mit Hinblick auf Sinn und Zweck automatisierter Hybridisiermaschinen zula¨sst.
4.3.3 Reproduzierbarkeit
Die Reproduzierbarkeit korrekter Ergebnisse in der Analyse ist die wichtigste Vor-
aussetzung fu¨r den Einsatz von einem Microarray als Diagnosewerkzeug. Ursachen
fu¨r Schwankungen in den Ergebnissen sind in den Microarray-Experimenten zahl-
reich vorhanden, beginnend bei der Herstellung der Arrays u¨ber die PCR zur Ampli-
fizierung der Zielgene bis hin zu den Unterschieden bezu¨glich der Hybridisierungs-
effizienz der Sonden unter den gegebenen Hybridisierungsbedingungen [15].
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Bei Genexpressionsarrays gibt es bereits Studien bezu¨glich der Reproduzierbar-
keit. So schwanken die Werte der Signalintensita¨ten innerhalb der Replikate bei
gleichen Microarrays um 5 - 10% und bei unterschiedlich hergestellten Microarrays
um 10 bis 30%. [142, 140, 56, 57, 84]. Leider sind vergleichbare Arbeiten bei dia-
gnostischen Arrays zur Zeit noch nicht durchgefu¨hrt worden.
In dieser Studie wurde die Reproduzierbarkeit zweier verschiedener Ansa¨tze un-
tersucht. Zum einen die Reproduzierbarkeit des Hybridisierungs- und Waschschrit-
tes, zum anderen des kompletten Assays, d.h. von Multiplex-PCR u¨ber den enzy-
matischen Einbau von Cy5-Nukleotiden bis hin zur Hybridisierung und zum Wa-
schen des Slides. Zur Messung der Reproduzierbarkeit des Hybridisier- und Wasch-
schrittes wurde dasselbe markierte PCR-Produkt auf drei unterschiedlichen Slides
gleichzeitig hybridisiert und gewaschen. Bestimmt wurde die Reproduzierbarkeit
durch den Vergleich der relativen Intensita¨ten der Mismatch-Sonden. Dabei zeigte
sich, dass im Mittel eine Abweichung zwischen 2 Arrays von 12,5% (inter-array-
Reproduzierbarkeit von 87,5%) vorliegt. Dies ist etwas ho¨her als die bei Expressi-
onsarray bekannten 5 bis 10% aber immer noch als auf dem gleichen Niveau anzu-
sehen.
Bei der zweiten Reproduzierbarkeitsstudie wurde der komplette vorgestellte Assay
untersucht und auf die Schwankungen der Intensita¨ten hin untersucht. Um die voll-
kommene Unabha¨ngigkeit dieser drei Replikate zu gewa¨hrleisten, wurden aus dersel-
ben DNA drei unabha¨ngige Multiplex-PCR gefolgt von drei Markierungsreaktionen
durchgefu¨hrt. Die erhaltenen drei Produkte wurden dann auf unterschiedlichen Mi-
croarrays hybridisiert und gewaschen. Dabei zeigte sich, dass Schwankungen von
durchschnittlich 13,5% auftreten ko¨nnen. Dies ist ho¨her als bei Expressionsarrays
und ebenfalls leichter erho¨ht als die inter-slide-spezifische Reproduzierbarkeit allei-
ne. Aus diesem Ergebnis la¨sst sich zumindest das Indiz ableiten, dass die Multiplex-
PCR mit dem enzymatischen Labelling unter den verwendeten Bedingungen als
stabil angesehen werden kann.
Wenn man sich die absoluten Schwankungen bei beiden Studien zur Reproduzier-
barkeit ansieht und die jeweils ho¨chsten Abweichungen mit ±0, 057 bzw. ±0, 058
betrachtet, so hat man mit Schwankungen der relativen Intensita¨t im Bereich von
1,2 zu rechnen. Dieser Wert liegt sehr nahe an dem Plateau, welches bei der Be-
trachtung der Variabilita¨t der relativen Intensita¨t des Mismatches mit 1,1 festge-
stellt wurde. Die Konkordanz der Daten stammt aus verschiedenen Versuchen mit
verschiedenen Templates und verschiedenen Versuchsansa¨tzen. Dies zeugt von einer
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hohen Reproduzierbarkeit und la¨sst die nach einer Hybridisierung erhaltenen Daten
als sehr verla¨sslich erscheinen.
Obwohl die hier vorgestellten diagnostischen Microarrays bezu¨glich ihrer Repro-
duzierbarkeit etwas schlechter einzustufen sind als Expressionsarrays, so ist sicher-
lich davon auszugehen, dass diese noch verbessert werden ko¨nnen, sofern man auf ei-
ne automatisierbare Hybridisierungs- und Wasch-Station zuru¨ckgreifen kann. Durch
die maschinelle Unterstu¨tzung ist eine einheitlichere Handhabung mo¨glich, welches
sich dann auch in den Ergebnissen widerspiegeln sollte.
4.3.4 Blind-Studie mit
”
Ypres“ und Y. enterocolitica
Bei der Auswertung der Blind-Studie zeigten sich deutlich die Grenzen des Arrays
und des Assays. Gerade an den Beispielen der nicht- oder falsch detektierten Isolate
Nr.1 und Nr. 36 wird dies deutlich.
Bei Nr. 1 konnte eine vorhandene Streptomycinresistenz nicht nachgewiesen wer-
den. Der besta¨tigte hohe MHK-Wert (<32µg/ml) la¨sst ein vorhandenes Resistenz-
gen als sehr wahrscheinlich erscheinen. Eine chromosomal codierte Streptomycinre-
sistenz basierend auf einer Punktmutation des Gens rpsL wu¨rde einen kleineren und
klinisch nicht relevanten MHK-Wert hervorrufen. Fest steht, dass mit der vorhan-
denen Multiplex-PCR kein Amplifikat eines nachweisbaren Resistenzgens erhalten
werden konnte.
Streptomycin ist ein Aminoglycosid und kann durch eine Vielzahl von Genpro-
dukten modifiziert werden. Shaw et al. [134] vero¨ffentlichte einen U¨bersichtsartikel
bei dem beispielweise nur ein Gen beschrieben war (ant3-Ia), welches ein Enzym
codiert, das adenylierend an der 3’-Position des Streptomycins wirkt. 2003 vero¨ffent-
lichte Vakulenko [152], dass bereits acht solcher Gene beschrieben worden seien, von
denen ant3-Ia mit 90% das am ha¨ufigsten vorkommende sei. Eine Homologie dieser
Gene untereinander la¨ge dabei zwischen 59 bis 95%. Somit kann es durchaus der
Fall sein, dass ein Resistenzgen vorliegt, welches wir gar nicht detektieren konnten.
Eine Aufnahme aller fu¨r Streptomycin in Frage kommenden Resistenzgene in
die Multiplex-PCR ist nicht mo¨glich und die Variabilita¨t der Sequenzen la¨sst auch
keine gemeinsame Detektion durch konservierte Primer oder Sonden zu. Hier ist
eine erste Grenze der DNA-basierten Detektion von aminoglykosid-modifizierenden
Enzymen aufgetreten, auf die auch schon andere Arbeiten gestoßen sind. Bei diesen
wurde ebenfalls eine Auswahl von Resistenzgenen getroffen und die Sonden wurden
ausgewa¨hlt [36, 88, 145, 109, 111].
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Bei einer klinischen Anwendung mit natu¨rlichen Isolaten und unbekannten Resis-
tenzgenen zeigte sich, dass der Assay nicht vollkommen ist. Andere sensiblere De-
tektionsmethoden, welche einen DNA-Anreicherungsschritt u¨berflu¨ssig erscheinen
lassen oder aber eine Ligase-Reaktion, mit der es mo¨glich ist, eine ho¨here Anzahl
unterschiedlicher Amplifikationsprodukte in einer Reaktion zu markieren, ko¨nnten
dieses Problem umgehen und die volle Multiplexfa¨higkeit eines diagnostischen Mi-
croarrays ausnutzen. Wie auch immer eine andere methodische, genotypische Vari-
ante aussa¨he, eine pha¨notypische Untersuchung des Organismus wa¨re von solchen
Problemen nicht betroffen.
Isolat Nr. 36 besaß eine Mutation an einer Position, die nicht mit den vorhande-
nen Sonden erfasst werden konnte. Das liegt daran, dass fu¨r eine solche Mutation
keine Sonden entwickelt wurden. Die dort beobachtete Mutation wurde noch in kei-
ner Studie zuvor bei Y. pestis oder Y. pseudotuberculosis beobachtet. Aus diesem
Grund wurden auch keine Sonden zum Nachweis dieser Mutation entwickelt und
auf dem Microarray integriert. Der Microarray wurde speziell fu¨r Y. pestis und Y.
pseudotuberculosis entwickelt und die Auswahl von Y. enterocolitica-Sta¨mmen fu¨r
diese Blind-Studie erfolgte nur deshalb, da keine klinisch resistente Y. pestis oder
Y. pseudotuberculosis-Isolate vorhanden waren. Obwohl bereits vorher bekannt war,
dass bei Y. enterocolitica unterschiedliche Aminosa¨ureaustausche beobachtet wur-
den als bei Y. pestis, wurde entschieden, die Versuchsreihe trotzdem durchzufu¨hren.
An diesem Beispiel wird deutlich, wie spezifisch ein solcher Microarray ist. Wir
haben uns bewusst dafu¨r entschieden nicht Y. enterocolitica- Mutationen mit auf-
zunehmen, sondern uns nur auf den hochpathogenen Organismus Y. pestis zu be-
schra¨nken. Da dieser in den beru¨cksichtigten Gensequenzen identisch mit Y. pseu-
dotuberculosis ist, konnte eine Isolation von Mutanten und somit eine Evaluation
des Arrays auch mit dieser Spezies erfolgen. Dass eine dabei erfolgte Hybridisierung
mit Y.enterocolitica auch erfolgreich war, ließ trotz der vorhandenen Nukleotidun-
terschiede eine solche Blindstudie erst mo¨glich erscheinen. Stets mit dem dabei vor-
handenen Wissen, mo¨glicherweise nicht-detektierbare Mutationen in der Auswahl
zu finden.
Durch die Auswahl von klinischen Isolaten, die pha¨notypisch gema¨ß klinisch rele-
vanter Richtwerte als resistent, sensibel oder intermedia¨r eingestuft waren, la¨sst sich
des Weiteren eine sehr wichtige Feststellung in Bezug auf DNA-Diagnostik und der
Vorhersage von Quinolon-Resistenzen aufzeigen. Keiner der ausgewa¨hlten Sta¨mme
zeigte pha¨notypisch eine klinisch relevante Resistenz gegen Ciprofloxacin gema¨ß den
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US-amerikanischen CLSI-Standards. Bei Nalidixin trat jedoch eine solche auf. Ci-
profloxacin ist -vereinfacht ausgedru¨ckt- ein fluoriertes Nalidixin. Resistenzen gegen
diese beiden Antibiotika beruhen auf denselben Punktmutationen im Gen gyrA.
Sollte also ein Isolat im Pha¨notypen eine Resistenz gegen diese Antibiotika auf-
weisen, sei sie klinisch relevant oder nicht, so sollte eine Punktmutation im Gen
gyrA zu finden sein. Der Umkehrschluss ist dagegen nicht zwangla¨ufig mo¨glich. Das
Auftreten einer solchen Mutation la¨sst zwar eine Nalidixin- oder Quinolonresistenz
vorhersagen, jedoch nicht zwangsla¨ufig eine klinisch relevante Resistenz gegenu¨ber
dem Fluorochinolon Ciprofloxacin nach CLSI-Standards. Bestimmt man den MHK-
Wert fu¨r Ciprofloxacin dieser Isolate, so ist er gegenu¨ber dem des Wildtyps zwar
erho¨ht, scheint jedoch klinisch nicht relevant. In diesem Fall wu¨rde ein Mediziner
Ciprofloxacin sicherlich zur Medikation des Patienten in Betracht ziehen - zumal er
vom untersuchenden Labor die Ru¨ckmeldung bekommen wu¨rde, dass der Organis-
mus Ciprofloxacin-sensibel sei.
Dieses Problem haben bis jetzt alle auf DNA basierenden Methoden zu verzeich-
nen. Hurtle und Lindler isolierten Mutanten mit MHKCIP -Werten zwischen 0,5 und
4µg/ml [91, 79]. Nach den CLSI- Standards gelten unter einem MHKCIP -Wert von
2µg/ml alle Isolate als sensibel. Eine eindeutige Vorhersage bezu¨glich der klinischen
Relevanz der CIP-resistenten Mutanten wa¨re somit auch bei Hurtle nicht mo¨g-
lich. Jedoch sollte allein schon nach biologischem Versta¨ndnis davon abgeraten wer-
den Ciprofloxacin als Antibiotikum der Wahl einzusetzen, wenn bereits bekannt ist,
dass eine Mutation vorliegt, welche den MHK-Wert von Quinolonen erho¨ht. Nach
EUCAST-Richtlinien (www.eucast.org), liegen die MHK-Werte fu¨r Ciprofloxacin
ab 0,5µg/ml zudem nicht mehr im sensiblen Bereich. Somit besteht nach diesen
EU-Richtlinien eine klinische Relevanz, die mit Hilfe von genotypischen Methoden
vorhersagbar ist.
Die Blind-Studie sollte als ein Modellversuch bewertet werden. Mit ihr sollte ein
Einblick gewagt werden, in wie weit korrekte Ergebnisse mit unbekannten Sta¨mmen
erhalten werden ko¨nnen. Um eine verla¨ssliche Spezifita¨t oder Sensitivita¨t messen zu
ko¨nnen, ist die Anzahl an untersuchten Isolaten zu gering. Desweiteren wurde auch
mit einem Organismus gearbeitet, fu¨r den dieser Microarray nicht entwickelt worden
war. Trotzdem kann uns diese Studie Hinweise auf eine mo¨gliche Verla¨sslichkeit des
Assays und/oder Arrays unter realen Bedingungen geben. Unter realen Einsatzbe-
dingungen ist es mo¨glich mit Hilfe der mit dem Microarray gewonnen Ergebnissen
den Pha¨notyp eines Isolats korrekt vorherzusagen. Dies muss nicht zu 100% korrekt
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sein, jedoch ist es mit einer Wahrscheinlichkeit von 94,8% eine richtige Bestimmung.
Aber wie bereits erwa¨hnt, stammt diese Zahl nur aus einer kleinen Stichprobe.
4.4 Mutationen und Mutanten
4.4.1 Bacillus
Rifampicin-Resistenzen bei B. anthracis wurden bereits ausgiebig von Vogler et
al. untersucht [154]. Dabei zeigte sich, dass acht Nukleotidpositionen im Gen rpoB
als relevant anzusehen sind Rifampicin-Resistenz zu vermitteln. Vogler et al. selek-
tionierten dazu 20 unabha¨ngige Mutanten und erhielten dabei acht verschiedene
Genotypen [154]. Dabei traten an drei Positionen Mutationen versta¨rkt auf. Alle
anderen Positionen - so la¨sst sich rechnerisch aus dem Paper ermitteln - traten je-
doch nur einmal auf. Diese weniger ha¨ufig auftretenden Mutationen wurden bei uns
nicht beobachtet, obwohl die Anzahl an unabha¨ngig selektionierten Mutanten in
dieser Arbeit mit 34 fast doppelt so hoch liegt als bei Vogler et al., gleichwohl es
sich auch bei dieser Anzahl nur um eine kleine Stichprobe handelt. Abbildung 4.1
zeigt eine aktualisierte U¨bersicht u¨ber alle bekannten Mutationen im rpoB Cluster
I von Bacillus anthracis und Bacillus cereus.
Vergleicht man die Ha¨ufigkeitsverteilung (Abb. 4.2) so stellt man fest, dass diese
B. anthracis mehr a¨hnelt als der Ha¨ufigkeitsverteilung Voglers et al. bei B. cereus
ATCC14579. Gleichzeitig trat auch eine Mutation auf (rpoB C1443 T), welche bis
jetzt nur bei dem nahen Verwandten B. anthracis beobachtet wurde, nicht jedoch bei
B. cereus. Dies kann man sicherlich auch auf die kleine Stichprobe von gewonnenen
Isolaten zuru¨ckfu¨hren, doch verbunden ist dieses Ergebnis sicherlich auch mit dem
nahen Verwandschaftsgrad der Spezies innerhalb der B. cereus-Gruppe [118, 120,
82, 105, 86].
Bei Isolaten, welche aus der Umwelt entnommen und isoliert wurden, verschwim-
men die Grenzen der Speziesdifferenzierung noch mehr. Dies wurde zum einen in
dieser Arbeit deutlich anhand der erhaltenen Sequenzen der rpoB -Gene der Um-
weltprobe, als auch schon bei Rasko et al., der die These unterstu¨tzt, dass es sich
bei B. cereus, B. anthracis und B. thuringiensis um eine Spezies handelt [118].
Neue bei Affen isolierte Bakterien lassen sich zum Bespiel nicht eindeutig der Spezi-
es B. anhracis oder B. cereus zuordnen [87]. Fu¨r eine genotypische Diagnostik im
Hinblick auf eine Rifampicin-Resistenz ist es jedenfalls nicht nur sinnvoll, mo¨gliche
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Abb. 4.1: (vera¨ndert nach Vogler, Campbell): U¨bersicht u¨ber beschriebene Mutan-
ten im rpoB cluster I in verschiedenen Spezies: B. anthracis (rot), B.
cereus (blau), B. subtilis (gru¨n), E. coli (violett), M. tuberculosis (hell-
blau). Deletionen sind innerhalb einer Box und verbunden mit einer belie-
bigen Aminosa¨ure (z.B. V bei E. coli). Insertionen (DQ) sind mit einem
einfu¨genden Pfeil gekennzeichnet. Aminosa¨uren, welche direkt mit RIF
interagieren sind schattiert dargestellt. Die neu beschriebene Mutation S
472 Y ist umkreist.
Mutationen solcher naher verwandter Spezies in die Diagnose mit aufzunehmen. Im
Vergleich zu anderen Spezies wie M. tuberculosis kann man davon ausgehen, dass
bis jetzt nur ein kleiner Teil an auftretenden Mutationen in Bacillus spec. erkannt
worden sind und in der Umwelt sicherlich auch noch weitere bisher unbekannte
Mutationen existieren.
Bei Vogler et al. bestand die Verifizierung der erhaltenen Mutanten fu¨r B. ce-
reus und B. anthracis darin, Literaturvergleiche mit B. subtilis, M. tuberculosis
und E.coli durchzufu¨hren [154]. Die Tatsache, dass an vergleichbaren Positionen
dieselben Aminosa¨ureaustausche stattfanden genu¨gten Vogler et al. als Beweis. In
dieser Arbeit wurde u¨ber diesen Beweis hinaus zusa¨tzlich fu¨r die noch nicht in
Bacillaceae beschriebene Mutation rpoB C1459A in B. cereus eine sensible Rever-
tante durch wiederholende Isolation und Resistenztestung gesucht und gefunden.
Diese wies sowohl den Pha¨notypen als auch den Genotypen des Wildstammes auf
und la¨sst somit tatsa¨chlich den hypothetisch Schluss zu, dass allein die aufgetre-
tene Mutation den Pha¨notypen verursacht. Dies wurde von Vogler et al. so nicht
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Abb. 4.2: Ha¨ufigkeitsverteilung der aufgetretenen Rif-resistenten Mutanten. Ver-
gleich der Sta¨mme B. cereus ATCC14579, B. cereus ATCC10987 und B.
anthracis. Daten von B. cereus ATCC14579 und B. anthracis stammen
von Vogler et al.[154].
vollzogen [154]. Weder durch Selektion einer sensiblen Revertante, noch u¨ber bei-
spielsweise site-directed mutagenesis mit anschließender homologer Rekombination.
Trotzdem soll hiermit nicht das Ergebnis Voglers in Frage gestellt werden, sondern
nur die Argumentation kritsch betrachtet werden. Zumindest beim Auftreten von
Mutationen in neuen Gattungen sollte man erneut einen solchen Beweis fu¨hren und
sich nicht nur auf Homologien von Genen und Proteinen verlassen, auch wenn dies
manch langwierige Laborarbeit abnehmen wu¨rde.
Die Untersuchungen der isolierten CIP-resistenten Bacillus-Mutanten zeigten ein
vergleichares Bild mit den Ergebnissen von Athamna, Bast und Price [10, 11, 115].
Die zuerst beobachteten Mutationen treten in Gen gyrA auf bei einem MHK-Wert
von 4µg/ml. Dies ist konkordant zu den Ergebnissen der anderen Studien, jedoch
konnten wir nur Mutationen an der Position gyrA254 beobachten, was sicherlich
auf den kleinen Stichprobenumfang zuru¨ckgefu¨hrt werden kann. Bei erho¨hter Resis-
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tenz (MHK ≥ 63µg/ml) wurden wie bei Price und Athamna zusa¨tzlich Mutationen
im Gen parC beobachtet [10, 115]. Mutationen in dem Gen gyrB konnten nicht
beobachtet werden.
Das Vorhandensein von Transportersystemen bei hochresistenten Mutanten kann
jedoch nicht ausgeschlossen werden. Untersuchuneg bei Price et al. zeigten dass,
sich durch Zugabe von Reserpin, welches Multidrug-Transporter hemmt, der MHK-
Wert von Ciprofloxacin in vitro um bis zu 4 Stufen herabsenken la¨sst [115]. Genauere
Untersuchungen hinsichtlich der Transporter wie bei E.coli oder S. aureus sind uns
jedoch nicht bekannt. Fu¨r den Microarray und die Diagnostik sehen wir allerdings
die Aussagekraft nicht weiter gefa¨hrdet, da der Effekt der Herabsenkung des MHK
Wertes (I) nur bei Isolaten mit einer
”
high-level“ Resistenz beobachtet wurden und
(II) selbst nach Absenkung des MHK Wertes dieser bei 4µg/ml lag und damit noch
als klinisch relevant anzusehen ist.
4.4.2 Yersinia
Bei der Untersuchung der isolierten CIP-resistenten Yersinia-Mutanten zeigte sich
ein zu erwartendes Spektrum. Zwar ist unseres Wissens nach noch keine Studie
zum Auftreten von CIP-Resistenz vermittelnden Mutationen in Y. pseudotubercu-
losis vero¨ffentlicht worden, doch lassen a¨hnliche Untersuchungen bei Y. pestis und
Y. enterocolitica darauf schließen. Es wurden drei verschiedene Genotypen isoliert,
welche an der AS-Position GyrA 81, 83 und 87 auftreten. Dabei handelt es sich um
bekannte Positionen, welche bei einem breiten Spektrum von Erregern der Entero-
bacteriaceae in klinischen Isolaten auftraten.
Das Auftreten von Mutationen an AS-Position 82 dagegen ist nicht so ha¨ufig, je-
doch beschrieben [52]. Dabei handelt es sich im Allgemeinen um den Austausch der
Aminosa¨ure Asp → Gly. Hervorgerufen wird dieser Austausch durch eine Punkt-
mutation des Nukleotids gyrA 245. In unserem Fall beobachteten wir jedoch bei
zwei Isolaten eine Punktmutation des Nukleotids gyrA 244, welches den Aminosa¨u-
reaustausch Asp → Asn bewirkt. Diese Mutation ist bis jetzt noch nicht innerhalb
der Gattung Yersinia beschrieben worden und wurde innerhalb der Gruppe der
Enterobacteriaceae bislang nur einmal bei Samonella [52] beobachtet.
Da diese Mutation nur aus einer anderen Gattung her bekannt ist, wurde auch
hier eine sensible Revertante isoliert und somit die Abha¨ngigkeit der Mutation mit
dem Pha¨notypen nachgewiesen. Abbildung 4.3 zeigt eine aktuelle U¨bersicht u¨ber die
bis jetzt beschriebenen Cip-Resistenz vermittelnden und beschriebenen Mutationen
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im Gen gyrA bei Y. pestis, Y. pseudotuberculosis und Y. enterocolitica im Vergleich
zu E. coli.
Abb. 4.3: U¨bersicht u¨ber die beschriebenen Mutation in der QRDR des Gens gyrA
in verschiedenen Spezies: E.coli (blau), Y. pestis (rot), Y. pseudotubercu-
losis (gru¨n), Y. enterocolitica (violett). Die neubeschriebene Mutation ist
umrandet.
Streptomycin-Resistenz vermittelnde Punktmutationen sind bereits intensiv bei
E.coli [147] und bei M. tuberculosis [153, 97, 77] untersucht worden. Dabei zeigte
sich, dass es zwei pha¨notypische Arten von Mutationen gibt, die beide auf Basen-
paaraustauschen im Gen rpsL beruhen. Erstere, welche mit einer Ha¨ufgkeit von
bis zu 75% vorkommen [147], sind sogenannte Streptomycin abha¨ngige Mutationen.
Solche wurden bei uns nicht beobachtet.
Streptomycin greift an der 16SrRNA ein [100] und sorgt so fu¨r eine Behinderung
in der Translation der mRNA an den Ribosomen. Mutationen welche Streptomycin-
Resistenz vermitteln, bewirken zwar eine geringere Affinita¨t des Proteins zu Strepto-
mycin, vermitteln aber gleichzeitg ebenfalls eine langsamere Translation, dies jedoch
bei erho¨hter Genauigkeit [58].
Es konnte gezeigt werden, dass Bakterien-Sta¨mme, die solche Resistenz-vermittelnden
Mutationen aufwiesen, eine attenuierte Virulenz zeigten. Innerhalb einer Population
waren sie des Weiteren aufgrund ihres langsameren Wachstums deutlich benachtei-
ligt. Diese Versuch wurden jedoch mit Streptomycin abha¨ngigen E.coli durchgefu¨hrt
[7]. Zu Yersinia liegen zur Zeit keine Ergebnisse solcher Experimente mit Blick auf
deren Virulenz vor. Sollte sich jedoch zeigen, dass sich diese Art von Streptomy-
cin Resistenz nicht negativ auf die vorhandene Virulenzeigenschaft auswirkt, und
gleichzeitig eine klinisch relevante Resistenz beobachtet werden, so sollte umgehend
der aktuelle Microarray zur Bestimmung von relevanten Antibiotikaresistenzen in
Yersinia pestis um solche Sonden erweitert werden, die eben diese Nukleotidpo-
sitionen abfragen. Erste, dann zur Evaluation beno¨tigte Positivkontrollen wurden
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bereits in dieser Arbeit isoliert und ermo¨glichen somit einen schnelleren Einstieg in
die Entwicklungsphase fu¨r mo¨gliche Sonden.
Bei dieser Arbeit wurden resistente B. cereus ATCC10987 und Y. pseudotuber-
culosis DSM8992 auf zwei unterschiedliche Arten hin isoliert. Dies geschah auf
einfache Art und Weise, a¨hnlich mo¨gliche Bioterroristen vorgehen ko¨nnten. Dies
geschah jedoch nicht, um eine mo¨gliche Anleitung hierzu zu geben, sondern um
Positivkontrollen zur spa¨teren Evaluation des Microarrays zu erhalten. Die erhalte-
nen Genotypen weisen zwar nicht das komplette Spektrum der bisher beobachteten
Resistenz-vermittelnden Mutationen auf, ein repra¨sentativer Teil des Ganzen ist es
trotzdem, zumal auch jeweils eine fu¨r Bacillacus und Yersinia noch nicht beschrie-
bene Mutation isoliert und charakterisiert werden konnte.
4.5 Datenbank
Die graphische Benutzeroberfla¨che ermo¨glicht es, sich schnell innerhalb des Pro-
gramms zurechtzufinden und alle relevanten Daten schnell und u¨bersichtlich zu ord-
nen. Durch das Einbringen einer auf Excel basierten Auswerteroutine ist die Da-
tenbank schnell fu¨r unterschiedliche Systeme einsetzbar und unterstu¨tzt die Auswer-
tung der Hybridisierung. Ausgelegt ist diese Datenbank bereits fu¨r 2-Farbenexperimente,
wenn auch hier in unserem Fall nur mit einem Farbstoff (Cy5) gearbeitet wurde.
Automatisch werden hier die Daten von GenePixPro ausgewertet und somit bildet
diese Datenbank das ideale add-on fu¨r die Entwicklung von diagnostischen Microar-
rays im Laboralltag.
4.6 Fazit und Ausblick





entwickelt, welche es ermo¨glichen im Labor innerhalb eines Tages eine genotypische
Resistenzbestimmung durchzufu¨hren. Die Schnelligkeit der Diagnostik ist bei Infek-
tionen von enormer Wichtigkeit [12] und die beiden zeitintensivsten Schritte sind
sicherlich die Amplifizierung der DNA und die Hybridisierung als solche.
Ein erster mo¨glicher Angriffspunkt fu¨r weitere Untersuchungen bietet die Pro-
benaufarbeitung. Zur Zeit dient als Ausgangsmaterial eine Reinkultur des Isolats.
Dies ist sicherlich nicht immer der Fall. Dort gilt es verschiedene Mo¨glichkeiten und
Pra¨parationen na¨her zu betrachten und gegebenenfalls fu¨r sich zu adaptieren. Dies
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geschah nicht wa¨hrend dieser Arbeit, sollte jedoch auch nicht in dieser Arbeit unter-
sucht werden. Hier lag das Augenmerk auf der Entwicklung von Microarray-Sonden,
Amplifizierungs- und Markierungsreaktion.
Das Problem der Amplifizierung mittels PCR und die damit verbundenen be-
no¨tigte Zeit ist eindeutig an die Sensitivita¨t des Microarrays gebunden. Wa¨re es
mo¨glich mit weniger DNA-Material ein sta¨rkeres Signal mit gleichbleibender Spe-
zifita¨t zu erhalten, ko¨nnte der durchgefu¨hrte Amplifikationsschritt entfallen. Auf-
grund der Natur der DNA-Hybridisierung und der Sondenart ist dies jedoch nicht
durchfu¨hrbar.
Der alleinige Ansatz einer Multiplex-PCR um Resistenzen nachzuweisen wu¨rde
nicht ausreichen, da Resistenz-vermittelnde Punktmutationen nicht erkannt wu¨r-
den. Hier mu¨sste sich eine Sequenzierung anschließen, welche deutlich mehr Zeit
in Anspruch na¨hme, als eine Hybridisierung auf einem Microarray. Ebenfalls der
Einsatz einer Real-Time PCR wa¨re allenfalls konkurrenzfa¨hig, jedoch nicht zwangs-
la¨ufig besser. Zwar ist deren Sensitivita¨t sicherlich um einiges besser im Vergleich zu
der hier vorgestellten Multiplex-PCR, doch die Anzahl der untersuchten Gene und
Nukleotidabfragen, oder einfach ausgedru¨ckt, die Multiplex-Fa¨higkeit des Systems
ist bei einer quantitativen PCR im Vergleich zu einem Microarray-Assay deutlich
begrenzt. Sollte hier die Mo¨glichkeit in naher Zukunft entstehen dieses Zeitintensive
Problem zu umgehen - sei es durch zeitliche Verku¨rzung der DNA Amplifikation oder
durch eine sensiblere Detektion - so sollte dies dann keine Frage mehr darstellen.
Die zeitliche Festlegung der Hybridisierung auf vier Stunden ist auf die Art der
Hybridisierung zuru¨ckzufu¨hren. Bei der hier verwendeten Methode mit einer feuch-
ten Kammer in einem Wasserbad bewegen sich die markierten DNA Moleku¨le al-
lein durch Diffusion. Eine aktive Fluidik im Hybridisierungssystem ko¨nnte die Zeit
durchaus reduzieren. Durch den Einsatz von Hybridisiermaschinen mit einer aktiven
Fluidik, sei es alternierendes Pumpen der Flu¨ssigkeit (Tecan) oder einer zirkulie-
render Flu¨ssigkeitsstrom u¨ber der Oberfla¨che (memorec), la¨sst sich die Hybridisie-
rungszeit fu¨r Expressionsarrays von 24 auf vier Stunden reduzieren. U¨bertragen
auf diagnostische Arrays wa¨re eine dann notwendige Hybridisierungszeit mit einer
solchen Maschiene von 30min durchaus denkbar.
Eine andere Alternative bietet der Umstieg auf eine andere Art von Microarray.
Elektronische Microarrays sollten eine Hybridisierung deutlich schneller ermo¨glich.
Dabei wird elektrischer Strom benutzt, um die DNA-Moleku¨le innerhalb der Flu¨ssig-
keit aktiv zu bewegen. Gleichzeitig soll innerhalb von fu¨nf Minuten die Mo¨glichkeit
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bestehen, bereits eine Punktmutation eindeutig erkennen zu ko¨nnen und ein Ergeb-
nis zu erhalten. Die Mo¨glichkeit, diese Art von Microarray mehrfach zu verwenden,
ru¨ckt auch den Betrag der Kosten pro Untersuchung ins Blickfeld. Im Ernstfall soll-
te sicherlich nicht ein mo¨gliches Leben oder die Schmerzen eines Infizierten gegen
die Untersuchungskosten abgewogen werden, jedoch fu¨r eine routinema¨ßige Anwen-
dung mit anderen Fragestellungen wa¨re es durchaus angemessen fluoreszenzbasie-
rende Glasmikroarrays mit alternativen Labellingmethoden oder anderen alternati-
ven Multiplexmo¨glichkeiten kritisch in Betracht zu ziehen.
Neben dem Einsatz in der klinisch-bakteriologischen Diagnostik ist auch der Ein-
satz in der Kriminologie durchaus denkbar. Dort erlauben die entwickelten Microar-
rays bei bioterroristischen Anschla¨gen eine Genotypisierung des Erregers mit deren
Hilfe man sogar die Herkunft des Stammes zuru¨ckverfolgen ko¨nnte.
Besonders betrachten muss man gerade vor einem Bioterror-relevanten Hinter-
grund die Aktualita¨t des Microarrays. Ein Microarray kann mit seinen Sonden nur
bekannte Nukleotidsequenzen abfragen. Zusa¨tzlich aufgetretene - ku¨nstliche oder
natu¨rliche - Mutationen werden nicht entdeckt. Vielleicht hat man Glu¨ck wie in
der Blindstudie beobachtet und die Sonden einer Position verhalten sich nicht wie
erwartet, aber darauf sollte man sich nicht verlassen. Das Problem der Aktualita¨t
weisen alle Methoden auf, welche genotypisch nach Punktmutationen suchen wol-
len und dabei nicht auf die zeitintensive Sequenzierung zuru¨ckgreifen wollen. Die
so erhaltene Sequenzinformation bilden die Grundlage fu¨r eine genotypische Unter-
suchung: Zuerst die Sequenz, dann eine schnelle Diagnostik. Untersuchungen und
das Einbringen von ku¨nstlichen Mutationen an vorrausberechneten Stellen wie bei
Hurtle et al. [79] sind dabei sicherlich hilfreich.
Ein weiteres zeitliches Problem ist sicherlich auf dem Weg zwischen Patient und
Untersuchungsort der Probe zu sehen [106]. Dieses eigentlich scheinbar lo¨sbare Pro-
blem erweist sich schon im normalen Klinikalltag als sto¨rend und als nicht immer
behebbar. Aber was ist, wenn ein Patient erst gar nicht in ein Krankenhaus inner-
halb kurzer Zeit verlegt werden kann? Was ist, wenn trotzdem eine solche Diagnose
schnell erfolgen muss? Hier ist wohl nur eine Lo¨sung zu nennen: Die Diagnostik
muss zum Patienten. Und da ist auch wieder die Mo¨glichkeit des Einsatzes von
Microarrays und anderen kleinen handlichen multiplexfa¨higen Diagnostikgera¨ten zu
sehen: Die
”
point - of - care“-Diagnostik mit dem Ziel schnell zu sein: Schnell beim
Patienten und schnell in der Diagnostik. Denn
”
..speed is the essence when one deals
with bacterial infections..“ [13]
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Tab. A.1: Verwendete Primer Projekt
”
BaRes“
Name Sequenz (5’-3’) Gro¨ße PCR- Referenz
(nt) Ansatz
Projekt BaRes
rpoB - F CGT GAG AGA ATG TCG ATC C 300 1 [154]
rpoB - R CGC GAA CGA AGA TAA TGA [154]
gyrA - F CAA CAA GCA CGA ATT CGA G 446 1
gyrA - R GAA CCA TCA TAG TTA TCT TG
gyrB - F CAG AGG CAT TTG AAA AGT TC 472 1
gyrB - R ACG TTA ATA ATA GGG TAC G
tetMO - F GTC MRT CTG AAC TWT GCG 589 1
tetMO - R AAT CCT TTC TGG GCT TC
tetK - F CAC CTA AAG CTA CAA TTG ATC 200 2
tetK - R TTG AGC TGT CTT GGT TCA [163]
tetL - F GCT GTA TAT GGA AAG CTA TC 235 2
tetL - R CCA TGG CTA CTA TCG ATC C
vanAB - F GTA GGC TGC GAT ATT CAA AGC 2 [143]
vanB - R GCC GAC AAT CAA ATC ATC CTC 330 [143]
vanA - R CTT CCT GAT GAA TAC GAA AG 370
parC - F GGA ATT TCT GTT GCA TAA CC 517 2
parC - R CTC CCG CTT GAA GAC GT
parE - F ACC AGC TTC GAT AAG TGG 478 -
parE - R TAG CTA CAC TTC TTG TGA GTT -
EU 341 - F CCT ACG GGA GGC AGC AG 566 - [102]
EU 907 - R CCG TCA ATT CMT TTG AGT TT -
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Tab. A.2: Verwendete Primer Projekt
”
YpRes“
Name Sequenz (5’-3’) Gro¨ße PCR- Referenz
(nt) Ansatz
Projekt YpRes
Yp-gyrA - F ATG AGC GAC CTT GCG AGA G 628 1
Yp-gyrA - R TCA GCC CTT CAA TGC TGA TG
tet - F GGV ATH GGY YTK RTY ATG CCR 287 2
tet - R MGC VCC DGT VGC NCC DGT GAY
aac3-Ia - F GGC TCA AGT ATG GGC ATC AT 155 2
aac3-Ia - R ACG GAG CAA GTT CCC GAG GTA
aac3-Iia - F TCT GGA TCA ACG GAC CTT TC 203 2
aac3-Iia - R GAT CGT AAG TCC CCT CCA CA
aac3-Iva - F TTG ATG GCA AAG GTT CCC TA 164 2
aac3-Iva - R ACC GAC TGG ACC TTC CTT CT
ant2-Iia - F ACA ACG CAG GTC ACA TTG 210 2
ant2-Iia - R AGT CCA ACT CCT CCA TGA CG
ant3-Ia - F GCA GTC GCC CTA AAA CAA AG 191 2
ant3-Ia - R TCA CCG TAA CCA GCA AAT CA
aph3-Ib - F TGA CTG GTT GCC TCT CAG AG 216 2
aph3-Ib - R AAT TGC CGT TAT CAC CAA GC
aph6-Id - F GAC GAC CTT TGT CTC GAT CC 151 2
aph6-Id - R CGT TGC TCC TCT TCT CCA TC
Yp-rpsL - F CGC AGC ATG AAG GTT GC 300 -




Tab. A.3: Verwendete Sonden Projekt
”
BaRes“. Alle Sonden wurden am 5’-Ende
phosphoryliert. + Fu¨r jede Sequenzposition mit beobachteten Mutationen
wurden vier Sonden entwickelt, die sich nur in einer Base in zentraler
Position unterscheiden. Sonden beinhalten A, G, T oder C an der mit N
gekennzeichneten Stelle.
Name Sondenlage Sequenz (5’-3’)+ Ref.
Spkontr*Cy5 TGGGATCGCATCGTTAGG
Negkontrolle TGGGATCGCATGGTTAGG
BWM 111 CATACAAATTGCGGAATTTAT [105]
RC-BWM 111 ATAAATTCCGCAATTTGTATG [105]
Projekt BaRes
gyrA 1 gyrA C254T CCCTCATCGTGATTN AGCTGTTTATG*
gyrA 2 gyrA G264A ACGCTGTTTATN AAACAATGGTA
gyrA 3 gyrA A266C ACGCTGTTTATGN AACAATGGTAC
gyrB 1 gyrB G1309A GTAGAGGGTN ACTCTGCCGGT
gyrB 2 gyrB A1423G ATTTTATCTN ACGATGAAGTG
parC 1 parC C242T CATGGTGATTN CTCTGTATA
parC 2 parC G253A CCTCTGTATATN RGGCGATGG
rpoB 1 rpoB C1395T TCGGAAGTTN TCAGTTATCT
rpoB 2 rpoB C1401T TTCTCAGTTATN TCAGTTCATGGA
rpoB 3 rpoB A1404G GTTATCTCN GTTCATGGAC
rpoB 4 rpoB A1420T ATGGACCAAN CAAATCCGT
rpoB 5 rpoB C1443T CAGAGTTAACTN ACAAACGAAGA
rpoB 6 rpoB A1444G CAGAGTTAACTCN CAAACGAAGA
rpoB 7 rpoB A1448C GAGTTAACTCACN AACGAAGATTA
rpoB 8 rpoB C1459T CGAAGATTATN TGCATTAGG
tetK tet(K) ATGGTGGTTGTAGCTAGAA
tetL-1 tet(L) conserved GTTGCGCGCTATATTCCA
tetL-2 tet(L) xsome GTTGCAGTTGGAATAAGC
tetL-3 tet(L) plasmid TAAACCACCTGCGAGTAC
tetM tet(M) ATTAGTGCACTGTTGCAAGA
tetO tet(O) CTCCAAACAACGATTGCAG
Fortsetzung na¨chste Seite ...
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A Anhang
Name Sondenlage Sequenz (5’-3’)+ Ref.
tetO/M tet(M/O) conserved AATCCTTTCTGGGCTTC
vanA vanA AGCTCAGCAATTTGTATGGA
vanB vanB AAGCTCCGCAGCTTGCAT
vanA/B vanA/B conserved CGGGCTGTGAGGTCGG
Tab. A.4: Verwendete Sonden Projekt
”
YpRes“. Alle Sonden wurden am 5’-Ende
phosphoryliert. + Fu¨r jede Sequenzposition mit beobachteten Mutationen
wurden vier Sonden entwickelt, die sich nur in einer Base in zentraler
Position unterscheiden. Sonden beinhalten A, G, T oder C an der mit N
gekennzeichneten Stelle.
Name Sondenlage Sequenz (5’-3’)+ Ref.
Spkontr*Cy5 TGGGATCGCATCGTTAGG
Negkontrolle TGGGATCGCATGGTTAGG
BWM 111 CATACAAATTGCGGAATTTAT [105]
RC-BWM 111 ATAAATTCCGCAATTTGTATG [105]
Projekt YpRes
gyrA 1 gyrA G219 T AAAAATCGN CCCGTGTAGT
gyrA 2 gyrA G259 T CCACCCGCATN GTGACAGCGCG
gyrA 3 gyrA G260 A CCACCCGCATGN TGACAGCGCG
gyrA 4 gyrA G262 A CCCGCATGGTN ACAGCGCGGTCT
gyrA 5 gyrA G266 T CATGGTGACAN CGCGGTCTAC
gyrA 6 gyrA C267 G CATGGTGACAGN GCGGTCTAC
gyrA 7 gyrA G268 C CATGGTGACAGCN CGGTCTAC
gyrA 8 gyrA G277 A GCGGTCTACN ACACTATCGTG





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Abb. A.3: Detaillierte Ergebnisse der Blind Studie. Ergebnisse der Multiplex-PCR,
der Microarray-Auswertung und der phenotypischen Resistenztestung




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Abb. A.4: (Fortsetzung) Detaillierte Ergebnisse der Blind Studie. Ergebnisse der
Multiplex-PCR, der Microarray-Auswertung und der phenotypischen Re-




Aida Advanced Image Data Anlayzer
amol, fmol, nmol attomol, femtomol, nanomol
Amp Ampicillin
Array ra¨umlich begrenzte Anordnung von festphasenge-
koppelten Sonden auf einer Oberfla¨che
AS Aminosa¨ure
”
BaRes“ Bacillus anthracis Resistenzchip (Teil-
Projektname)
BLAST Basic Lokal Alignment Search Tool, A¨hnlichkeits-
Suchprogramm







ddH2O doppelt destilliertes Wasser
d. h. das heißt
DNA Desoxyribonukleinsa¨ure
dsDNA double stranded DNA, Doppelstrang-DNA
dNTP Desoxyribonukleosidtriphosphat (dATP, dCTP,
dGTP, dTTP)
DMSO Dimethyl Sulfoxid












m- milli- (1 x 10−3)
µ- mikro- (1 x 10−6)
Mikroarray Miniaturanordnung festphasengekoppelter (hier)
DNA-Sonden
min Minuten
Mismatch Gegenteil von Perfect Match, nicht perfekte Se-
quenzu¨bereinstimmung
MM Mismatch




ODx Optische Dichte bei einer Wellenla¨nge von x nm
PCR Polymerasekettenreaktion




Query Treffer, die bei der Sequenza¨hnlichkeitssuche mit-






S.O.C. S.O.B.-Medium with Catabolite Repression
SSC Standard-Salzlo¨sung-Citrat
ssDNA single stranded DNA, Einzelstrang-DNA
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U Unit (Einheit der Enzymaktivta¨t)
u. a. unter anderen






YpRes“ Yersinia pestis Resistenzchip (Teil-Projektname)
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